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Résumé : 
 
La détection par Fluorescence Induite par Laser (LIF) est la technique de détection la 
plus sensible et la plus sélective pour l’Electrophorèse Capillaire (CE). Grâce à un nouvel 
arrangement optique, la détection LIF a été intégrée à un appareil commercial de CE : ce 
système utilise une bille qui focalise le faisceau laser dans le capillaire et un demi-ellipsoïde 
placé sur la fenêtre du capillaire afin de collecter la fluorescence. Les performances de ce 
nouveau détecteur ont été comparées au montage colinéaire déjà existant et commercialisé par 
la société Picometrics. Afin de répondre aux attentes du contrôle qualité de produits 
pharmaceutiques, une application sur l’analyse d’immunoglobulines  a été optimisée par CE-
LIF. Deux techniques sont mises au point avec notre nouveau détecteur : la première est 
l’analyse des immunoglobulines marqués au FITC (488 nm) ou au TAMRA (532 nm), la 
seconde est l’analyse des immunoglobulines à 266 nm (fluorescence native). 
 
Mots clés : fluorescence induite par laser, électrophorèse capillaire, demi-ellipsoïde, 
immunoglobuline G, contrôle qualité 
 
 
Abstract : 
 
Laser Induced Fluorescence (LIF) detection is the most sensitive and selective 
detection technique for Capillary Electrophoresis (CE). Thanks to a new optical arrangement, 
LIF detection was integrated into a commercial CE instrument : this system uses a ball lens to 
focus the laser beam on the capillary and a half ellipsoïd placed on the capillary window to 
collect the fluorescence. The performance of this new arrangement was compared to the 
existing colinear arrangement commercialized by Picometrics. An application on 
immunoglobulins analysis was optimized in CE-LIF in order to meet the expectations of the 
pharmaceuticals products quality control. Two techniques were focused with the new detector 
: the first one is the analysis of FITC labelled immuoglobulin (488 nm) or of TAMRA 
labelled immunoglobulin (532 nm), the second one is the analysis of immunoglobulin at 266 
nm (native fluorescence). 
 
Keywords : laser induced fluorescence, capillary electrophoresis, half ellipsoïd, 
immunoglobulin G, quality control 
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La détection par fluorescence induite par laser (LIF) peut être couplée à une 
électrophorèse capillaire afin d’atteindre une bonne sensibilité. L’objectif de ma thèse 
industrielle (convention CIFRE entre la société Picométrics de Toulouse et le laboratoire 
IMRCP de Toulouse) est de développer et valider un nouveau montage optique afin d’intégrer 
la détection LIF à l’intérieur d’une CE Agilent. Pour atteindre cet objectif, une bille est 
utilisée afin de focaliser le faisceau laser à l’intérieur du capillaire et un demi-ellipsoïde est 
collé au niveau de la fenêtre de détection afin de récolter la fluorescence.  
A partir de ce nouveau montage optique, une application sur l’analyse des anticorps 
monoclonaux recombinants a été développée. En effet, les anticorps monoclonaux 
recombinants appartiennent à une classe de médicaments très utilisée ces dernières années 
dans le traitement de certains cancers, de maladies inflammatoires ou auto-immunes. De ce 
fait, l’industrie pharmaceutique est soumise au contrôle de la qualité de ces médicaments. Elle 
est demandeuse de techniques toujours plus sensibles et plus rapides.  
L’ensemble de ces travaux s’articule en trois chapitres. 
 
Le premier chapitre est une étude bibliographique. Après avoir défini la fluorescence 
induite par laser, l’ensemble des détecteurs de fluorescence commercialisés ou fabriqués en 
laboratoire sont décrits. Puis, la structure et les fonctions des immunoglobulines sont 
précisées. En dernier point, les différentes techniques analytiques permettant le contrôle de la 
qualité des anticorps monoclonaux recombinants sont énoncées. 
 
Le second chapitre est consacré au développement et à la validation du nouveau 
montage optique permettant l’intégration de la détection LIF à l’intérieur de la CE. Les 
performances de ce détecteur sont comparées au montage colinéaire déjà existant. 
 
Dans le troisième chapitre, nous avons développé, à partir du montage optique intégré 
à la CE, deux méthodes d’analyse d’immunoglobuline pour leur contrôle qualité. La première 
méthode est l’analyse des immunoglobulines marquées soit au FITC (analyse à 488 nm) soit 
au TAMRA (analyse à 532 nm). Cette méthode permet d’atteindre une bonne sensibilité mais 
une étape de marquage avant analyse est indispensable. La seconde méthode est l’analyse des 
immunoglobulines à 266 nm (fluorescence native). Cette méthode est beaucoup plus rapide 
(car sans étape de marquage) mais la sensibilité est inférieure. 
 
 Enfin, une conclusion générale résumera l’ensemble de ces travaux. 
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2.1. La fluorescence : principes et paramètres 
 
La fluorescence est une émission de photons provoquée par une radiation électromagnétique 
[1].  
 
2.1.1.  Le processus de fluorescence 
 
La fluorescence est le résultat d’un processus à trois étapes qui se produit sur certains 
fluorophores (hydrocarbures ou hétérocycles) ou colorants fluorescents [2, 3]. Le processus 
est illustré par le diagramme de Jablonski.  Figure 1 
 
Figure 1: diagramme de Jablonski 
avec So l’état fondamental et S1 l’état singulet excité [4] 
 
Stade 1 : L’excitation : 
Un photon d’énergie hυ est fourni par une source extérieure telle qu’un laser ou une lampe 
incandescente créant un état singulet excité S1. 
 
Stade 2 : Etat excité : 
La durée de vie de l’état excité (durée pendant laquelle la molécule reste à l’état excité avant 
de retourner à son état fondamental) est de 1 à 10 nanosecondes. Pendant ce temps, le 
fluorophore subit des changements de conformation et est sujet également à de multiples 
interactions avec son environnement moléculaire (par exemple le solvant). 
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 Stade 3 : Emission de fluorescence : 
Un photon est émis, renvoyant le fluorophore à son état fondamental S0. Les molécules 
retournent donc à l’état fondamental par émission de fluorescence.  A cause de l’énergie de 
dissipation, l’énergie de ce photon hυem est plus faible que l’énergie du photon d’excitation 
hυex. La longueur d’onde d’émission est donc plus grande que la longueur d’onde 
d’excitation. La différence d’énergie hυex - hυem est appelée déplacement de Stokes. Le 
déplacement de Stokes est fondamental en fluorescence car il permet aux photons d’émission 
d’être isolés des photons d’excitation. L’intensité du spectre de fluorescence dépend de la 
population de molécules se trouvant à l’état excité. Dans certains cas, le retour à l’état 
fondamental est interdit par les règles de la mécanique quantique (passage de S1 à T1 (état 
triplet excité)), l’émission est alors très lente, de l’ordre de la seconde et on parle de 
phosphorescence.  
 
2.1.2. Spectre d’excitation de fluorescence 
 
Le spectre d’excitation est obtenu en fixant la longueur d’onde d’émission et en faisant défiler 
les longueurs d’onde d’excitation. Le spectre obtenu est en principe identique au spectre 
d’absorption du fluorophore étudié. La comparaison des spectres d’absorption et d’excitation 
permet entre autre de savoir si le fluorophore est pur. La présence d’impuretés provoque une 
modification dans le spectre d’excitation plus facilement détectable que dans le spectre 
d’absorption [4]. L’intensité d’émission est proportionnelle à l’amplitude du spectre 
d’excitation de fluorescence à la longueur d’onde d’excitation. Figure 2 
 
Figure 2 : L’excitation d’un fluorophore à trois longueurs d’onde (Ex1, Ex2, Ex3) ne change 
pas le profil de l’émission mais entraîne des variations de l’intensité de la fluorescence  
(Em1, Em2, Em3) qui correspond à l’amplitude du spectre d’excitation. [5] 
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2.1.3. Les fluorophores 
 
Les marqueurs de fluorescence sont de petites molécules qui subissent des changements dans 
leurs paramètres de fluorescence suite à leur interaction avec des molécules. Ils se divisent en 
deux parties : les fluorophores intrinsèques et les fluorophores extrinsèques. 
 
2.1.3.1. Les fluorophores intrinsèques 
 
 Les fluorophores intrinsèques sont naturels. Ils incluent les acides aminés aromatiques, 
nicotinamide adenine dinucleotide, flavines, dérivés pyridoxals, chlorophylles…. La 
fluorescence intrinsèque des protéines est due au tryptophane, tyrosine et phénylalanine. Les 
groupes indoles des résidus tryptophane participent généralement à 90% dans la fluorescence 
totale des protéines.  
 
La figure 3 représente les spectres de fluorescence du Trp, Tyr et Phe à une longueur d’onde 
d’excitation de 270 nm ; les composés sont dilués dans un tampon phosphate 0.1 M à pH 7.  
 
Figure 3 : Spectres de fluorescence des Trp, Tyr, Phe dilué dans du tampon phosphate 0.1M à 
pH 7. La longueur d’onde d’excitation est de 270 nm [4] 
 
Le tableau 1 résume les principales caractéristiques de l’absorption et de l’émission de ces 
trois acides aminés aromatiques dans une protéine. 
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  Absorption Fluorescence 
Fluorophore Conditions λmax (nm) εmax (x10
-3)  
M-1.cm-1 λmax (nm) ΦF 
Trp  pH7 280 5,6 348 0,2 
Tyr  pH7 274 1,4 303 0,1 
Phe  pH7 257 0,2 282 0,04 
 
 
Tableau 1 : Caractéristiques de l’absorption et de l’émission du tryptophane, de la tyrosine et 
de la phénylalanine dans un tampon phosphate 0.1 M à pH 7 [6] 
 
 En fluorescence native, l’émission de la tyrosine est souvent réduite par des interactions entre 
la chaîne peptidique et le transfert d’énergie vers le tryptophane. L’émission de la 
phénylalanine est observée seulement lorsque la protéine manque de résidus tryptophane et 
tyrosine. La fluorescence du tryptophane est réduite par la présence d’iodure, d’acrylamide, 
de dioxygène ou de ponts disulfures.  
 
2.1.3.2. Les fluorophores extrinsèques 
 
Les fluorophores extrinsèques sont additionnés à l’échantillon pour produire de la 
fluorescence. Ils sont utilisés lorsque la molécule d’intérêt n’est pas fluorescente ou lorsque la 
fluorescence native n’est pas adaptée.  Ils incluent le chlorure de dansyl, les dérivés réactifs de 
rhodamine ou de fluorescéine… [2, 7] Le nombre de fluorophores a considérablement 
augmenté ces dernières années [8]. 
 
2.1.4. Le laser  
 
Le mot LASER signifie : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation . 
 
2.1.4.1. Principe du laser [6]  
Le principe du laser consiste à exciter les électrons d’un milieu, puis à y déclencher 
l’émission de photons en cascade sous forme de rayons lumineux. 
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Le dispositif du laser consiste en un réservoir d’électrons (milieu fertile qui peut être solide, 
liquide ou gazeux) appelé milieu actif, associé à une source excitante qui élève les électrons à 
des niveaux d’énergie supérieurs. Cette excitation du milieu actif est appelée « pompage ». 
Dans un second temps, l’injection de lumière dans le milieu provoque des collisions entre 
électrons excités et photons. Lors de ces collisions, les électrons excités retournent à leur 
niveau d’énergie initial en émettant de nouveaux photons. Ce processus d’émission stimulée 
produit l’amplification de la lumière. Deux miroirs situés aux extrémités du laser réfléchissent 
les photons émis. Ainsi la lumière se densifie à chaque parcours. L’un des deux miroirs est 
semi-réfléchissant, ce qui permet à une fraction de la lumière d’être extraite à chaque aller –
retour.  
La lumière laser doit sa cohérence au fait que les photons du milieu naissent sur le passage 
d’autres photons qui sont en phase avec eux dans leur déplacement. De plus, les photons 
obtenus par émission stimulée ont la même énergie et la même direction que les photons 
incidents, ce qui explique la pureté chromatique et la directivité du faisceau ; les photons qui 
ne se déplacent pas dans l’axe du miroir vont se perdre dans les parois opaques. 
 
2.1.4.2. Les différents lasers 
 
On classe les lasers selon cinq familles, en fonction de la nature du milieu excité. 
 
 Lasers à solide : 
Les lasers à solide utilisent des cristaux comme milieu d’émission des photons (le plus connu 
est le laser à rubis). Ce sont les lasers les plus puissants. Ils permettent d'obtenir des 
puissances de l'ordre du kW en continu et du GW en pulsé. Ils sont capables d’émettre aussi 
bien dans le visible que dans l’UV ou les rayons X. Ils sont utilisés pour des applications tant 
scientifiques qu'industrielles, en particulier pour la soudure, le marquage et la découpe de 
matériaux. 
 
 Lasers à liquide : 
Dans les lasers à liquide, le milieu d’émission est un colorant inorganique renfermé dans une 
fiole de verre. Le rayonnement émis peut aussi bien être continu que discontinu suivant le 
mode de pompage. Les fréquences émises peuvent être réglées à l’aide d’un prisme 
régulateur. Le choix du colorant détermine essentiellement la couleur du rayon qu'il émettra. 
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 Lasers à gaz : 
Le milieu générateur de photons est un gaz contenu dans un tube en verre ou en quartz. Le 
faisceau émis est particulièrement étroit et la fréquence d’émission est très « pure ». Les plus 
connus sont les lasers à hélium néon (633 nm) ou hélium cadnium (325 nm, 442 nm). 
 
 Lasers à semi-conducteurs : 
Les lasers à semi-conducteurs utilisent principalement des diodes afin de produire un faisceau 
lumineux. Le pompage se fait à l'aide d'un courant électrique. Ces lasers sont peu coûteux et 
très compacts. Leurs domaines d'applications sont nombreux : lecteurs optiques (CD), 
télécommunications, imprimantes, pointeurs, etc. 
 
 Lasers à électrons libres : 
Ce type de lasers utilise les électrons d’un plasma afin de produire un rayonnement. Ils sont 
principalement utilisés pour la recherche car leur fréquence peut être ajustée, allant de 
l’infrarouge aux rayons X. 
 
 Diode laser DPSS : 
Une diode laser est une jonction de semi-conducteurs. Ses caractéristiques sont proches de 
celles des lasers conventionnels. La plus faible longueur de la cavité, quelques centaines de 
micromètres au lieu de quelques dizaine de centimètres, entraîne une plus grande divergence 
du faisceau et des raies d’émission plus éloignées les unes des autres, ce qui facilite la 
création de lasers monomodes (une seule raie d’émission) par filtrage. Les avantages sont sa 
compacité et ses faibles tensions de service et puissance consommée. 
 
Les différentes sources laser utilisées pour la détection de fluorescence sont répertoriées dans 
le tableau 2. J’ai pu au cours de mon travail de doctorat me familiariser avec la plupart de ces 
lasers. 
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Longueurs d’onde (nm) Type de laser Puissance du laser (mW) 
266 Diode (DPSS) >2 
325 Gaz (HeCd) 15 
355 Diode (DPSS) >2 
410 Diode (CW) >20 
442 Gaz (HeCd) >30 
473 Diode (CW) >30 
488 Gaz (Ar ion) 25 à 30 
514 Gaz (Ar ion) 15 
532 Diode (CW) 25 
594 Gaz (HeNe) 2 
633 Gaz (HeNe) >10 
635 Diode (CW) 10 à 25 
650 Diode (CW) 10 à 25 
780 Diode (CW) 25 à 40 
DPSS : laser solide pompé par diode 
CW : laser continu 
 
Tableau  2: Différentes sources de laser utilisées pour la détection de fluorescence de 266nm 
à 780 nm 
 
Le choix pour l’utilisation d’un laser dépend de plusieurs critères : 
- La longueur d’onde d’émission du laser : 
Elle doit correspondre à une des longueurs d’ondes qui constituent le spectre 
d’absorption du composé à analyser. 
- La distribution spatiale de la lumière émise par le laser : 
Pour qu’une excitation soit efficace, le faisceau laser doit être concentré sur 
une petite surface du capillaire dont le diamètre interne est compris entre 10 et 
100 µm. La lumière émise par les lasers continus tel que le laser  Argon ont 
une bonne cohérence spatiale avec un diamètre moyen du faisceau inférieur à 1 
mm. Ils sont facilement focalisables sur des surfaces réduites. 
A l’inverse des lasers continus, les lasers pulsés présentent une faible 
cohérence spatiale et sont difficilement focalisables sur de petites surfaces. 
- La puissance de la  lumière émise :     
En première approche, on peut penser qu’il est préférable d’utiliser un laser de 
forte puissance. Néanmoins, certains lasers qui émettent de fortes puissances 
lumineuses génèrent en même temps des lumières parasites. De ce fait, la 
puissance du laser doit être optimisée afin d’obtenir le meilleur rapport 
signal/bruit. 
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2.1.5. Description de différents montages optiques appliqués à la détection de 
fluorescence induite par laser 
 
Un détecteur LIF est constitué de deux parties principales :  
- un agencement optique destiné à focaliser la lumière du laser sur la cellule de 
détection ; 
- un dispositif qui permet de collecter et de mesurer la fluorescence émise. 
Plusieurs auteurs décrivent des montages optiques qui se différencient par la combinaison des 
éléments optiques, le positionnement du dispositif de focalisation par rapport à celui de la 
collection de la fluorescence et par l’utilisation de cellules de détection de différentes natures.  
 
2.1.5.1. Les détecteurs commercialisés [9] 
 
Il existe deux détecteurs commercialisés pouvant être couplés à l’électrophorèse capillaire : 
 
2.1.5.1.1.   Le détecteur LIF Beckman-Coulter  
 
Il est utilisé sur les instruments d’électrophorèse capillaire Beckman  MDQ. Deux longueurs 
d’onde d’excitation sont disponibles : 488 nm (laser argon) et 635 nm (diode). La figure 4 
représente le montage optique : 
 
 
Figure 4 : montage optique du LIF MDQ Beckman Coulter : la fluorescence est récoltée de 
manière perpendiculaire au capillaire grâce à un miroir 
 
 
Deux fibres optiques d’excitation illuminent le capillaire aux deux longueurs d’onde des 
lasers. La fluorescence émise est récoltée de manière perpendiculaire au capillaire grâce à un 
capillaire 
fibre optique fibre optique 
fenêtre du 
capillaire 
fluorescence 
perpendiculaire 
au capillaire 
miroir 
arrière 
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miroir. La fluorescence passe à travers des filtres puis arrive au niveau du tube 
photomultiplicateur (PMT) qui transforme l’énergie lumineuse en signal électrique. 
 
2.1.5.1.2. Le détecteur Picometrics Zétalif [10] 
 
Il peut être couplé aux instruments d’électrophorèse capillaire et nanoLC de manière externe. 
Il ne présente qu’une seule longueur d’onde d’excitation. Différentes longueurs d’onde 
d’excitation sont disponibles : de 266 nm à 780 nm, selon les lasers et filtres optiques 
disponibles. La figure 5 représente le montage optique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figure 5 : Montage optique colinéaire du LIF Picometrics Zetalif. Le faisceau laser est 
focalisé à l’intérieur d’une bille, ce qui permet d’illuminer une petite partie du capillaire. 
 
Le principe du détecteur est basé sur un montage optique colinéaire [11, 12 , 13, 14]. 
L’énergie lumineuse provenant d’une source laser est collectée par une fibre optique qui 
l’oriente sur le miroir dichroïque. Ce miroir possède la particularité de ne laisser traverser que 
certaines longueurs d’onde. Il réfléchit le faisceau laser vers l’objectif du microscope qui le 
focalise vers la bille placée au niveau de la fenêtre de détection du capillaire (figure 6). La 
fluorescence émise par la solution à l’intérieur du capillaire est récoltée par la bille (figure 7) 
puis vers l’objectif du microscope.  
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Après avoir traversé le miroir dichroïque, la fluorescence émise passe à travers un jeu de 
filtres. Il y a deux types de filtres : le spatial et les spectraux 
-     Le filtre spatial : 
La fluorescence contient des faisceaux de lumière non collimatés qui peuvent 
provenir de la réflexion du faisceau laser sur les parois des éléments optiques 
qui constituent le système de détection. 
Comme la détection de la fluorescence s ‘effectue dans le plan optique image 
du capillaire, on peut facilement l’isoler des radiations parasites (qui sont 
excentrées) à l’aide d’un filtre spatial ou d’un diaphragme. 
L’énergie lumineuse restante est ensuite filtrée à travers des filtres spectraux 
afin d’obtenir le meilleur rapport signal/bruit. 
 
- Les filtres spectraux : 
Ce sont des filtres qui absorbent spécifiquement certaines longueurs d’ondes, 
leurs caractéristiques essentielles sont : leur bande passante et leur densité 
optique. 
Les filtres notchs sont centrés sur la longueur d’onde du laser, c’est à dire que 
toute radiation lumineuse dont la longueur d’onde est proche de celle du laser 
est arrêtée. Son rôle consiste à éliminer les résidus du rayonnement laser qui 
traversent le dichroïque et le filtre spatial. 
Le filtre passe haut, quant à lui, est complémentaire des notchs car, il élimine 
les radiations lumineuses parasites. 
Fluorescence 
 
 
Emission 
Figure 6 : principe de la bille lors de 
l’excitation 
Figure 7 : principe de la 
 bille lors de l’émission 
capillaire 
bille  
Laser 
Excitation 
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A la sortie des filtres, le photomultiplicateur amplifie le signal et le transmet à l’enregistreur 
sous forme d’un signal électrique mesurable. Le PMT est constitué d’un tube sous vide, et qui 
possède une photocathode (cathode photosensible) et une anode réceptrice. La photocathode 
et l’anode réceptrice sont séparées par plusieurs électrodes appelées dynodes. Lorsque la 
photocathode reçoit un photon, elle propage des électrons sur la première dynode. 
Chaque dynode a la propriété d’émettre sur la dynode suivante 2 à 5 fois plus d’électrons 
qu’elle n’en reçoit. Ceux-ci se déplacent alors en cascade vers l’anode réceptrice sous l’effet 
d’une tension électrique (400 à 2500 V). Le flux d’électrons obtenu est à l’origine d’un 
courant électrique mesurable.  
 
2.1.5.2. Les détecteurs « home made » (fabriqués en laboratoire) [15] 
 
Zare et al [16] utilisent pour la première fois un laser Argon 488 nm. Il utilise un 
montage optique orthogonal avec des fibres optiques  Figure 8. 
 
Figure 8 : Montage optique de Zare et al [9] 
 
Mais ce montage est peu efficace à cause des phénomènes d’absorption, de diffusion de la 
lumière fluorescente à l’intérieur de la fibre optique de collection et de la difficulté à aligner 
des fibres optiques devant le capillaire. 
Afin de réduire la diffusion du faisceau incident au niveau du capillaire, Kurosu [17] 
utilise une cellule classique d’HPLC à circulation de liquide dans laquelle le capillaire est 
immergé  figure 9.  
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Figure 9 : Montage optique de Kurosu et al : le capillaire est immergé dans une cellule 
HPLC. [17] 
 
Le liquide d’immersion doit posséder un indice de réfraction proche de celui du capillaire (par 
exemple le propanol). Le problème de cette cellule de détection immergée est l’augmentation 
du bruit de fond : les rayons du faisceau laser provoquent la luminescence des parois de la 
cellule. Ce montage n’a pas connu de développement ultérieur. 
Dovichi et al  [18] décrivent un détecteur LIF basé sur la modification de l’appareil 
commercial de cytométrie de flux. La figure 10 montre le montage optique :  
 
Figure 10 : Montage optique de Dovichi et al basé sur la modification de l’appareil 
commercial de cytométrie de flux [18] 
 
L’extrémité cathodique du capillaire est introduite dans une cellule à circulation en quartz. Le 
liquide circulant dans cette chambre est identique à l’électrolyte de séparation. Pour refermer 
le circuit électrolytique, une électrode en acier inoxydable en contact avec le capillaire est 
Excitation 
capillaire 
Liquide d’immersion 
Collection de 
fluorescence 
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spatial 
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soudée à la cellule de circulation. Ce détecteur n’a jamais été industrialisé pour la CE ni la 
nanoLC. 
  Taylor et Yeung [19] décrivent un montage optique orthogonal où l’excitation se fait 
dans l’axe de migration à l’aide d’une fibre optique figure 11.   
 
Figure 11: Montage optique orthogonal de Taylor et Yeung [19] 
 
5 à 10 mm de la fibre d’excitation est introduite dans le capillaire du côté cathodique. La 
fluorescence émise est récoltée par une fibre collectrice de manière orthogonale. Ce montage 
présente des inconvénients : 
- la fibre d’excitation étant insérée dans le capillaire, le flux électro-osmotique est 
perturbé; 
- la fibre d’excitation peut être contaminée par les composés fluorescents ; 
- l’exposition des analytes à la lumière excitatrice étant longue, le phénomène de 
photodégradation peut se produire de façon plus efficace; 
- mise en œuvre du système difficile. 
Enfin, Hernandez et al [20] ont utilisé un microscope confocal  figure 12.  
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Figure 12 : Montage optique de Hernandez : ce montage est basé sur le principe d’un 
microscope confocal [20] 
 
Dans ce montage, le faisceau laser est réfléchi sur un miroir dichroïque dont l’angle 
d’incidence est de 45°. Le faisceau est focalisé sur le capillaire à l’aide de l’objectif d’un 
microscope à courte ouverture numérique. La fluorescence émise est collectée par le même 
objectif, passe le miroir dichroïque, passe à travers une série de filtres puis le PMT.   
Le faisceau laser est focalisé sur une petite portion du capillaire. Cependant, ce montage 
optique entraîne une mauvaise reproductibilité à cause de l’ajustement de l’objectif du 
microscope par rapport à la fenêtre de détection du capillaire.  
 
Nous venons de décrire les différents montages optiques appliqués à la détection de 
fluorescence induite par laser. De tous ces montages, seuls le détecteur Picométrics et le 
détecteur Beckman Coulter ont été commercialisés. 
 
2.2. Structure et analyse de la pureté des anticorps recombinants 
 
2.2.1. Introduction 
 
L’immunothérapie comprend un grand nombre de molécules utilisées comme produits 
pharmaceutiques. Les anticorps monoclonaux recombinants forment la nouvelle classe de 
médicaments qui se développent le plus actuellement. Ces molécules sont employées pour 
tuer des cellules ou organismes (cellules cancéreuses, bactéries) ou pour neutraliser des 
molécules solubles (les cytokines dans les maladies chroniques ou les toxines dans les 
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infections). Etant spécifiques, les anticorps agissent avec un effet maximum tout en ayant des 
effets secondaires réduits. Il existe au moins trente anticorps monoclonaux sur le marché 
pharmaceutique et de nombreux sont en phase avancée d’essais cliniques. [21-23]  
Par la suite, nous allons étudier les fonctions et la structure des immunoglobulines puis 
présenter les différentes techniques analytiques permettant d’assurer le contrôle qualité de ces 
molécules. 
 
2.2.2. Fonctions et structure des anticorps 
 
Un anticorps ou immunoglobuline est une protéine complexe utilisée par le système 
immunitaire pour détecter et neutraliser les agents pathogènes appelés antigènes tels les 
bactéries et les virus. Les immunoglobulines sont produites dans le plasma mais aussi dans les 
liquides biologiques de l’organisme. 
En 1975, George Köhler et César Milstein travaillant au Laboratoire de Biologie Moléculaire 
de Cambridge, ont décrit une technique permettant de produire une quantité infinie 
d’anticorps de spécificité déterminée. Cette technique a révolutionné l’immunologie et a 
fourni des outils précieux à la biologie et à la médecine. Les anticorps monoclonaux ont une 
structure identique à celle des anticorps naturels. Leur originalité réside dans le fait qu’ils sont 
homogènes, c’est-à-dire que toutes les molécules d’une préparation sont identiques. En 
conséquence, leur réaction avec l’antigène sera toujours la même. C’est cette constance dans 
la nature et dans leurs effets qui les rend aussi utiles. [24] 
 
2.2.2.1. Structure générale des immunoglobulines  
 
Les anticorps sont des glycoprotéines formées de quatre chaînes polypeptidiques : 
deux chaînes lourdes et deux chaînes légères assurant une flexibilité de la molécule. Ces 
chaînes forment une structure en Y. Pour un anticorps donné, les deux chaînes lourdes sont 
identiques, de même que les deux chaînes légères.  
 
2.2.2.1.1. Chaînes lourdes  
 
Elles varient selon les différentes classes et sous-classes d’immunoglobulines : chaîne 
lourde γ, α, µ, δ ou ε pour les IgG, IgA, IgM, IgD, ou IgE respectivement. Chaque chaîne 
lourde comporte une séquence d’environ 450 acides aminés (poids moléculaire : 50 kDa). 
Elles sont reliées entre elles par une ou plusieurs liaisons covalentes (ponts disulfures). Une 
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zone flexible de la chaîne lourde située à mi-distance environ des extrémités de la chaîne 
lourde est appelée zone charnière. Cette zone charnière confère à la chaîne lourde une grande 
flexibilité, facilitant ainsi son interaction avec l’antigène. 
 
2.2.2.1.2. Chaînes légères  
 
Dans une molécule d’immunoglobuline donnée, les chaînes légères sont identiques, 
soit de type κ , soit de type λ. Ceci est dû au fait qu’un lymphocyte B donné produit soit des 
chaînes κ, soit des chaînes λ, mais pas les deux à la fois. Les chaînes légères sont composées 
d’environ 220 acides aminés (poids moléculaire : 25 kDa). Chaque chaîne légère est reliée à 
une chaîne lourde par un pont disulfure. Environ les 2/3 des immunoglobulines ont deux 
chaînes légères κ et 1/3 deux chaînes légères λ. 
 
2.2.2.1.3. Domaines 
 
Outre les ponts disulfures qui unissent les chaînes lourdes entre elles et les chaînes 
légères  aux chaînes lourdes, il existe des ponts disulfures sur chaque chaîne lourde et sur 
chaque chaîne légère. Ces ponts créent des régions d’environ 110 acides aminés appelées 
domaines. Chaque chaîne lourde présente 4 domaines (sauf les IgM qui en ont 5) et chaque 
chaîne légère, 2 domaines. figure 13 
 
Figure 13 : organisation des chaînes de l’IgG en domaines : la chaîne lourde présente 4 
domaines et la chaîne légère 2 domaines 
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2.2.2.1.4. Structure tertiaire des immunoglobulines 
 
La diffraction aux rayons X [25] a fourni des données sur la conformation de 
molécules entières d’IgG, ce qui a permis d’établir la structure du squelette α-carboné et de 
construire par ordinateur des modèles atomiques de cette classe d’immunoglobuline figure 14 
et 15 
 
Figure 14 : modèle en ruban d’une molécule d’IgG montrant le structure polypeptidique des 
quatre chaînes : les deux chaînes lourdes sont en vert foncé et bleu foncé ; les deux chaînes 
légères sont en jaune et vert clair ; la chaîne saccharidique est représenté en blanc [25] 
 
En raison de la mobilité de la région charnière, la molécule peut prendre la forme d’un Y ou 
d’un T, ce que l’observation au microscope électronique a confirmé. Les chaînes lourdes sont 
colorées en bleu et vert foncé. Les sites de liaison à l’antigène se trouvent à l’extrémité des 
bras de l’Y formé par la molécule et sont constitués par des domaines des chaînes lourdes et 
légères. La région charnière étendue et dépliée se trouve au centre de la molécule. Les unités 
glucidiques  liées par une liaison β-N-osidique aux chaînes lourdes sont montrées sous forme 
de boules et de tiges. Bien que les oligosaccharides ne comptent que pour 2-3% du poids 
moléculaire d’IgG, ils sont indispensables à l’expression des fonctions effectrices. 
Des enzymes peuvent agir sur l’immunoglobuline et générer des fragments : 
- La papaïne hydrolyse le site de la région charnière et génère 2 fragments Fab 
(encore capables de se lier à l’antigène) et un fragment Fc (constitué par les 
domaines CH2 et CH3). Figure 15c 
- La pepsine découpe le région Fc en petits fragments après la région charnière et 
génère le fragment F(ab’)2 capable de se lier  à l’antigène. Figure 15c 
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Figure 15 : a/ Modèle de la molécule d’IgG, basé sur une analyse cristallographique par 
rayon X, montrant les associations des domaines. Chaque boule pleine représente un résidu 
amino acide ; les boules brunes plus grosses sont des carbohydrates (glucides) Les deux 
chaînes légères sont représentées en rouge clair, les deux chaînes lourdes en bleu. b/ 
Représentation schématique montrant les interactions entre les domaines des chaînes lourdes 
et des chaînes légères. c/ action de la papaïne et de la pepsine sur une immunoglobuline [25]. 
(c) 
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Les chaînes d’anticorps sont variables dans leur domaine amino-terminal (ou N-terminal), en 
revanche presque identiques dans la région carboxy-terminal (ou C-terminal). 
Donc chaque chaîne d’anticorps présente une région variable (V) et une région constante (C).  
Les régions variables de la chaîne légère et de la chaîne lourde s’associent pour former le site 
de fixation de l’antigène. C’est l’hétérogénéité des régions variables qui fournit les bases 
structurales de l’ensemble des sites utilisés par l’animal pour développer une réponse 
immunitaire efficace. L’hétérogénéité de séquence n’est pas disséminée au hasard dans les 
régions variables mais concentrée dans les régions entrant en contact direct avec l’antigène. 
Donc la variabilité la plus forte est trouvée dans trois régions de la chaîne légère et de la 
chaîne lourde dites régions hypervariables. Ces régions forment le site réel de fixation de 
l’antigène et sont appelées « régions déterminant la complémentarité » ou CDR. figure 16 
[26] 
 
Figure 16 : Présentation des régions hypervariables des anticorps 
 
2.2.2.1.5. Classes et sous-classes des immunoglobulines  
 
La nature des chaînes lourdes détermine la classe et la sous-classe des 
immunoglobulines.  
Chez l’homme, on distingue, comme vu précédemment, 5 classes d’immunoglobulines ayant 
chacune un type de chaîne lourde différent : IgG, IgA, IgM, IgD et IgE. Au sein d’une même 
classe d’immunoglobulines, il peut exister des sous-classes correspondant à des variations 
structurales de la chaîne lourde à l’intérieur de la classe. Ainsi, il existe 4 sous-classes d’IgG 
(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) caractérisées, respectivement, par les chaînes lourdes γ1, γ2, γ3 et 
γ4 et 2 sous-classes d’IgA (IgA1 et IgA2) avec des chaînes lourdes α1 et α2. [27] (tableau 3) 
 
 
     liaison à l’antigène 
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 IgG IgA IgM IgE IgD 
Chaînes 
lourdes γi αi µ ε δ 
Sous-classes IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 
IgA1, 
IgA2    
Poids 
moléculaires 
(KDa) 
150  160  400  950  190  185  
Localisation sang Muqueuses 
sécrétions 
Lymphocyte 
B, sang 
Basophiles 
mastocytes 
Lymphocyte 
B 
Rôles 
Neutralisation 
des toxines, 
bactéries et 
virus 
Agglutination 
neutralisation 
des bactéries, 
virus 
Agglutination, 
voie classique 
du 
complément 
Allergies, 
neutralisation 
de parasites 
Activation du 
lymphocyte B 
 
Tableau 3 : Propriétés (poids moléculaires, localistaion et rôles) des différentes 
immunoglobulines : IgG, IgA, IgM, IgE, IgD 
 
Chaque classe d’immunoglobuline va être étudiée plus précisément : [28] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IgG 
 
 * Structure 
 
• la région Fc contient des sucres (3 % du 
poids moléculaire de la molécule). 
• les IgG1 sont les plus nombreux (70 %). 
Les IgG1 et les IgG3 se fixent au 
complément et sont transférés au 
travers du placenta. 
• les IgG2 (nombre plus faible) présentent 
une spécificité élevée vis-à-vis des 
antigènes. Les IgG2 sont l’agent 
essentiel de la neutralisation des toxines 
bactériennes, élément prédominant 
pendant la réaction secondaire. 
• les IgG4 n’activent pas le complément 
et ne se lient pas aux macrophages. 
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IgA 
 
 * Structure 
• deux formes : 
- IgA sérique : représentés par 
deux molécules opposées reliées par 
une chaîne J de jonction. La chaîne J 
est un polypeptide présent dans les 
IgA et IgM qui facilite la 
polymérisation. Elle est synthétisée 
par les cellules B mais n’est pas 
codée par les gènes de 
l’immunoglobuline. 
- IgGA sécrétoire : possède une 
pièce sécrétoire en plus de la chaîne J. 
La pièce sécrétoire d’un poids 
moléculaire de 64 kDa protège des 
protéolyses (augmente la durée de vie 
des IgA). 
• les IgA ne fixent pas le complément. 
• pas d’action bactéricide. 
• ils empêchent l’adhérence des 
bactéries aux muqueuses et donc 
limitent l’invasion bactérienne dans le 
colostrum (montée de lait après 
l’accouchement). Ils tapissent le tube 
digestif des nouveaux nés. 
• localisation : mucus intestinal, mucus 
bronchique, larmes, salive. 
IgM 
 
 * Structure 
 
• structure pentamérique : 5 unités d’Ig 
réunies par des liaisons S-S et par une 
chaîne J de jonction. 
• la partie Fc présente une glycosylation 
importante : 12 % du poids 
moléculaire de la molécule. 
• structure présente chez tous les 
vertébrés à l’exception des vertébrés 
les plus primitifs qui n’ont que des 
IgM uniques et non avec des structures 
pentamériques. 
• importante capacité d’agglutination 
entre les branches des IgG. 
• ils fixent fortement le complément. 
• activité lytique et bactéricide. 
• c’est la classe qui se différencie en 
premier lors d’une infection : cela 
permet de dater une infection. 
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2.2.2.1.6. Production des anticorps monoclonaux  
 
Au début des années 1970, il était possible de faire pousser in vitro plusieurs types 
cellulaires au laboratoire, parmi lesquels des lymphocytes B tumoraux appelés myélomes ou 
plasmocytomes. Ces cellules ont la capacité de se reproduire indéfiniment, à la différence des 
lymphocytes B normaux. En conséquence, de telles cellules sont clonogéniques (c’est-à-dire 
qu’une cellule peut se multiplier pour former des clones, soit in vitro, soit in vivo, après 
injection dans un animal approprié). En 1975, Köhler et Milstein  fusionnent la propriété de 
IgE 
 
 * Structure 
 
• rôle important dans les infections 
parasitaires : leur dosage permet de 
déterminer l’infection parasitaire par des 
helminthes dont le ténia. 
• ils activent différentes cellules 
cytotoxiques dont les éosinophiles dits 
IgE dépendants. 
• ils interviennent dans la réaction 
allergique, ils se fixent sur la paroi des 
mastocytes. 
IgD 
 
 * Structure 
• peu abondants. 
• localisés sur la membrane des 
lymphocytes. 
• permet d’identifier dans le sérum si un 
patient est atteint de myélome. 
• ils jouent un rôle dans la différenciation 
des lymphocytes B. 
• pas d’activité bactéricide. 
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croissance in vitro et la clonogénicité de la lignée cellulaire myélomateuse avec la propriété 
de synthèse d’anticorps des lymphocytes B. figure 17. Lorsque le processus de fusion est 
terminé, les cellules filles sont appelées hybridomes (cellules hybrides qui ont hérité de 
certaines des caractéristiques des deux parents et qui poussent aussi rapidement que des 
cellules malignes). Donc cette technique d’hybridation produit des cellules productrices 
d’immunoglobulines immortalisées. Cependant, elles ne permettent pas de choisir quel 
lymphocyte va être immortalisé. Pour surmonter cela, des globules rouges de mouton ont été 
injectés à une souris. Après plusieurs injections, le système immunitaire de la souris a 
développé des clones de lymphocytes B capables de produire des anticorps qui reconnaissent 
cet antigène. Les lymphocytes de la rate de la souris ont été fusionnés avec la lignée 
myélomateuses. Même avec une telle technique où l’animal est sensibilisé pour produire des 
anticorps spécifiques, de nombreux lymphocytes produisant des anticorps non intéressants 
sont fusionnés également. Une fusion d’une cellule de myélome et d’un lymphocyte B est 
réussie lorsqu’une colonie où un clone unique de cellules d’hybridomes produisant un 
anticorps unique est établi. Cet anticorps est appelé « anticorps monoclonal ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17: De la fusion d’une cellule de myélome et d’une cellule productrice d’anticorps 
résulte un hybridome immortel producteur d’anticorps [24] 
 
production d’anticorps immortel 
Myélome Lymphocyte B 
Hybridome 
immortalité production d’anticorps 
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L’anticorps anti-CD3 (Orthoclone OKT3®, muromonab-CD3) est un représentant de cette 
première génération d’anticorps monoclonaux murins. Il est utilisé dans le traitement aigu 
après une greffe d’organe et a été le premier anticorps monoclonal admis pour l’usage 
thérapeutique chez l’homme. Le muromonab-CD3 doit être utilisé en association avec 
d’autres médicaments immunosuppresseurs pour prévenir la réponse immunitaire contre 
l’anticorps murin. Les anticorps humains anti-murins peuvent toutefois apparaître et affaiblir 
l’effet thérapeutique.  
La constatation selon laquelle la réaction immunitaire du patient contre les anticorps de souris 
compromet l’efficacité thérapeutique a conduit au développement de stratégies visant à 
diminuer l’immunogénicité des anticorps monoclonaux [29, 30].  
Tout d’abord, des anticorps monoclonaux chimères ont été développés. Ils sont constitués 
d’une  partie  murine  variable  et   d’une  partie  humaine  constante   Figure 18.   La  réponse  
anti-anticorps a ainsi considérablement diminuée. Par exemple, le rituximab (Mabthera ®) et 
le cétuximab (Erbitux ®) n’induisent que rarement la formation d’anti-anticorps. En revanche, 
la formation d’anti-anticorps atteint 61% avec l’infliximab (Remicade®), corrélée à une 
diminution de son efficacité thérapeutique. La formation d’anticorps humains anti-murins 
reste un problème même si les anticorps monoclonaux chimères se sont solidement implantés 
dans la pratique clinique.  
La poursuite des efforts de recherche a conduit au développement d’anticorps humanisés. 
Dans ces anticorps, toutes les séquences d’acides aminés provenant de la souris sont 
remplacées par des séquences humaines, à l’exception des régions CDR responsables de la 
liaison avec l’antigène. Des anti-anticorps anti-humains sont toutefois produits mais leur 
incidence est relativement faible par rapport à celle constatée avec les anticorps chimères. Par 
exemple, l’alemtuzumab (Mab-Campath ®) induit des anti-anticorps anti-humains avec une 
incidence de l’ordre de 1,9%.  
Par la suite, des anticorps entièrement humains ont été développés  afin de diminuer 
l’immunogénicité des anticorps monoclonaux thérapeutiques. Deux principales méthodes 
peuvent être utilisées : [31] 
- des souris porteuses d’un défaut immunitaire peuvent être reconstruites à l’aide de 
tissu fœtal humain ; l’immunisation de ces souris génère des anticorps humains. 
- les anticorps humains peuvent être produits par l’intermédiaire de souris 
trangéniques produisant des anticorps entièrement humains. 
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Ces anticorps entièrement humains conservent toutefois une séquence d’acides aminés 
étrangère pour l’organisme (idiotype). L’organisme peut donc répondre à la présence de cette 
région par la formation d’anticorps humains anti-humains. 
Le développement successif d’anticorps chimères, humanisés puis entièrement humanisés a 
permis de diminuer l’immunogénicité des anticorps initialement murins. 
 
Figure 18 : Passage de l’anticorps murin à l’anticorps chimère puis humanisé puis 
entièrement humanisé. Les séquences de souris sont représentées en rouge ; les séquences 
humaines en blanc. 
 
2.2.2.1.7. Instabilités des anticorps  
 
En moyenne, les anticorps sont plus stables que les autres protéines. Cependant, ils 
subissent des phénomènes de dégradations physiques et chimiques. Ces instabilités peuvent 
être observées dans les états liquides, congelés ou lyophilisés.  
 
- Instabilités physiques  
 
L’instabilité physique la plus courante est l’agrégation d’anticorps. Les agrégats sont 
la conséquence des interactions protéine-protéine. La présence d’agrégats peut entraîner des 
conséquences sérieuses comme une insuffisance rénale, des réactions anaphylactiques, maux 
de tête, fièvre. Par conséquent, le taux d’agrégats contenu dans une immunoglobuline 
commercialisée est limité à moins de 5 %. Le taux d’agrégat dépend de la concentration de la 
protéine, de la viscosité, du pH et de la température. Le taux d’agrégats augmente avec la 
concentration de la protéine. 
Autres instabilités physiques : sous l’effet d’un changement de température, les anticorps 
peuvent être dénaturés. De plus les anticorps s’adsorbent sur de nombreuses surfaces. Cette 
adsorption peut réduire la concentration de l’anticorps en solution [27]. 
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- Instabilités chimiques  
 
Elles peuvent être de natures diverses : perte de fonction amide des chaînes latérales 
des acides aminés, oxydation, fragmentation. 
1) La perte de fonction amide des anticorps est courante. Par exemple, l’anticorps monoclonal 
recombinant HER2 présente différentes formes : Asn30 transformé en aspartate sur une 
chaîne légère ou sur les deux chaînes légères et Asn55 transformé en iso-aspartarte sur les 
chaînes lourdes. 
2) La méthionine, la tyrosine, l’histidine et la cystéine sont des résidus oxydables contenus 
dans les protéines. Ainsi l’oxydation des protéines peut se produire sur ces acides aminés 
durant leur stockage. 
 3) La fragmentation se produit essentiellement lors du processus de fabrication. Les 
séquences Asp-Gly, Asp-Pro et Asn-Ser sont les séquences les plus couramment scindées. Les 
traitements acides, basiques, la température, le stockage peuvent accélérer la fragmentation. 
La fragmentation peut induire la perte d’une chaîne légère, d’un fragment Fab, la séparation 
entre la chaîne lourde et la chaîne légère, le clivage des ponts disulfures. [27] 
 
2.2.2.2. Fonctions des anticorps  
 
Les immunoglobulines ou anticorps sont des protéines complexes utilisées par le 
système immunitaire pour détecter et neutraliser les agents pathogènes comme les bactéries 
ou les virus. Sécrétées par des cellules dérivées des lymphocytes B, les plasmocytes, elles 
reconnaissent les antigènes de manière spécifique. Leurs fonctions effectrices résultent des 
interactions entre les régions constantes des chaînes lourdes et les protéines du sérum ou les 
récepteurs membranaires. Donc toutes les classes d’immunoglobulines n’ont pas les mêmes 
fonctions [32]. 
Selon les différentes immunoglobulines, on répertorie différents modes d’action  figure 19: 
- la reconnaissance de l’antigène : de nombreux virus et bactéries exercent leur 
pathogénicité après fixation sur les cellules de l’organisme. Les bactéries utilisent 
des adhésines (molécules d’adhésion aux membranes cellulaires). Les virus 
possèdent des protéines de fixation sur leur enveloppe externe. Les anticorps anti-
adhésines et anti-protéines de la capside virale bloquent l’action de ces agents 
pathogènes en se liant sur les molécules de fixation. 
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- les anticorps protègent d’autre part l’organisme en déclenchant la cascade du 
complément. Il s’agit d’un ensemble de protéines du plasma dont l’activation 
permet de détruire des bactéries par perforation et de faciliter la phagocytose. 
- un anticorps peut se lier à des cellules du système immunitaire par sa partie 
constante et engager le déroulement de la réponse immunitaire. [26, 33] 
- l’opsonisation est un facteur important des défenses antibactériennes. Des 
protéines, appelées récepteurs du Fc (FcR), capables de se lier à la région constante 
des molécules de la plupart des sous-classes d’IgG sont présentes à la surface des 
macrophages et des neutrophiles. Bien que l’interaction entre un FcR et la région 
Fc d’une molécule d’IgG donnée soit très faible, la liaison simultanée des Fc de 
différentes molécules d’anticorps complexées à une même cible, telle qu’une 
cellule bactérienne, produit une interaction de force significative. Le résultat 
immédiat est la liaison du pathogène à la membrane du phagocyte.  Cette liaison 
du FcR par fixation à un réseau de régions Fc d’anticorps initie une voie de 
transduction d’un signal qui conduit à la phagocytose du complexe antigène-
anticorps. A l’intérieur du phagocyte, le pathogène devient la cible de divers 
processus, tels qu’une digestion enzymatique, un dommage oxydatif ou des effets 
d’altération de la membrane provoqués par des peptides antibactériens. Tous ces 
processus se combinent pour assurer une mort probable des pathogènes phagocytés 
à la suite de leur reconnaissance. 
- de nombreux anticorps peuvent traverser les tissus épithéliaux. Cette capacité de 
transfert dépend de la région constante des Ig. Même si les systèmes circulatoires 
maternel et fœtal sont séparés, les anticorps peuvent traverser le placenta.  Ce 
transfert est très important, il permet au fœtus de se défendre contre des 
pathogènes. Ce transfert correspond à l’immunité passive. 
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Figure 19 : Les différentes fonctionnalités des anticorps dans l’organisme [33] 
 
2.2.2.3. Le marché des anticorps monoclonaux (AcM) 
 
Le succès commercial des anticorps monoclonaux durant les deux dernières années a 
entraîné le début de l’aire de « la ruée vers l’or  » [34]. En effet, des traitements qui étaient 
considérés comme impossibles il y a quelques années, sont devenus possibles aujourd’hui 
grâce aux anticorps monoclonaux recombinants. 
Les ventes globales d’anticorps monoclonaux (AcM) en 2006 se sont élevées à 20,6 milliards 
de dollars (tableau 4). Les anticorps monoclonaux correspondent à la classe biologique ayant 
les meilleures ventes en 2006 suivis par les vaccins, l’érythropoietine, l’insuline et 
l’interféron. 
Le tableau montre les différents succès commerciaux des anticorps. 
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Tableau 4 : Les meilleures ventes d’anticorps monoclonaux 2004-2006 [34] 
 
Le rituxan, avec 4,7 milliards de dollars de ventes, est le plus grand succès commercial des 
produits biologiques en 2006. Dans ce marché florissant, ce sont les AcM utilisés en 
oncologie (cetuximab, bevacizumab, trastuzumab) qui représentent la plus grosse part des 
ventes. Cette tendance des produits oncologiques à dominer le marché va continuer même si 
les produits destinés au traitement de l’arthrite, des maladies inflammatoires et auto-immunes 
devraient connaître une forte croissance et prendre à terme, 40 % du marché d’ici 2010. [33] 
 
2.2.3. Analyses des anticorps 
 
Garnick et al [35] ont examiné le rôle du contrôle de la qualité en biotechnologie. Les 
biotechnologies utilisent des organismes vivants pour la fabrication de médicaments. De ce 
fait, ces organismes peuvent synthétiser des molécules qui peuvent provoquer des effets 
secondaires importants. Le contrôle de la qualité en biotechnologie diffère du contrôle qualité 
traditionnel par trois points : 
1/ le développement et la caractérisation des organismes de production des   
biomolecules ; 
2/ le contrôle du processus de fermentation et de culture cellulaire ; 
3/ le contrôle du processus de purification et du produit final. 
Nom générique Marque FDA Sociétés Indication
Approval 2004 2005 2006
Rituximab c CD20 Rituxan 1997 Roche leucémie, lymphome, RA 2,8 3,2 4,7
infliximab c TNFa Remicade 1998 J§J CD, UC, AS, RA, Ps, PsA 2,1 3,5 4,2
Trastuzumab hz HER2 Herceptin 1998 Roche cancer du sein 1,3 1,65 3,14
Bevacizumab VEGF hz Avastin 2004 Roche cancer du colon, 
cancer du poumon 0,55 1,3 2,4
Adalimumab h TNFa Humira 2002 Abbott RA, PsA, AS, CD 0,85 1,4 2,04
Cetuximab c EGFR Erbitux 2004 Bristol Myers Squibb Merck KgA cancer colon HNC 0,26 0,94 1,1
Palivizumab hz RSV Synagis 1998 MedImmune
 Astra Zeneca RSV 0,95 1,1 1,1
Omalizumab hz VEGF Xolair 2003 Roche, Novartis allergie asthme 0,19 0,36 0,52
Ranibizumab hz VEGF Lucentis 2006 Novartis, Roche dégénération 0,38
Abeiximab c CD3 ReoPro 1994 J§J, Lilly inhibiteur thrombose 0,36 0,3 0,28
Natalizumab hz a4 integrin Tysabri 2004/2006 Biogen Idec, Elan sclérose en plaques 0,06
Panitumumab h EGFR Vectibix 2006 Amgen cancer colon 0,04
Ventes milliards $ 
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Donc le contrôle qualité en biotechnologie ne s’arrête pas à l’identification du produit final. 
La pureté, la stabilité, la caractérisation du composé obtenu et les opérations de purification 
doivent être étudiées avec précision. Tableau 5 
 
Tableau 5 : Exemple de contrôle de la qualité de la production des anticorps monoclonaux 
recombinants [36] 
 
Différentes techniques analytiques existent pour le contrôle de la qualité des anticorps 
monoclonaux recombinants. Ces techniques vont être présentées dans les paragraphes 
suivants [37-38-39]. Elles doivent toujours progresser  et être automatisées afin de répondre 
aux attentes du contrôle qualité des produits pharmaceutiques.   
 
2.2.3.1. Analyses des anticorps par électrophorèse 
 
L’intégrité et l’identité des anticorps monoclonaux doivent être testés à tous les stades 
du processus de fabrication (culture cellulaires, purification, caractérisation des produits, 
remise des lots). A chaque étape, la production correcte de l’anticorps doit être confirmée. Les 
Caractéristiques Propriétés de l'analyse Méthodes d'analyse
Electrophorèse ou CE
HPLC phase inverse
HPLC exclusion de taille
Electrophorèse ou CE
Spectrométrie de masse
HPLC exclusion de taille
Diffusion de lumière
cIEF
Cartographie peptides
HPLC échangeuse d'ions
Liaison antigène Immunoassay
Prolifération des cellules
Cytotoxicité
Electrophorèse ou CE
HPLC exclusion de taille
Cellule hôte protéine Immunoassay
Hybridation DNA
Fluorescence
Protéine A Immunoassay
Cellule de culture Immunoassay
Microscopie electronique
Analyses in vivo / in vitro
Produits liés aux impuretés 
et 
aux contaminations
Cellule hôte DNA
Virus
Activités
Produits liés aux impuretés
Méthodes biologiques
Aggrégations / fragments
Caractéristiques physiques 
et chimiques
Pureté
Intégrité/poids moléculaire
Identitification
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anticorps sont des mélanges hétérogènes d’isoformes de charges et de tailles. Les méthodes 
électrophorétiques sont utilisées pour tester la pureté, l’identité et l’intégrité des anticorps. Les 
méthodes électrophorétiques communément utilisées sont le SDS-PAGE, l’électrophorèse 
capillaire avec détection UV ou LIF (tests de pureté et d’intégrité) et le cIEF (test d’identité). 
 
2.2.3.1.1. Analyses des anticorps par SDS-PAGE 
 
L’électrophorèse a pour but de séparer des molécules chargées au travers d’un gel  (un 
polymère) sous l’action d’un champ électrique. 
Les molécules se déplacent vers le pôle de charge opposée à leur charge nette z, à une vitesse 
v proportionnelle à cette charge : 
v = E.z / f 
où E est le champ électrique 
     f est la force de friction 
  
La technique SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) a été 
décrite par Ulrich Laemmli en 1970. [40] 
De façon sommaire on peut dire qu’en présence d’un excès de sodium dodecyl sulfate (SDS) 
et d’un agent réducteur (2-mercaptoéthanol) les protéines sont dénaturées et se lient au SDS 
par des liaisons hydrophobe : 1.4 g de SDS / g de protéine [41-42]. Le ß-mercaptoéthanol 
réduit les ponts disulfure. Le SDS (figure 20) enveloppe les chaînes polypeptidiques des 
protéines de charges négatives. Ces charges se repoussent et déplient les chaînes 
polypeptidiques.  
 
Figure 20 : Formule développée du sodium dodecyl sulfate 
En conséquence : 
- les protéines sont dénaturées : elles ont perdu leur structure quaternaire et la 
structure tridimensionnelle native est fortement affectée; 
- les protéines n’ont plus de ponts disulfures : elles sont sous forme monomères ; 
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- la charge intrinsèque de la protéine est masquée. Il en résulte un complexe SDS-
protéine avec une charge constante. Donc la mobilité électrophorétique du 
complexe est proportionnelle au poids moléculaire de la protéine.  
Les protéines sont ensuite séparées par une électrophorèse sur gel de polyacrylamide en 
présence de SDS. Le gel est obtenu par polymérisation d’acrylamide et de bis-acrylamide. 
(figure 21) 
 
 
Figure 21: Formules développées de l’acrylamide et du bis-acrylamide et maillage du 
polymère obtenu 
 
Plus le pourcentage d’acrylamide et de bis-acrylamide est élevé, plus la densité des chaînes 
est élevée et les mailles du réseau sont serrées. 
Plus le pourcentage d’acrylamide est élevé, moins les molécules volumineuses peuvent 
migrer. Le gel est coulé entre deux plaques de verre. Les échantillons sont déposés dans des 
puits. La plaque est déposée dans une cuve d’électrophorèse contenant un tampon 
électrolytique conducteur. La masse molaire des protéines est déterminée à l’aide de 
marqueurs de taille qui sont des protéines standards de masses molaires connues. 
De ce fait, l’électrophorèse en gel polyacrylamide à une dimension permet d’identifier et de 
caractériser de nombreuses protéines. La séparation est basée sur la migration des molécules 
chargées à travers une matrice sous l’action d’un champ électrique. 
L’électrophorèse en gel polyacrylamide et SDS est le système le plus populaire d’analyses en 
routine des protéines ; il permet d’analyser la taille et donc la pureté des protéines [43-44-45].  
 
Afin de visualiser les protéines par SDS-PAGE, différentes méthodes de détection 
peuvent être utilisées : la coloration à l’argent en natif, le permanganate d’argent, la coloration 
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à l’argent avec ammoniac, le bleu de Coomassie (CBB R-250 et CBB G-250), la méthode 
zinc inverse et cuivre inverse. Le tableau 6  décrit l’ensemble de ces techniques. 
Ces différentes techniques de coloration sont comparées par Gonzalez et al [46] pour 
l’analyse d’un IgG par SDS/PAGE deux dimensions. Le but de cette étude est de comparer les 
différents protocoles de visualisation des protéines dans la première dimension du gel afin 
d’obtenir la meilleure sensibilité sur les différents composés de l’échantillon et dans la 
deuxième dimension du gel afin de déterminer leur poids moléculaire. Dans la première 
dimension, l’utilisation du bleu de Coomassie ou de la coloration à l’argent en natif permet 
d’atteindre une limite de détection de 3 pmol et 13 pmol respectivement. L’utilisation de la 
coloration à l’argent avec ammoniac et permanganate, la méthode zinc inverse et cuivre 
inverse  entraîne une mauvaise sensibilité sur la première dimension. Les auteurs montrent 
que la meilleure méthode en 2 dimensions est la coloration au bleu de Coomassie pour la 
première dimension et la coloration au permanganate d’argent pour la seconde dimension. 
Cette méthode permet d’atteindre une limite de détection de 2-3 pmol. 
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Méthode Fixation Lavage Coloration Références 
Coloration à  
l'argent en 
natif 
20 min dans 
 50% méthanol, 
 5% acide 
acétique 
10 min dans 
50% 
méthanol; 
10 min dans 
l'eau 
1 min dans 0,02% de thiosulfate de 
sodium 
1 min dans l'eau (X2) 20 min dans 
0,1% de nitrate d'argent 
1 min dans l'eau (X2) 
développement dans 0,04% de formol, 
2% carbonate de potassium 
5 min dans l'acide acétique pour 
terminer le développement 
[47] 
Permanganate 
d'argent 
20 min dans 
50% méthanol, 
20% acide 
acétique, 0,1% 
formaldéhyde, 
2% acide 
cuprique, 1% 
chlorure de zinc 
10 min dans 
5%  
d'acide 
acétique, 
10% 
méthanol 
5 min dans 0,01% de permanganate 
de potassium, 0,01% d'hydroxyde de 
potassium 
laver à l'eau (X3) 
5 min lavage dans 5% d'acide 
acétique, 10% éthanol 
5 min lavage 10% éthanol 
5 min lavage dans l'eau (X2) 
20 min dans 0,2% de nitrate d'argent, 
lavage à l'eau  
[48] 
Coloration à  
l'argent  
avec  
ammoniac 
30 min dans  
glutaraldéhyde 
Toute une  
nuit dans 
l'eau 
15 min solution d'argent avec 
ammoniac (1,4% d'hydroxyde 
d'ammonium, 0,076% d'hydroxyde de 
sodium, 0,78% de nitrate d'argent); 
2 min lavage à l'eau; 
développement dans 0,005% d'acide 
citrique, 0,019% de formaldéhyde; 
1H lavage dans l'eau (X3) 
[49] 
CBB R-250     
Toute une nuit dans une solution de 
CBB R-250  
(0,25% CBB R-250, 50% méthanol, 
10% acide acétique); puis dans 5% 
méthanol, 7,5% d'acide acétique 
[26] 
CBB G-250     
Toute une nuit dans une solution de 
CBB G-250  
(80 mL de CBB G-250 0,1%, 2% 
d'acide phosphorique, 10% solution 
sulfate d'ammonium et 20mL de 
méthanol); puis dans 25% méthanol 
[50] 
Coloration  
zinc inverse   
30 s dans 
 l'eau 
15 min dans 200 mM imidazole, 0,1% 
SDS; 30-40 s dans 200 mM de sulfate 
de zinc; 1 min lavage dans l'eau (X3) 
[51] 
Coloration  
cuivre inverse   
10-15 min 
dans l'eau 
10 min 0,19M Tris-chlorydrate (pH 8,8) 
5min 0,3M chlorure de cuivre 
3 lavage dans l'eau 
[52] 
 
Tableau 6 : Quelques protocoles de fixation et de coloration en SDS-PAGE 
 
La méthode SDS-PAGE est utilisée pour mesurer et quantifier les immunoglobulines 
en contrôle qualité [53, 54]. Cependant, elle présente des inconvénients : méthode longue, 
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gamme de pH limitée, chère, méthode non automatisée. Donc, cette méthode peut être de plus 
en plus transférée en électrophorèse capillaire. 
 
2.2.3.1.2. Capillary Isoelectric Focusing (cIEF) 
 
L’appareillage d’électrophorèse capillaire nécessite : (figure 22) 
- un générateur de courant haute tension, 
- deux électrodes (anode et cathode) qui plongent dans des flacons contenant le 
tampon de séparation. Elles sont reliées au courant haute tension, 
- un capillaire de silice fondue thermostaté dont les extrémités plongent dans le 
tampon de séparation. Le capillaire comporte une fenêtre de détection, 
- un système d’injection, 
- un détecteur, 
- un système d’acquisition des données. 
 
 
 
 
Figure 22 : Montage électrophorèse capillaire 
 
Le système Capillary Isoelectric Focusing (cIEF) est une technique d’électrophorèse 
capillaire haute résolution qui permet de séparer des protéines selon leur point isoélectrique.  
Un gradient de pH est formé à l’intérieur d’un capillaire grâce à des ampholytes. Les 
ampholytes sont des molécules qui peuvent se comporter à la fois comme acide et base. Ils 
forment ainsi un gradient de pH (pH 3-10 par exemple).  Le capillaire est rempli 
d’ampholytes et de soluté (figure 23A). Une tension électrique est appliquée avec une solution 
basique à la cathode et une solution acide à l’anode (figure 23B). Les ampholytes et le soluté 
migrent jusqu’à devenir neutre (à leur pI) (figure 23B’). Ce processus est appelé la 
focalisation. Un état d’équilibre est atteint. Par application de pression, les ampholytes et le 
soluté migrent et passent devant la fenêtre de détection (figure 23C) ou la source ESI d’un 
spectromètre de masse (figure 23C’).  
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Figure 23 : Principe du cIEF A/ injection de l’échantillon et de l’ampholyte ; 
 B et B’/ Focalisation ; C et C’/ Mobilisation et détection [55] 
 
De nombreuses approches de l’analyse des protéines par cIEF sont décrites dans la 
littérature.  
Par exemple, nous pouvons citer les travaux de Tang et al [56] qui ont développé une 
méthode d’analyse d’immunoglobulines recombinantes en routine par cIEF. Un capillaire 
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greffé polyméthyl siloxane est utilisé afin de supprimer le flux électro-osmotique. Le 
catholyte est une solution à 20 mM de NaOH dans 0,4 % méthylcellulose. L’anolyte est une 
solution de 120 mM d’acide phosphorique dans 0,4 % de methylcellulose. La méthode 
comprend deux étapes : la première étape est une étape de focalisation : une tension de 30 kV 
est appliquée ; les protéines migrent jusqu’à leur point isoélectrique. Dans une deuxième 
étape, une faible pression de 0,5 psi est appliquée en plus de la tension de 30 kV. Les 
protéines migrent et sont détectées par un détecteur UV à 280 nm. Cette méthode est 
comparée à une méthode de gel IEF avec une coloration au bleu de Coomassie. Les isoformes 
des immunoglobulines recombinantes sont quantifiés en scannant le gel avec un densitomètre. 
La figure 24 compare l’analyse d’une immunoglobuline recombinante par gel-IEF et par 
cIEF. 
 
 
 
 
 
 
Figure 24: Comparaison des méthodes gel-IEF avec une coloration au bleu de Coomassie (A) 
et cIEF avec une détection UV à 280 nm (B) pour l’analyse d’une immunoglobuline 
recombinante 
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 La méthode cIEF présente de nombreux avantages : 
- temps d’analyse rapide : inférieur à 30 minutes ; 
- détection directe en UV à 280 nm ; 
- automatisation possible ; 
- données électroniques et donc possibilité d’archivage. 
Cependant, la résolution de chaque isoforme de la protéine dépend de la capacité de 
l’ampholyte à former un gradient suffisant à l’intérieur du capillaire. De plus, les auteurs ne 
comparent pas la sensibilité atteinte avec les deux méthodes. L’analyse par cIEF semblant 
moins sensible que la méthode gel IEF (détection bleu de Coomassie), certains isoformes 
peuvent ne pas être détectés par cIEF par manque de sensibilité. 
 
  Hunt et al [57] ont également développé une méthode afin d’identifier un anticorps de 
l’antigène humain CD20 (le C2B8) par cIEF avec une détection à 280 nm. Le but de leur 
travail est de valider la méthode d’analyse qui sera utilisée en routine pour le contrôle qualité. 
Un électrophérogramme de l’analyse par cIEF du C2B8 est montré figure 25. Un capillaire 
BioCAP LPA est utilisé avec une longueur totale de 24 cm et une longueur effective de 19.5 
cm. Les trois solutions d’ampholytes Pharmalyte 8-10.5, Bio-Lyte 7-9, Bio-Lyte 3-10 sont 
utilisées respectivement avec un  rapport 8:1:1. Le C2B8 et l’ampholyte sont injectés à 6,8 bar 
pendant 40 s. Le C2B8 est analysé à 10 mM ; l’échantillon contient un marqueur de pI 8,4. 
Une tension de 10 kV est appliquée pendant 6 min avec une solution de 20 mM d’acide 
phosphorique à l’anode et une solution de 40 mM de NaOH à la cathode. Puis une tension de 
15 kV est appliquée pendant 20 min. 
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Figure 25: Analyse par cIEF de l’anticorps C2B8 à 10mM. La détection est réalisée à 280 
nm. Un marqueur de pI 8.4 est utilisé. Les pics 1,2 et 3 représentent le C2B8 avec 
respectivement 2,1 et 0 lysines. Le pic 4 n’est pas identifié. [57] 
 
Les isoformes du C2B8 migrent entre 10 et 13 min et sont séparés selon leur point 
isoélectrique. Les pics 1, 2 et 3 représentent le C2B8 avec respectivement 2, 1 et 0 lysines à 
l’extrémité C-terminal. La caractérisation du pic 4 n’a pas été donnée. La comparaison avec 
un « blanc » montre qu ‘il n’y a pas de composant dans la préparation de l’échantillon qui 
interfère avec le C2B8. Afin de valider cette méthode, la précision, les limites de 
quantification et de détection, la linéarité, la spécificité, la robustesse, et la stabilité sont 
étudiées. La LOD et la LOQ obtenues sur le pic principal sont respectivement de 2 et 8 
µg/mL.  
 
Cette sensibilité atteinte en cIEF avec une détection UV est souvent insuffisante. Une 
détection LIF permet d’augmenter la sensibilité. Liu et al. analysent différentes protéines [58-
59] par cIEF-UV et par ce qu’ils appellent cIEF-LCW-LIF-WCID (capillary isoelectric 
focusing-liquid core waveguide-laser induced fluorescence-whole column imaging 
detection) : montage présenté dans la figure 26. Le système est composé de trois unités : une 
unité d’illumination laser, une unité de séparation et une unité de détection.  
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Figure 26: Schéma du montage expérimental CIEF-LCW-LIF-WCID avec trois unités : 
l’unité laser, l’unité de séparation et l’unité de détection. 
 
La lumière d’excitation est directement introduite à une extrémité du capillaire. Un capillaire 
Teflon AF 2400 est utilisé (indice de réfraction de 1,29-1,31), ce qui permet une réflexion 
totale de la fluorescence des molécules à l’intérieur du capillaire, une limitation de 
l’adsorption des protéines et une élimination du flux électro-osmotique. Différents types de 
protéines sont analysées. Les modes de détection UV et LIF (laser 488 nm) sont alors 
comparés. La limite de détection atteinte avec une détection UV est de 10-6 M pour la HSA 
(sérum albumine humaine) et de 9,1x10-8 M pour la BSA (sérum albumine bovine). Afin 
d’augmenter la sensibilité et de limiter les problèmes de précipitation, la détection LIF est 
utilisée. La limite de détection atteinte est de 2,2x10-10 M pour la HSA-FITC et de 8,1x10-12 M 
pour la BSA-NanoOrange. La détection LIF permet donc de gagner un facteur 10 000 par 
rapport à la détection UV. Ce facteur pourrait être augmenté en utilisant un montage LIF plus 
efficace ; en effet, ce montage présente des inconvénients comme la diffusion de la lumière 
fluorescente à l’intérieur de la fibre optique de collection, la difficulté à aligner la fibre 
optique devant le capillaire ainsi que la photodégradation des molécules. 
 
La cIEF peut également être couplée à un spectromètre de masse. La cIEF donne donc une 
séparation basée sur les pI et la MS apporte une mesure de masse avec une bonne précision. 
Cependant, le couplage est difficile du fait de la faible volatilité des ampholytes.   
Zhou et al [60] décrivent ce couplage. L’ampholyte utilisé pour le cIEF perturbant l’ionisation 
electrospray, une chromatographie liquide phase inverse est introduite entre l’électrophorèse 
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capillaire et la MS afin d’éliminer les ampholytes. Pour cela, une membrane de micro dialyse 
est introduite entre la cellule cathodique et le capillaire cIEF.  
 
 
Figure 27 : Membrane microdialyse entre la cellule cathodique et le capillaire cIEF 
 
 
 
Figure 28: Système cIEF-RPLC-MS 
 
Durant l’étape de focalisation, les protéines ne traversent pas la membrane, par contre le 
catholyte traverse la membrane puis va vers une poubelle. Après la focalisation, les protéines 
sont poussées de manière hydrodynamique à travers la membrane puis vers une valve qui les 
transfèrent vers une RPLC (colonne C18). La fraction protéique est donc séparée par RPLC. 
Membrane microdialyse 
Catholyte 
Electrode 
Vers la valve de micro-sélection et 
la poubelle 
Capillaire cIEF 
Filtre en acier inoxidable 
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Grâce à une seconde valve, la fraction protéique collectée est ensuite lavée par une solution de 
94,9% d’eau, 5,0% d’acetonitrile et 0,1% d’acide acétique puis séparée sur une colonne C4. 
L’échantillon élué à travers cette dernière colonne est alors envoyé dans la source API-ESI du 
spectromètre de masse. Figures 27 et 28. Cette technique permet de caractériser et de 
quantifier les protéines, cependant ce montage est très complexe à mettre en œuvre.  
Le paragraphe suivant décrit l’analyse des anticorps par électrophorèse capillaire avec une 
détection UV ou LIF. 
 
2.2.3.1.3.  Electrophorèse capillaire en présence de sodium dodecyl sulfate 
(détection UV et LIF) 
 
La séparation des composés par électrophorèse capillaire résulte de deux mécanismes de 
transport, le flux électro-osmotique et le flux électrophorétique. 
 
- Le flux électro-osmotique : (figure 29) 
 
Le transport de l’électrolyte tampon  à travers la colonne capillaire est engendré par le flux 
électro-osmotique (EOF). L’origine de ce flux est due à l’existence d’une double couche 
électrique créée à l’interface solide-liquide.  En général, lorsque le pH du tampon est 
supérieur à 3, les groupements silanols de la paroi sont chargés négativement. Les ions 
positifs du tampon sont alors attirés par les groupements silanols : il se forme une double 
couche à la surface de la silice qui induit une différence de potentiel appelé zêta. A la suite 
d’encombrement stérique, certains groupements silanols restent libres. Pour cette raison, une 
seconde couche de charges positives plus mobiles se forme le long de la paroi. 
Lorsqu’un champ électrique est appliqué aux extrémités du capillaire, la double couche 
électrique est mise partiellement en mouvement, donnant naissance à un flux de liquide à 
travers le capillaire, appelé flux électro-osmotique.  
Comme la surface est chargée négativement, ce qui est généralement le cas d’un capillaire 
en silice fondue, les contre-ions positifs solvatés dans la couche diffuse se déplacent dans la 
direction du champ électrique, entraînant le liquide vers la cathode. Par contre, les contre-ions 
localisés dans la couche rigide restent immobiles sous l’influence du champ électrique. 
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Figure 29 : Schéma du flux électro-osmotique 
 
Le flux électro-osmotique est fonction des propriétés du tampon : 
- nature ; 
- force ionique ; 
- pH ; 
- viscosité. 
On écrit : 
 
                      Veo = µeo . E = (ες /η) .V/L 
     
         Veo : vitesse électro-osmotique (cm.s-1 ou µL.s-1) 
          µeo : mobilité électro-osmotique (cm2.V-1.s-1) 
          E : champ électrique (V.cm-1) 
          ε : constante diélectrique du tampon 
          ς : potentiel zêta de la surface du capillaire (V) 
          η : viscosité du milieu (Pa.s) 
          V : tension appliquée (V) 
          L : longueur totale du capillaire (cm). 
 
 
- L’électromobilité : (figure 30) 
 
Une espèce chargée en solution soumise à un champ électrique E se déplace dans le milieu 
électrophorétique avec une vitesse électrophorétique :  
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                                 Vep = µep . E = µep . (V/Ltot)  
 
  µep : mobilité électrophorétique 
  Ltot : longueur totale du capillaire 
  V : tension appliquée aux extrémités du capillaire 
 
 
Ce type de transport par électromigration s’effectue pour un cation dans le sens du champ 
électrique (µep est positif) et pour un anion dans le sens opposé à celui-ci (µep est négatif). 
Une molécule neutre, n’étant pas soumise au phénomène d’électromigration, se déplace à la 
vitesse du flux électro-osmotique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 30: Schéma du flux électrophorétique 
 
La mobilité électrophorétique est affectée par : 
- le pH, qui modifie la charge portée par les espèces en solution, 
- la composition ionique de l’électrolyte qui influence les interactions entre les 
groupements ionisables des solutés et les ions de l’électrolyte, 
- la température. 
 
L’électrophorèse capillaire regroupe plusieurs modes de séparation qui permettent de 
différencier les espèces chimiques selon leur charge électrique et leur masse (électrophorèse 
de zone), leur hydrophobie (électrophorèse micellaire) et leur masse (électrophorèse en gel).  
 
*  Electrophorèse capillaire de zone : 
 
L’électrophorèse capillaire de zone constitue le mode de séparation le plus simple à mettre en 
œuvre et le plus utilisé. La séparation des espèces est réalisée dans un capillaire rempli par un 
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électrolyte tampon de pH et de force ionique fixés. Les espèces chimiques migrent à des 
vitesses différentes selon leur charge apparente et leur rayon hydrodynamique. 
Le mouvement d’un soluté chargé dans l’électrolyte est la résultante de deux phénomènes : 
- la migration électro-osmotique, 
- la migration électrophorétique. 
 
 
µapp = µeo + µep 
vapp = (µeo + µep).E  
  
         Anions                                           Neutres                                           Cations 
 
            veo                                                                veo =  v(neutre)                                                           veo 
 
                       vep                                                                                                                              vep 
 
      v total                                                                                                         v total 
  
  
 
En électrophorèse capillaire de zone, les principaux paramètres d’optimisation de la 
séparation sont liés à la composition du tampon : pH, force ionique, nature et concentration 
d’un agent complexant, ajout d’un solvant organique. La tension appliquée et la température 
représentent des paramètres secondaires dans l’optimisation d’une séparation. 
 
*  La chromatographie électrocinétique micellaire : 
 
La chromatographie électrocinétique micellaire (CEM) est une technique électrophorétique 
qui permet la séparation de solutés neutres et/ou chargés. La séparation est réalisée à l’aide 
d’un tampon électrophorétique auquel est ajouté un tensioactif anionique ou cationique à une 
concentration supérieure à sa concentration micellaire critique (cmc). Le tensioactif le plus 
utilisé est le dodécylsulfate de sodium (SDS) et les micelles ont une mobilité 
électrophorétique négative. 
 
La vitesse de migration d’un soluté est fonction de son coefficient de partage entre le cœur 
hydrophobe des micelles et la phase aqueuse ionique. L’ordre de migration des solutés 
correspond à une échelle d’hydrophobie croissante. 
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* L’électrophorèse capillaire en gel:  
 
Le principe de l’électrophorèse capillaire en gel repose sur la séparation de macromolécules 
en fonction de leur taille dans un gel constitué de polymère (polyacrilamide, agarose..). Ce 
mode s’applique essentiellement à la séparation d’oligonucléotides, d’oligosaccharides, de 
fragments d’ADN simple brin ou double brin ou à la séparation de protéines et glycoprotéines 
possédant des densités de charge très proches et qui peuvent ainsi être difficilement séparées 
en électrophorèse capillaire de zone sur la base de leur rapport masse sur charge.  
Par la suite, nous appellerons : 
- électrophorèse capillaire en gel (CGE : capillary gel electrophoresis) lorsque le gel est 
fixé à l’intérieur du capillaire et qu’il ne peut pas être enlevé ; 
- électrophorèse capillaire non gel (CE-SDS-NGS : capillary electrophoresis sodium 
dodecyl sulfate nongel sieving) lorsque le gel est remplacé après chaque analyse. 
 
 
* CE/UV 
 
L’électrophorèse capillaire-sodium dodecyl sulfate (CE-SDS) offre une méthode 
rapide, sensible et quantitative pour analyser des biomolecules. Cette technique est en pleine 
expansion afin de remplacer la traditionnelle méthode en gel SDS-PAGE. Elle offre une 
solution automatique et complète pour caractériser et contrôler la pureté des protéines. Les 
complexes protéines / SDS possèdent des rapports masse / charge identiques. Les protéines 
sont donc séparées selon leur poids moléculaire. 
L’absorption UV est le mode de détection le plus commun de l’électrophorèse 
capillaire. Les complexes protéines-SDS peuvent être détectés à différentes longueurs 
d’onde : 280 nm (absorption de la lumière par les cycles aromatiques des acides aminés 
tryptophane et tyrosine), 220 nm (absorption de la lumière par les liaisons peptiques) et 200 
nm (la meilleure sensibilité). Le problème de la détection à faible longueur d’onde (200 nm 
ou 220 nm) est l’absorption de la lumière par la matrice (polymère) utilisée pour la séparation 
des protéines. A ces longueurs d’onde, la sensibilité est donc réduite à cause du bruit de fond 
chimique. [61]  
Les premiers travaux en CGE ont été réalisés par Cohen et Karger en 1987 [62]. Ils 
utilisent un gel polyacrilamide polymérisé sur le capillaire de silice fondue de 75 µm de 
diamètre interne. Ils analysent des fragments de myoglobines et un mélange de protéines. 
Cette application est limitée par la faible durée de vie du capillaire et par la faible sensibilité 
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en UV (l’utilisation du polyacrylamide à 214 nm est fortement limitée en raison de sa forte 
absorbance à cette longueur d’onde). 
Afin de remédier à ces problèmes, l’acrylamide a été remplacé par d’autres polymères 
UV-transparent comme le polyéthylène oxyde ou le dextrane : [63] 
Dans ce cas, un capillaire greffé peut être utilisé pour supprimer le flux électro-
osmotique et pour minimiser l’adsorption des protéines à la surface du capillaire. Guttman et 
al [64-65] utilisent un capillaire greffé eCAP SDS 200 de diamètre interne 100 µm. Ils 
analysent 65 protéines biologiques par SDS-PAGE et par CGE. Le logarithme du poids 
moléculaire des protéines est tracé en fonction de la distance de migration relative (pour les 
analyses SDS-PAGE) et en fonction du temps de migration (pour les analyses CGE).  Les 
auteurs comparent ensuite le poids moléculaire estimé (basés sur les courbes de calibration 
précédentes) et le poids moléculaire décrit dans la littérature de différentes protéines. Pour de 
nombreuses protéines, le poids moléculaire estimé par SDS-PAGE et CGE et le poids 
moléculaire décrit dans la littérature sont en corrélation : par exemple, l’α-lactalbumine a un 
poids moléculaire de 14 200 Da décrit dans la littérature [66], et un poids moléculaire estimé 
de 14 250 Da par CGE et 14 200 Da par SDS-PAGE. Par contre, pour certaines protéines le 
poids moléculaire estimé est en désaccord avec celui de la littérature : par exemple, la pepsine 
a un poids moléculaire décrit dans la littérature de 34 700 Da [66], et un poids moléculaire 
estimé de 85 000 Da par CGE et 45 000 Da par SDS-PAGE. Les auteurs expliquent cette 
différence par une modification de la chaîne polypeptidique (glycosilation, phosphorylation). 
Ces groupes ne se lient pas au SDS avec le rapport 1:1:4, entraînant un changement dans le 
rapport charge/masse. Le temps de migration est donc augmenté ou diminué entraînant une 
estimation du poids moléculaire trop élevée ou trop petite. 
D’autres travaux sont réalisés avec un capillaire non greffé : 
Par exemple, on peut citer les travaux de Ganzler et al [41], Lausch at al [63] et 
Benedek et al [67]. Ce dernier utilise un tampon 100 mM Tris-2-(N-
cyclohexylamino)ethanesulfonic acid (CHES) pH 8,5 avec une solution de polymère 
poly(éthylène oxyde) (PEO) en présence de SDS avec un capillaire non greffé afin de séparer 
différentes protéines. La séparation est améliorée lors de l’augmentation du poids moléculaire 
du PEO et lors de l’augmentation de sa concentration. Une solution de 3 % de PEO 100 000 
est le meilleur compromis. Les avantages de ce tampon sont l’utilisation d’un capillaire non 
greffé, le PEO est transparent aux rayonnements UV et la préparation de la solution SDS-PEO 
est simple et stable. 
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Le dextrane et le PEO (figure 31) sont étudiés avec plus de précision par Guttman et al 
[68] : ils étudient l’influence de la température sur la migration et l’efficacité de séparation de 
différentes protéines de poids moléculaire entre 14 400 et 97 400 Da. Le polymère dextrane 
est un polysaccharide flexible comprenant des liaisons  α(1-6) majoritairement tandis que le 
PEO est un polymère linéaire constitué de petites unités de monomères.  
    
Figure 31 : structures dextrane et PEO 
 
La chaîne dextrane est relativement flexible due aux liaisons α mais peu mobile due à son 
encombrement. A température ambiante, la mobilité des chaînes est faible et la formation 
d’une structure organisée est gênée : dans ce cas, l’efficacité de séparation des protéines est 
faible (pics larges). Lorsque la température augmente, les chaînes deviennent plus mobiles, 
augmentant leurs proximités et formant une structure organisée : alors l’efficacité de 
séparation est augmentée. A contrario, à température ambiante, l’hélice flexible du PEO est 
plus mobile que la structure dextrane. Une structure orientée est donc formée à température 
ambiante sous l’action d’un champ électrique. En augmentant la température, l’efficacité de 
séparation est diminuée due à une structure désorientée (grande mobilité de la chaîne de 
polymère, processus de relaxation plus rapide). 
Vincentelli et al [69] utilisent la CE-SDS-NGS afin de séparer et caractériser les 
isoformes F(ab’)2 d’un IgG1 anti FcγRI. Cet anticorps est incubé à 37°C dans un tampon 1,5 
M citrate de sodium (pH 3,5) avec de la pepsine avec un rapport 20:1. L’hydrolyse est stoppée 
en augmentant le pH à 7,2. Cet anticorps est tout d’abord analysé par SDS-PAGE. L’analyse 
de IgG1 avant l’action de la pepsine  montre une bande majoritaire correspondant à un poids 
moléculaire de 150 kDa. L’analyse du même IgG1, après une incubation avec la pepsine 
pendant 20 min, montre une bande correspondant à un poids moléculaire de 100 kDa 
(correspondant aux fragments F(ab’)2). Ce même IgG est analysé par électrophorèse capillaire 
(détection 200 nm) à l’aide d’un tampon 20 mM CHES pH 9,5. Cinq isoformes du fragment 
F(ab’)2 sont alors identifiés. Ces différentes formes ont le même poids moléculaire de 100 
kDa mais diffèrent essentiellement par leurs charges. Une cinétique de l’action de la pepsine 
sur l’IgG1 a été réalisée (Figure 32).  
dextrane 
PEO 
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Figure 32 : Analyses CE de la cinétique de l’action de la pepsine sur un IgG1. Tampon 20 
mM CHES (pH 9,5), voltage 15 kV pendant 5 min puis 3 kV. To = Analyse du standard IgG1 
sans action de la pepsine ; T1 = Analyse du standard IgG1 après 10 min d’action de la 
pepsine ; T2 = Analyse du standard IgG1 après 20 min d’action de la pepsine. 
 
L’analyse de l’IgG, sans pepsine, montre différents pics ayant un temps de migration de 16 
min (figure To, pic 2). Après action de la pepsine pendant 10 min (figure T1), le pic 2 décrit 
précédemment diminue, tandis que de nouveaux pics correspondant à F(ab’)2 (pics 1) 
apparaissent à 14 min. Après une action de la pepsine pendant 20 min (figure T2), le pic 2 a 
totalement disparu et le pic 1 a augmenté en intensité. 
Cette cinétique montre que l’hétérogénéité de F(ab’)2 n’est pas due à un résidu d’IgG non 
protéolysé. 
 
Après 10 ans de développement, l’électrophorèse capillaire pour l’analyse des 
protéines est passée des laboratoires Recherche et Développement aux laboratoires contrôle 
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qualité. De nombreuses entreprises utilisent l’électrophorèse capillaire pour le contrôle qualité 
de nombreux médicaments : Inerfergen® (Amgen), Enbrel ® (Immunex) et Synagis® 
(MedImmune). De plus, Genentech a décrit dans la littérature l’utilisation de l’électrophorèse 
capillaire pour l’analyse de plusieurs anticorps thérapeutiques. L’électrophorèse capillaire 
peut être considérée comme une technique d’analyse pharmaceutique utilisée en routine. 
Good et al [55] décrivent les différentes étapes de validation d’une méthode CE-SDS-
NGS afin d’analyser la pureté de la carboxypeptidase B en contrôle qualité. Cette méthode est 
développée afin de transposer la méthode SDS-PAGE existante à la méthode CE-SDS-NGS. 
Les différentes étapes sont : la préparation de l’échantillon, l’optimisation des conditions 
électrophorétiques (voltage, longueur du capillaire, type de tampon électrophorétique, 
température), la validation de la méthode d’analyse. La validation comprend : 
- la linéarité/ la limite de quantification : elles définissent la plage où les données 
peuvent être générées ; 
- la précision : elle estime la variabilité sur la préparation de l’échantillon et sur 
l’analyse ; 
- la robustesse : elle décrit les différents paramètres de la méthode qui peuvent être 
ajustés sans affecter les données ; 
- la spécificité : elle assure que la méthode mesure seulement ce qu’il est attendu de 
mesurer. 
 
Afin de simplifier les analyses, deux gels SDS sont commercialisés : le gel BioRad 
CE-SDS run buffer et Beckman SDS-MW gel buffer. Ils sont utilisés pour l’analyse 
qualitative et quantitative des anticorps. Han et al [70] comparent ces deux gels SDS lors de 
la séparation d’un anticorps monoclonal. La comparaison est effectuée sur cinq injections 
avec chaque type de gel. Le gel Beckman SDS-MW  permet d’atteindre une meilleure 
résolution que le gel Biorad CE-SDS run buffer.  
Le gel BioRad CE-SDS est utilisé par Hunt et Nashebeh [54] qui utilisent la méthode 
CE-SDS-NGS pour remplacer la méthode SDS-PAGE utilisée pour le contrôle qualité des 
anticorps. Cette technique permet de suivre la pureté des anticorps (par exemple, 
quantification de la chaîne légère et lourde, détection des fragments protéolytiques) et la 
détermination des impuretés. La détection utilisée est la fluorescence native à 220 nm et le 
marquage au tetraméthylrhodamine (5-TAMRA) (l’analyse des anticorps marqués au 5-
TAMRA sera développée dans la partie suivante). La séparation est réalisée sur un capillaire 
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de silice fondue de 24 cm de longueur totale et 19,4 cm de longueur effective. L’échantillon 
est injectée à –10 kV pendant 15 s.  
 
Figure 33 : Séparation par CE-SDS-NGS d’un rMAb thérapeutique non réduit et réduit 
comparée au SDS-PAGE avec une détection à la coloration à l’argent.  
M, monomère ; A, agrégat. Conditions : CE Bio-Rad BioFocus 3000, tampon Biorad SDS, 
capillaire de silice fondue 50µm ID et 375 µm OD, longueur totale 24 cm, longueur effective 
19,5 cm ; injection – 10kV pendant 15 s [54] 
 
La figure 33 compare l’analyse d’un rMAb par CE-SDS-NGS (capillary electrophoresis- 
sodium dodecyl sulfate-nongel sieving) et par SDS-PAGE (détection coloration à l’argent). 
En ce qui concerne l’échantillon non réduit, une bonne corrélation existe entre les pics de CE-
SDS-NGS et de SDS-PAGE exceptée pour les pics 3, 4 et l’agrégat qui ne sont pas détectés 
en CE. L’analyse de l’échantillon réduit montre une bonne résolution sur la chaîne légère et 
lourde cependant les espèces mineures ne sont pas détectées. Cette méthode est donc limitée 
par le manque de sensibilité. La limite de détection atteinte sur le pic principal est de 500 
ng/mL. Cette limite est comparable à celle obtenue lors de la détection avec le bleu de 
Coomassie et 50 fois inférieure à celle obtenue avec la coloration à l’argent. Cette limite de 
détection est seulement citée, l’électrophérogramme n’est pas montré ; les auteurs auraient pu 
expliquer la manière dont la LOD est mesurée. 
Le même tampon CE-SDS BioRad est utilisé par Lee et al [71]. Ils quantifient par CE  
l’IgG1 de murine et ses sous-classes IgG2a et IgG2b [72]. L’injection de l’échantillon est 
hydrodynamique : 50 mbar pendant 160 s. Le voltage est de – 17,5 kV. La détection est 
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effectuée à 220 nm. Les anticorps sont dilués dans un tampon 100 mM Tris-HCl pH 9,2 
contenant 1% de SDS. Une courbe de calibration avec un coefficient de corrélation de r2 = 
0,9999 est obtenue. Cependant, la répétabilité de l’aire du pic principal sur 6 analyses est 
seulement de 11 à 16%. Une valeur inférieure à 5% est nécessaire pour valider une méthode. 
La viscosité du tampon (43 cP) et le temps d’injection important peuvent expliquer cette 
mauvaise répétabilité. Les auteurs injectent pendant plus d’une minute car ils veulent 
atteindre une bonne sensibilité en détection UV. Donc cette méthode est limitée par sa 
répétabilité d’injection. Ces mêmes auteurs étudient [73] la séparation de différents IgG 
provenant de divers animaux et plus particulièrement les différentes conditions agissant sur le 
complexe SDS-anticorps. Ils montrent que des conditions de pH élevé et des forces ioniques 
élevées ainsi qu’un traitement thermique augmentent la rupture des liaisons des anticorps.  
 
Figure 34: Electrophérogramme d’un anticorps monoclonal murin  dilué dans du PBS pH 8,0 
(A) et 6,8 (B). Les complexes SDS-anticorps sont incubés à 50°C pendant 17H. Les flèches 
indiquent la chaîne légère (tm = 6,574 min) et le complexe 1 chaîne légère / 2 chaînes lourdes 
(tm = 10,327 min). 
 
La figure 34 montre un électrophérogramme d’un anticorps monoclonal dilué dans du PBS 
pH 8 (A) et 6,8 (B) respectivement incubé à 50°C pendant 17 heures. La rupture des liaisons 
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de l’anticorps est augmentée à pH 8. En particulier, les auteurs observent une augmentation 
des pics correspondant à la chaîne légère (6,574 min) et au complexe 1 chaîne légère / 2 
chaînes lourdes (10,323 min). Les auteurs indiquent qu’une augmentation du pH ou de la 
force ionique du tampon affaiblit les liaisons entre les chaînes légères et lourdes. 
Les trois techniques vues précédemment (SDS-PAGE coloration à l’argent, cIEF avec 
une détection UV et CE-SDS-NGS avec une détection UV) sont comparées par Hunt et al 
[74]. Un anticorps recombinant (HER2) est analysé. La méthode CE-SDS-NGS est comparée 
à la méthode SDS-PAGE. Sept pics sont détectés par CE-SDS-NGS pour l’échantillon non 
réduit (figure 35) ; ces résultats sont en corrélation avec les bandes SDS-PAGE. Pour 
l’échantillon réduit, des espèces mineures sont détectées en SDS-PAGE et pas en CE-SDS-
NGS (figure 36). La limite de détection sur le pic principal est de 0,5 µg/mL (LOD démontrée 
par un électrophérogramme).  
 
 
 
 
 
De plus, les auteurs analysent HER2 après 27 jours de stockage à 5°C et à 37°C. A 37°C, 
l’aire des pics 1 à 5 augmente. Ces analyses montrent que la rupture des liaisons de 
l’anticorps peut être provoquée par une température élevée de stockage. L’analyse de ce 
même anticorps par cIEF permet d’atteindre une LOD de 2 µg/mL soit 4 fois inférieure à la 
LOD atteinte par CE-SDS-NGS.  
 La méthode CE-SDS-NGS avec une détection UV est donc une méthode utilisée pour 
l’analyse d’anticorps ; une bonne corrélation existe entre les méthodes SDS-PAGE et cette 
Figure 35: Analyse du HER2 par SDS-
PAGE et CE-SDS-NGS  non réduit (en bas) 
et de marqueurs de taille (en haut) 
Figure 36 : Analyse du HER2 par SDS-
PAGE et CE-SDS-NGS  réduit (en bas) et 
de marqueurs de taille (en haut) 
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dernière. Cependant, la principale limite à cette méthode d’analyse est la sensibilité. Les LOD 
atteintes sur le pic principal d’IgG sont comparables à celle obtenue avec le bleu de 
Coomassie mais 50 fois inférieure à celle obtenue avec la détection à l’argent. La détection 
LIF, décrite dans le paragraphe suivant,  permet de remédier à ce manque de sensibilité.   
 
* CE/LIF  
 
La CE/LIF avec un marquage précolonne permet d’atteindre des limites de détection 
inférieures à la coloration à l’argent. Pour cela, le marqueur doit être fluorescent, avoir une 
longueur d’onde d’excitation accessible via une source laser, ne pas altérer les propriétés de 
l’analyte, permettre d’atteindre d’excellentes limites de détection et réagir rapidement avec 
l’analyte. Le tableau 7 décrit les procédures de marquage utilisées dans la littérature pour les 
immunoglobulines avec différents marqueurs (5-TAMRA SE, Nano Orange, FQ, NBD-F, 
NBD-Cl). 
 
* Marquage précolonne  
 
 
  Marqueur                                       Procédure  de dérivatisation          Détection     Références 
  
5-TAMRA SE        (a) La protéine est diluée dans du tampon      LIF 488 nm   [54], [75] 
sodium bicarbonate ;                                       ou 532 nm 
(b) La protéine est dérivatisée  avec le  
fluorophore de 30 min à 2 H à 30°C;  
(c) Le complexe protéine-fluorophore  
passe à travers une  seconde colonne  
Sephadex G25 afin d’éliminer l’excès  
de  marqueur ;  
(d) enfin, l’échantillon peut être réduit à  
  l’aide de mercapto-éthanol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structure 5-TAMRA SE 
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   Marqueur                     Procédure  de dérivatisation          Détection     Références 
 
        FQ    9 µL de protéine à une concentration              LIF 488 nm   [76], [77] 
3x10-5M et 1 µL de NaCN à une  
concentration de 20 mM sont ajoutés à   
      50 nmol  d’une solution de FQ. La réaction  
s’effectue à  25°C pendant 15 min et à  
65°C pendant 3 min puis stoppée dans un  
bain de glace. Le protocole de marquage  
est plus rapide qu’avec le 5-TAMRA-SE.  
Le colorant est fluorogénique ce qui  
évite l’étape de purification 
 
 
 
            NBD-F       300 à 700 µL de protéine à 1 mg/mL              LIF 488 nm        [78] 
sont mélangés à  300 à 600 µL de solution  
de NBD-F à 0,2 mg/mL. Le mélange est  
chauffé 5 min à 50°C. 1 mL de tampon 
(0.1M Tris à pH 8,1, 5% 2-mercapto-éthanol  
et 2,5% de SDS) est ajouté. Le mélange est  
chauffé 1 min à 100°C puis refroidit. Le  
marqueur fluorescent  est très sensible à 
l’environnement hydrophobe (fluorescence 
peu en milieu aqueux, plus fluorescent en  
milieu hydrophobe). 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Structure FQ 
Structure NBD-F 
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   Marqueur                    Procédure  de dérivatisation            Détection     Références 
 
  NBD-Cl      140 µL de protéine à 10 mg/mL sont              LIF 488 nm       [79] 
 mélangés à 40 µL de  solution de NBD-Cl  
 à 50 mg/mL. Le mélange est chauffé   
10 min à 45°C. 600 µL de tampon  
(5% 2-mercaptoéthanol et 5% SDS)  
sont ajoutés. Le mélange est chauffé  
15 min à  100°C. Ce marqueur a les mêmes 
propriétés que le précédent, cependant il  
est moins cher et moins réactif. 
 
 
 
 Nano Orange     L’immunoglobuline est incubée avec le          LIF 488 nm   [58], [59] 
marqueur à 90-96°C pendant 10 min  
puis refroidit naturellement pendant 20 min.  
 Aucune purification n’est effectuée.  
C’est un marquage non  covalent. 
 
Tableau 7 : le marquage précolonne covalent et non covalent des immunoglobulines 
 
La détection LIF est le mode de détection pour l’électrophorèse capillaire le plus 
sensible et le plus sélectif. Comme nous l’avons vu, deux détecteurs commerciaux couplés à 
la CE sont disponibles :  
1) le détecteur  LIF Beckman-Coulter avec deux longueurs d’onde 
disponibles : 488 nm et 635 nm.  
2) le détecteur Picometrics avec toute une gamme de lasers disponibles de 266 
nm à 780 nm. 
Hunt et al [54] utilisent le détecteur LIF Beckman-Coulter couplé à la CE afin 
d’analyser un anticorps monoclonal thérapeutique. Le 5-TAMRA.SE est utilisé comme 
marqueur. La procédure de marquage est décrite dans le tableau 7. La figure 37 montre 
l’analyse du rMAb marqué au 5-TAMRA.SE par CE-SDS-NGS détection LIF (laser argon 
488 nm) et par SDS-PAGE. Les conditions d’analyses sont décrites figure 37. Il existe une 
bonne corrélation entre les bandes du gel SDS-PAGE et les différents pics obtenus par CE-
Structure NBD-Cl 
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SDS-NGS (LIF). A l’exception du pic n°3, tous le pics sont attribués. Les pics n°2 et 4 
correspondent respectivement à la chaîne légère et lourde ; cette attribution est vérifiée par 
l’analyse de l’échantillon réduit. La limite de détection sur le pic principal est de 9,4 ng/mL. 
Cependant, cette LOD n’est pas explicitement démontrée.  
 
Figure 37 : Séparations CE-SDS-NGS de rMAb marqués au 5-TAMRA.SE. M, monomère ; A, 
agrégat. Conditions : CE Bio-Rad BioFocus 3000, tampon Biorad SDS, capillaire de silice 
fondue 50 µm ID et 375 µm OD, longueur totale 24 cm, longueur effective 19,5 cm ; injection 
– 10kV pendant 15s détection LIF avec un laser ion argon (3,5 mW), excitation 488 nm, 
émission 560 +/- 20 nm [51] 
 
Cette méthode est utilisée dans le but de détecter des impuretés. Ces impuretés peuvent 
provenir de contaminations lors de la fabrication du médicament. Donc, une protéine 
recombinante est ajoutée à l’échantillon à 0,5, 1 et 5 %. Le pic correspondant à la protéine 
avec un taux de 0.05 % peut être détecté. [54] 
 
Un autre marqueur, le FQ, est utilisé par Michels et al [77] pour analyser également 
par CE-SDS-NGS (détection LIF) un anticorps. L’analyse est réalisée avec un LIF Beckman 
et un laser avec une longueur d’onde d’excitation à 488 nm et une longueur d’onde 
d’émission à 600 ± 15 nm. L’échantillon est injecté à –10 kV pendant 10 s. Le FQ réagit avec 
les amines des lysines en présence d’un excès de cyanure pour former des dérivés stables 
protéine-FQ. Les auteurs optimisent la méthode de marquage en faisant varier le rapport 
molaire marqueur/protéine (D/P). La méthode CE-SDS-NGS est utilisée pour caractériser un 
rMAb marqué au FQ non réduit. La LC/ESI-MS est utilisée pour déterminer le nombre de site 
de marquage avec différents rapports FQ/protéine (D/P).  
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Figure 38 : (A) Séparation CE-SDS d’un échantillon rMAb marqué au FQ non réduit préparé 
avec différents rapports molaires D/P ; l’astérisque montre le pic utilisé pour étudier la 
résolution. (B) Spectre de masse d’un rMAb marqué au FQ et déglycosolé. Les pics montrent 
le nombre de FQ par molécule de rMAb [77] 
 
La figure 38 représente l’analyse d’un rMAb marqué au FQ et préparé avec différents 
D/P allant de 10 :1 à 120 :1. Cette analyse montre des pics mineurs qui correspondent à des 
masses variables d’anticorps et à des agrégats. Lorsque l’échantillon est préparé avec un 
rapport molaire D/P de 10:1, le rMAb présente 1 à 3 sites de marquage. Lorsque le rapport 
D/P est de 20:1, le nombre de sites de marquage est de 1 à 5. Le passage d’un rapport 10:1 à 
20:1 entraîne une augmentation de l’aire du pic principal d’un facteur 1,7. La fluorescence 
continue d’augmenter lorsque le rapport D/P augmente. Le degré de marquage influence 
également la résolution. Lorsque le nombre de sites de marquage augmente, la largeur du pic 
principal augmente entraînant une diminution de la résolution. Cette méthode offre donc une 
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bonne flexibilité : quand la sensibilité est recherchée, un rapport D/P élevé est utilisé ; au 
contraire, lorsque la résolution est recherchée, un rapport D/P plus faible doit être utilisé. Le 
rapport D/P 50 :1 est un bon compromis entre sensibilité et résolution. Sous ces conditions, la 
sensibilité atteinte est équivalente à celle obtenue avec le 5-TAMRA-SE  soit 10 ng/mL. 
D’autres procédures de marquage, moins répandues, sont décrites dans la littérature 
comme l’utilisation de la protéine G marqué à la fluoresceine isothiocyanate (FITC) ou 
l’utilisation de la doxorubicine : 
La protéine G-FITC est utilisée pour marquer une immunoglobuline de sérum humain 
(h-IgG) par Relf et al [79]. La protéine G-FITC réagit avec les fragments Fc de l’h-IgG. La 
protéine G réagit seulement avec l’IgG humain (h-IgG) et ne se lie pas avec les autres 
immunoglobulines IgA ou IgM. L’ h-IgG peut donc être directement quantifiée dans le sérum 
humain.  La détection LIF est utilisée avec une longueur d’onde d’excitation à 488 nm et une 
longueur d’onde d’émission à 520 nm. La formation du complexe protéine G-FITC et h-IgG 
dépend de la concentration des deux protéines. En utilisant le complexe protéine G-FITC en 
excès, la limite de détection atteinte est de 10-8 M. La région Fab de l’immunoglobuline est 
capable de se lier à un antigène spécifique. Donc l’h-IgG marquée avec le complexe protéine 
G-FITC peut être utilisé pour quantifier par fluorescence induite par laser  des antigènes dans 
une matrice complexe. 
La doxorubicine (médicament anti-cancéreux) est utilisée par Liu et al [80] pour 
analyser un anticorps BR96 par  CE-SDS-NGS (détection UV et LIF). Le tampon utilisé est le 
gel Beckman. Les premières analyses sont réalisées avec une détection UV. L’analyse du 
BR96-DOX montre un pic avec un temps de migration de 21,1 min et une masse de 154 kDa. 
Le même échantillon dénaturé présente 6 pics. Si la réduction avait été totale, l’analyse aurait 
montré seulement deux pics : la chaîne légère et la chaîne lourde. Donc la dénaturation n’est 
pas totale ; les pics sont L (31 kDa), H (50 kDa), 1H et 1L (79 kDa), 2H (100 kDa), 2H et 1L 
(125 kDa), 2H et 2L (154 kDa). L’analyse est ensuite réalisée avec une détection LIF. Excitée 
à 490 nm, la DOX émet une fluorescence native à 550 nm. L’analyse est effectuée avec un 
laser 488 nm. L’analyse du BR96-DOX dénaturé montre seulement 5 pics. Le pic à 21 min a 
disparu car il correspond au BR-96 intact. Cette technique peut donc être utilisée pour 
contrôler le processus de conjugaison entre le BR96 et le DOX. 
La méthode CE-LIF a été également utilisée pour déterminer le poids moléculaire 
d’anticorps à l’aide de marqueurs de taille. Mais cette technique présente des limites comme 
le montre Klyushnichenko et al [81]. Ils analysent par CGE-LIF différentes protéines d’un 
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surnagent de cultures cellulaires. Une courbe de calibration de taille est réalisée pour des 
protéines de 14 à 200 kDa :   Masse moléculaire (kDa) = f (t/to) 
  t = temps de migration de la protéine 
  to = temps de migration du marqueur : Orange G 
La courbe de calibration est semi-linéaire et les auteurs indiquent que les protéines sont 
différentes en terme de charges, d’hydrophobicité, de structure et de composition 
(glycoprotéines). Elles interagissent donc différemment sur les molécules de SDS, les 
polymères, la surface du capillaire. Tous ces paramètres affectent leur temps de migration en 
solution polymère-SDS.  
 La méthode CE-LIF permet d’atteindre une meilleure sensibilité que la détection UV. 
Cette sensibilité est comparable à la méthode SDS-PAGE avec une détection coloration  à 
l’argent. L’inconvénient de cette méthode est l’étape de marquage avant l’analyse, qui peut 
être contournée par l’utilisation du nano-orange. 
 La chromatographie liquide peut également être utilisée pour analyser des anticorps ; 
cette méthode est moins répandue que l’électrophorèse et fait l’objet du  paragraphe suivant.  
 
2.2.3.2. La chromatographie liquide 
 
L’HPLAC (chromatographie liquide d’affinité haute performance) a aussi été utilisée 
quelquefois pour la séparation des anticorps monoclonaux.  
Par exemple, on peut citer les travaux de Ohlson et al [82]. Ils utilisent la protéine A 
pour l’analyse des immunoglobulines. La protéine A se lie de manière spécifique aux régions 
Fc des immunoglobulines. La protéine A est donc liée chimiquement aux microparticules de 
silice de la colonne. L’HPLAC avec la protéine A immobilisée permet la séparation des IgG. 
Une augmentation du pH et de la force ionique permet d’analyser l’IgG1. L’absorbance à 280 
nm permet d’atteindre une limite de détection de 0,5 à 1 µg/mL. La protéine G peut également 
être utilisée [83-84] et permet de gagner en efficacité de séparation par rapport à la protéine 
A.  
Moorhouse et al [85] ont mis au point une méthode de contrôle qualité d’un anticorps 
monoclonal recombinant (IDEC-C2B8) en utilisant la chromatographie haute performance 
échangeuse de cations. Le Mab est fragmenté en Fab et Fc par la papaïne. Une colonne PL-
SCX est utilisée. Les points isoélectriques des fragments Fc et Fab sont respectivement 7,1 et 
9,1. A pH 6, les deux fragments ont une charge positive et adhèrent aux charges négatives de 
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la matrice échangeuse de cations. Ils sont élués par un gradient de sels. A 280 nm, la limite de 
détection obtenue est de 0,2 µg et 0,1 µg pour les fragments Fc et Fab. 
 
La spectrométrie de masse peut être aisément couplée à la LC afin de déterminer le 
poids moléculaire d’impuretés présentes lors de l’analyse d’une immunoglobuline. Tous et al 
[86] caractérisent par LC-MS un fragment de 92 kDa détecté lors de l’analyse d’une IgG1 
réduite. L’IgG1 réduite est séparé par « size exclusion chromatography » (SEC) en utilisant 
une phase mobile contenant 6 mM de guanidine. Un premier pic est détecté à 12 min puis la 
chaîne lourde à 12,9 min et la chaîne légère à 15,4 min. Ce premier pic est analysé par LC-
ESI-MS. Cette analyse permet de caractériser ce fragment de 92 kDa : il correspond à la 
liaison thioéther (non réductible par un agent réducteur (β-mercaptoéthanol par exemple)) 
entre la Cys-223 de la chaîne lourde et la Cys-213 de la chaîne légère. 
 
 
 
En conclusion, le succès croissant des anticorps monoclonaux pour le traitement de 
certains cancers et des maladies inflammatoires nécessite un contrôle qualité de produits 
pharmaceutiques rapide et sensible (identification, pureté, et  stabilité du produit…). Nous 
venons de citer les différentes techniques analytiques permettant ce contrôle et 
particulièrement l’émergence de l’électrophorèse capillaire. La méthode SDS-PAGE était la 
principale méthode utilisée par les laboratoires pharmaceutiques. Cependant, cette technique 
est longue et non automatisée. Donc, la technique SDS-PAGE est transposée à 
l’électrophorèse capillaire avec une détection UV ou LIF. La détection UV présente 
l’avantage d’être une méthode directe. Cependant, la sensibilité de cette méthode est une 
limitation. La LOD atteinte est d’environ 500 ng/mL [54] soit une sensibilité équivalente au 
bleu de Coomassie et 50 fois inférieure à la coloration à l’argent. La détection LIF permet de 
gagner en sensibilité. Une limite de détection de 9,4 ng/mL est atteinte pour un rMAb marqué 
au TAMRA. [54]. L’inconvénient de cette technique est l’étape de marquage que nombre de 
compagnies pharmaceutiques se refusent d’utiliser. 
L’objectif de mon travail est donc d’analyser des IgG par CE/LIF (Picometrics). Une méthode 
d’analyse sera développée à 488 nm et 532 nm pour l’analyse de rMAb marqués au TAMRA. 
La limite de détection sera déterminée. Afin d’éviter toute étape de marquage et afin de 
gagner en sensibilité par rapport à l’UV, une seconde méthode utilisant la fluorescence native 
sera développée à 266 nm. 
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3. Développement d’un nouvel 
arrangement optique permettant d’intégrer 
la détection de fluorescence induite par 
laser à l’intérieur de l’électrophorèse 
capillaire 
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En 1999, à partir d’un brevet de Léon Carlsson, un montage optique du détecteur de 
fluorescence a été développé pour l’électrophorèse capillaire [87]. Dans ce montage, une 
lampe deutérium via une fibre optique éclaire directement la fenêtre de détection. La 
fluorescence émise est récoltée par un demi-ellipsoïde en saphir fixé au niveau de la fenêtre 
de détection du capillaire par une goutte de glycérol.  Les deux problèmes majeurs de ce 
montage sont l’alignement de la fibre optique avec le capillaire et l’évaporation du glycérol. 
L’utilisation de ce système est donc excessivement délicate. 
Afin de remédier à ces problèmes, un nouveau montage optique a été développé : une bille a 
été utilisée afin de focaliser la fluorescence dans le capillaire et une interface capillaire/demi-
ellipsoïde a été réalisée par un polymère réticulé in situ afin de collecter la fluorescence [11, 
12, 13, 14]. L’optimisation et la validation de ce nouveau montage optique sont décrites ci-
dessous.  
 
3.1. Présentation du nouveau montage optique 
 
La figure 39 représente notre nouveau montage optique. Le faisceau laser est focalisé à 
l’intérieur de la bille et permet d’illuminer le diamètre interne du capillaire. La fluorescence 
émise est réfléchie à l’intérieur du capillaire. Le demi-ellipsoïde collecte la fluorescence et la 
focalise sur une fibre cœur liquide. La fluorescence passe à travers une série de filtres puis 
arrive au PMT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 39 : Montage optique avec demi- ellipsoïde 
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3.2. Le demi ellipsoïde 
 
L’image 40 ci-dessous montre le demi-ellipsoïde positionné sur un capillaire avec la fenêtre 
de détection. 
 
L’équation de l’ellipsoïde est la suivante :  
(x/a)2 + (y/b)2 = 1 avec a2 = c2 + b2 
avec, x = axe du capillaire, y et z axes orthogonaux à x 
         a = demi grand axe  
         b = demi axe moyen 
         c = demi distance entre les deux points focaux de l’ellipsoïde.  
 Un ellipsoïde a la propriété optique suivante : tout rayon lumineux issu d’un foyer 
d’un ellipsoïde et se réfléchissant sur le bord de cet ellipsoïde passe par l’autre foyer de 
l’éllipsoïde. Le demi-ellipsoïde, grâce à une continuité optique, est utilisé afin de collecter la 
fluorescence et de la focaliser vers la fibre cœur liquide (fibre de collection). Dans ce 
montage, b = 3 mm et c = 7 mm. Nous avons fixé arbitrairement ces distances afin d’avoir un 
demi-ellipsoïde assez « grand » pour pouvoir récolter au mieux la fluorescence et assez 
« petit » pour pouvoir intégrer la cellule de détection dans la cassette de l’appareil 
d’électrophorèse capillaire. 
 
3.3.  Les Lois de Descartes  
 
Lorsqu’une onde électromagnétique arrive suivant le rayon SI à la surface de séparation de 
deux milieux d’indices différents n1 et n2 : figure 41 
-  une partie de l’énergie lumineuse se réfléchit suivant le rayon IR, dans le même milieu, 
-  le reste est transmis ou réfracté suivant le rayon  IT dans le deuxième milieu d’indice n2.  
Ces deux phénomènes sont régis par un ensemble de lois : les lois de Descartes. 
Demi-ellipsoïde 
Capillaire 
Fenêtre de détection 
Figure 40 : Demi-ellipsoïde collé sur le capillaire 
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- 1ère loi : Les rayons réfléchis et réfractés sont dans le plan défini par le rayon 
incident et la normale à la surface de séparation, appelé plan d’incidence. 
- 2ème loi : L’angle d’incidence i1 est égal à l’angle de réflexion i1’ : 
i1 = i1’ (1) 
- 3ème loi : Entre les angles d’incidence et de réfraction, il existe la relation : 
n1 sin i1 = n2 sin i2 (2) 
n1, n2  sont les indices de réfraction des milieux de propagation des rayons incidents et 
réfractés ; 
i1          est la direction de propagation du rayon incident ; 
i1’         est la direction de propagation du rayon réfléchi ; 
i2          est la direction de propagation du rayon réfracté. 
(2) est appelé loi de Snell ou 3ème loi de Descartes. 
 
3.3.1. n1<n2 
 
Lorsque la lumière passe d’un milieu [1] moins réfringent à un milieu [2] plus réfringent, 
c’est-à-dire si n1<n2, d’après la 3ème loi des DESCARTES on a : 
sin i2 = n1/n2 sin i1  
sin i2 < sini1 
i2 < i1 
Il existe toujours un rayon réfracté, la lumière peut dans tous les cas changer de milieu de 
propagation. 
 
Figure 41 : réflexion et réfraction de la lumière [88] 
i2 
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3.3.2. n1>n2 
 
Lorsque la lumière passe d’un milieu plus réfringent [1] à un milieu moins réfringent [2] 
(n1>n2), il y a un angle maximal, appelé angle critique, pour lequel il peut y avoir un rayon 
réfracté figure 42. Si l’angle d’incidence est plus grand que l’angle critique, il n’y a pas de 
rayon réfracté. L’angle de réfraction i2 devient égal à 90° si l’angle d’incidence i1 prend la 
valeur de l’angle de réfraction critique ic : 
 
i1 = ic   n1 sin ic = n2 sin 90° = n2 
   i2 = 90°   ic = arc sin (n2/n1)  
 
où  i1, i2  sont les angles des rayons incident et réfracté ici exprimés en degrés 
 ic  est l’angle critique en degrés 
n1, n2 sont les indices de réfraction des milieux de propagation des rayons 
incident et réfracté 
 
 
Figure 42 : angle critique ic [88] 
 
Les rayons qui arrivent sous un angle d’incidence supérieur à ic ne peuvent être réfractés : ils 
subissent une réflexion totale et la surface de séparation des deux milieux se comporte alors 
comme un miroir parfait. 
 
 
 
 
i2 = 90° 
i1 = ic 
i1’ 
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3.4. Application de la loi de Descartes au montage optique avec demi-
ellipsoïde 
D’après la 3ème loi de Descartes, n1 sin a1 = n2 sin a2 
 
Dans le montage optique avec demi-ellipsoïde, 
n1 correspond à l’indice de réfraction de la silice, n1 = 1,33 
n2 correspond à l’ indice de réfraction de l’air , n2 = 1 
donc,   1,33 sin a1 = sin a2 
 
La fluorescence passe donc d’un milieu plus réfringent n1 à un milieu moins réfringent n2. 
D’après l’équation (2), l’angle critique est donc de 49°. 
Tout rayon lumineux de fluorescence ayant un angle incident supérieur à 49° est réfléchi 
totalement à l’intérieur du capillaire. Tout rayon ayant un angle incident inférieur à 49° est 
réfracté et n’est pas collecté par la bille. 
 
 
 
 
 
 
 
rayon ROUGE : angle limite : 49° 
rayon vert : angle d’incident 52° 
rayon gris : angle incident 55° 
rayon jaune : angle incident 65° 
rayon bleu : angle incident 80° 
Figure 43 : Propagation de la fluorescence à l’intérieur du capillaire et du demi-ellipsoïde 
 
Dans la figure 43, le rayon rouge correspond au rayon ayant un angle d’incidente égal à 
l’angle critique (49°). Ce rayon est donc réfléchi plusieurs fois à l’intérieur du capillaire. 
L’indice de réfraction de l’interface entre le capillaire et le demi-ellipsoïde étant supérieur à 
l’indice de réfraction du capillaire et inférieur à l’indice de réfraction du demi-ellipsoïde, le 
bille 
capillaire 
demi-ellipsoïde 
fibre cœur 
liquide 
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rayon traverse la colle puis le demi-ellipsoïde. A la sortie du demi-ellipsoïde, le rayon étant 
divergent, il n’est pas récolté par la fibre cœur liquide. 
Le rayon vert ayant un angle d’incidence de 52° est à la sortie du demi-ellipsoïde 
pratiquement parallèle à l’axe du capillaire. Alors que les rayon gris, jaune et bleu (angle 
d’incidence respectivement de 55°, 65° et 80°) sont collectés par la fibre cœur liquide.  
Les distances bille – demi ellipsoïde et demi-ellipsoïde – fibre cœur liquide sont très 
importantes et seront optimisées dans le paragraphe 3.5.5. 
 
3.5. Optimisation et validation du montage optique 
 
3.5.1. Présentation du montage avec deux PMT  
 
Afin de valider et d’optimiser le montage optique avec le demi-ellipsoïde, ce dernier est 
comparé au montage colinéaire que nous avons décrit dans le paragraphe 2.1.6.1.2. Un 
détecteur prototype avec deux PMT a donc été fabriqué figure 44. Le faisceau laser est 
collecté par une fibre optique puis orienté vers un miroir dichroïque. Le faisceau laser est 
alors réfléchi vers un objectif de microscope puis focalisé à l’intérieur de la bille. La 
fluorescence émise par la solution à l’intérieur du capillaire est alors récoltée par deux PMT 
différents : 
- le PMT1 récolte la fluorescence émise de manière colinéaire ; 
- le PMT2 récolte la fluorescence qui est réfléchie à l’intérieur du capillaire puis récoltée par 
le demi-ellipsoïde.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Figure 44 : Montage optique du détecteur avec double PMT 
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Ce montage optique permet de comparer de manière rigoureuse le montage avec demi-
ellipsoïde et le montage colinéaire car l’excitation des molécules à l’intérieur du capillaire est 
la même dans les deux cas. L’échantillon est donc analysé en même temps par les deux 
montages. L’acquisition des deux signaux est réalisée simultanément. Ce montage avec 
double PMT est utilisé par la suite pour optimiser la détection avec le demi-ellipsoïde. 
 
3.5.2. Choix de l’interface capillaire /demi-ellipsoïde 
 
Un polymère est utilisé afin de fixer le demi-ellipsoïde sur le capillaire. Ce dernier doit 
répondre à différentes contraintes : 
- il doit transmettre la fluorescence de 266 nm à 780 nm. 
- il doit assurer la continuité optique entre le capillaire et le demi-ellipsoïde. Pour 
cela, il doit avoir un indice de réfraction supérieur à celui de la silice et inférieur à 
celui du matériau de l’ellipsoïde. 
- il doit être facile à  positionner. 
Différentes interfaces ont été testées. Nous ne les évoquerons pas pour des raisons de 
confidentialité. La technologie du polymère vinylique polymérisant aux UV est choisie car ils 
transmettent les rayons UV.  
Le polymère retenu a un indice de réfraction de l’ordre de 1.4. Cet indice de réfraction permet 
la continuité optique entre le capillaire et le demi-ellipsoïde. La viscosité est aux alentours de 
8000 cps. Cette viscosité est un bon compromis ; en effet, le polymère n’est pas trop fluide et 
ne coule pas en dehors du demi-ellipsoïde ; de plus, cette viscosité permet d’introduire 
facilement le polymère dans le demi-ellipsoïde.  
 
3.5.3. Choix du matériau du demi-ellipsoïde 
 
Le demi-ellipsoïde doit également répondre à différentes contraintes : 
- laisser passer la fluorescence de 266 nm à 780 nm. 
- sa géométrie doit respecter l’équation 12
2
2
2
=+
b
y
a
x
 et 222 bca +=  
- son indice de réfraction doit être supérieur à l’indice de réfraction de la colle soit 1.4 
Différents matériaux polymères sont testés. Un premier matériau est choisi. Il présente un 
indice de réfraction de 1.5. Cependant il laisse peu passer la longueur d’onde 266 nm. La 
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figure 45 représente le spectre d’absorbance de ce matériau : ce matériau transmet très bien 
les longueurs d’onde au-delà de 400 nm. 
 
Figure 45: Spectre d’absorbance du matériau du demi-ellipsoïde utilisé dans le visible 
 
 
3.5.4. Alignement du capillaire à l’intérieur du demi-ellipsoïde 
 
Le bon positionnement du demi-ellipsoïde et du capillaire est primordial avant polymérisation 
afin d’avoir le meilleur rendement de collection.  
Le demi-ellipsoïde et le capillaire doivent donc  être coaxiaux. 
 
 
 
 
 
   Mauvais positionnement         Bon positionnement  
 
 
 
 
 
 
Figure 46 : Positionnement  du demi-ellipsoïde sur le capillaire A/ Demi-ellipsoïde coaxial 
avec le capillaire ; B/ Positionnement du polyimide dans le demi-ellipsoïde 
 
 
 
 
 
L 
A/ 
B/ 
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La limite L (limite entre le polyimide et la fenêtre de détection) doit se situer au centre du 
demi-ellipsoïde. 
Un mauvais positionnement de cette limite peut entraîner une rupture du capillaire lors de sa 
flexion ou une mauvaise propagation de la fluorescence. Un appareillage permettant la 
polymérisation et un bon positionnement du capillaire a été développé par le service 
Recherche et Développement de Picometrics. 
NEON
NEON UV 
NEON UV 
NEON
 
Figure 47 : Appareillage lumineux permettant le collage des demi-ellipsoïdes 
 
Cet outil permet le collage de 7 demi-ellipsoïdes en même temps. Les néons normaux 
permettent de visualiser la limite L des demi-ellipsoïdes. Les néons UV permettent de 
polymériser l’interface capillaire/demi-ellipsoïde. 
 
3.5.5. Détermination des distances 
 
Afin de récolter un maximum de fluorescence, les distances bille-demi ellipsoïde et demi 
ellipsoïde-fibre de collection ont été optimisées par une approche progressive. 
 
3.5.5.1. Instrumentation  
 
L’électrophorèse capillaire HPCE Agilent est utilisée avec le détecteur de fluorescence induite 
par laser avec double PMT décrit dans la partie 2.1. Les expériences sont réalisées avec un 
laser argon 488 nm (puissance = 25mW, Crystalaser, USA). 
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3.5.5.2. Conditions expérimentales 
 
Le capillaire a une longueur totale de 65 cm, et une longueur effective de 50 cm. Une solution 
de FITC à 10-10 M est préparée dans l’eau. Un tampon carbonate/bicarbonate a été utilisé. 
L’injection est hydrodynamique (50 mbar, 30 s). Le calcul du rapport S/N a été réalisé avec 
différentes distances bille-demi ellipsoïde et demi ellipsoïde-fibre de collection. 
 
3.5.5.3. Détermination de la distance optimale bille-demi ellipsoïde  
 
Afin de déterminer la distance optimale bille – demi ellipsoïde, un prototype de cellule de 
détection est utilisé ; il permet de modifier cette distance en faisant varier le positionnement 
du demi-ellipsoïde. 
Une solution de FITC à 10-10 M est injectée et la distance entre la bille et le demi-ellipsoïde 
est modifiée. Le rapport signal/bruit est mesuré.   
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Figure 48 : Variation du rapport S/N en fonction de la distance bille / demi ellipsoïde 
 
La distance optimale déterminée entre la bille et le demi-ellipsoïde est de 7 mm. Plus le demi-
ellipsoïde est proche de la bille, plus la sensibilité est grande. Une distance inférieure à 7 mm 
est impossible à réaliser pour des raisons mécaniques. 
 
 
Distance 
bille-demi ellipsoïde (mm)
S/N PMT1 
(montage colinéaire)
S/N PMT2 
(montage demi-ellipsoïde)
7 43 45
8 43 40
9 43 36
10 43 30
11 43 21
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3.5.5.4. Détermination de la distance optimale demi ellipsoïde-fibre cœur 
liquide  
 
Afin d’optimiser la distance demi-ellipsoïde - fibre, le même prototype est utilisé ; il permet 
en outre de modifier cette distance. 
Une solution de FITC à 10-10 M est injectée et la distance entre le demi-ellipsoïde et la fibre 
cœur liquide est modifiée. Le rapport signal/bruit est mesuré.   
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Figure 49 : Variation du rapport S/N en fonction de la distance demi-ellipsoïde / fibre cœur 
liquide 
 
La distance optimale mesurée entre le demi-ellipsoïde et la fibre cœur liquide est de 6,5 mm. 
Plus la fibre cœur liquide est proche du demi-ellipsoïde, plus la sensibilité est grande. Une 
distance inférieure à 6,5 mm est impossible à réaliser pour des raisons là aussi 
d’encombrement mécanique. 
 
3.5.6. Comparaison montage colinéaire/montage demi-ellipsoïde 
 
Le montage décrit au paragraphe 3.5.1 est utilisé pour qualifier le détecteur. Lors de sa 
commercialisation, le détecteur avec demi-ellipsoïde pourra être proposé avec une gamme de 
laser allant de 266 nm à 633 nm. De ce fait, chaque longueur d’onde, avec le laser et un 
marqueur correspondants, doit être validée et comparée au montage colinéaire. 
Distance 
demi ellipsoïde-fibre cœur 
liquide (mm)
S/N PMT1 
(montage colinéaire)
S/N PMT2 
(montage demi-ellipsoïde)
6,5 43 45
7,3 43 40
8,3 43 35
9,3 43 32,5
10,3 43 27,5
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3.5.6.1. Tests effectués à 633 nm 
 
Afin de valider la longueur d’onde 633 nm, un test sur le Cy5 est réalisé. 
Conditions d’analyses : Une solution de Cy5 à 10-9 M est injectée à 50 mbar pendant 30 
secondes. Un tampon carbonate/bicarbonate 25 mM est utilisé. Le capillaire a une longueur 
totale de 65 cm, et une longueur effective de 50 cm. 
 
Résultats : Le PMT 1 (montage colinéaire) donne un rapport S/N de 21 ± 2 pour le premier 
pic et de 10 ± 2 pour le second pic figure 50A. Le PMT 2 (montage avec demi-ellipsoïde) 
donne un rapport S/N de 19 ± 2  pour le premier pic et de 9 ± 2  pour le second pic figure 50B. 
     
 
 
 
Figure 50 : Analyse du Cy5 à 10-9M A/ à l’aide du PMT 1 (montage colinéaire) ; B/ à l’aide 
du PMT 2 (montage avec le demi-ellipsoïde). Conditions d’analyses décrites précédemment. 
 
3.5.6.2. Tests effectués à 488 nm 
 
Afin de valider la longueur d’onde 488 nm, un test sur le FITC est réalisé. 
Conditions d’analyses : Une solution de FITC à 10-10 M est injectée à 50 mbar pendant 30 
secondes. Un tampon carbonate/bicarbonate 25 mM est utilisé. Le capillaire a une longueur 
totale de 65 cm, et une longueur effective de 50 cm. 
 
Résultats : Le PMT 1 (montage colinéaire) donne un rapport S/N de 290 ± 5  figure 51A. Le 
PMT 2 (montage avec demi-ellipsoïde) donne un rapport S/N de 280 ± 5  figure 51B. Le 
montage avec le demi-ellipsoïde présente une ligne de base plus instable que le montage 
colinéaire. 
2 4 6 8 Temps de migration (min.) 
Fluorescence (RFU) 
0,01 
0,02 
0,03 
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B/ 
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Figure 51 : Analyse du FITC  à 10-11M A/ à l’aide du PMT 1 (montage colinéaire) ; B/ à 
l’aide du PMT 2 (montage avec le demi-ellipsoïde). Conditions d’analyses décrites 
précédemment. 
 
3.5.6.3. Tests effectués à 410 nm 
 
Afin de valider la longueur d’onde 410 nm, un test sur l’acide 7-hydroxycoumarin-3-
carboxylique est réalisé. 
Conditions d’analyses : Une solution d’acide 7-hydroxycoumarin-3-carboxylique à 10-10 M 
est injectée à 50 mbar pendant 30 secondes. Un tampon carbonate/bicarbonate 25 mM est 
utilisé. Le capillaire a une longueur totale de 65 cm, et une longueur effective de 50 cm. 
 
Résultats : Le PMT 1 (montage colinéaire) donne un rapport S/N de 30 ± 2  figure 52A. Le 
PMT 2 (montage avec demi-ellipsoïde) donne un rapport S/N de 36 ± 2   figure 52B. 
      
 
 
 
Figure 52 : Analyse de l’acide 7-hydroxycoumarin-3-carboxylique  à 10-10M A/ à l’aide du 
PMT 1 (montage colinéaire) ; B/ à l’aide du PMT 2 (montage avec le demi-ellipsoïde). 
Conditions d’analyses décrites précédemment. 
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3.5.6.4. Tests effectués à 325 nm 
 
Afin de valider la longueur d’onde 325 nm, un test sur l’umbelliferone est réalisé. 
Conditions d’analyses : Une solution d’umbelliferone à  5x 10-10 M est injectée à 50 mbar 
pendant 30 secondes. Un tampon phosphate 50 mM est utilisé. Le capillaire a une longueur 
totale de 65 cm, et une longueur effective de 50 cm. 
 
Résultats : Le PMT 1 (montage colinéaire) donne un rapport S/N de 19 ± 2   figure 53A. Le 
PMT 2 (montage avec demi-ellipsoïde) donne un rapport S/N de 20 ± 2  figure 53B. 
 
 
       
 
 
 
Figure 53 : Analyse de l’umbelliferone  à 10-10M A/ à l’aide du PMT 1 (montage colinéaire) ; 
B/ à l’aide du PMT 2 (montage avec le demi-ellipsoïde). Conditions d’analyses décrites 
précédemment. 
 
3.5.6.5. Tests effectués à 266 nm 
 
Afin de valider la longueur d’onde 266 nm, un test sur le tryptophane est réalisé. 
Conditions d’analyses : Une solution de tryptophane à 10-7 M est injectée à 50 mbar pendant 
30 secondes. Un tampon phosphate 20 mM est utilisé. Le capillaire a une longueur totale de 
65 cm, et une longueur effective de 50 cm 
 
Résultats : Le PMT 1 (montage colinéaire) donne un rapport S/N de 130 ± 3 figure 54A. Le 
PMT 2 (montage avec demi-ellipsoïde) donne un rapport S/N de 15 ± 2 figure 54B. 
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Figure 54 : Analyse du tryptophane  à 10-7M A/ à l’aide du PMT 1 (montage colinéaire) ; B/ 
à l’aide du PMT 2 (montage avec le demi-ellipsoïde). Conditions d’analyses décrites 
précédemment. 
 
3.5.6.6. Conclusion 
 
Le tableau 8 résume l’ensemble des tests effectués avec les deux montages optiques.  
 
Longueur d’onde / 
marqueur 
LOD (pM, S/N=3) avec le 
montage colinéaire 
LOD (pM, S/N=3) avec le 
montage avec demi-ellipsoïde 
266 nm 
tryptophane 
2 300 20 000 
325 nm 
Umbelliferone 
100 100 
410 nm 
7-hydroxycoumarin-3- 
carboxylic acid 
100 100 
488 nm 
FITC 
1 1 
633 nm 
Cy5 
310 310 
 
Tableau 8: Limites de détection obtenues à différentes longueurs d’onde avec les deux 
montages optiques 
 
2 4 6 8 Temps de migration (min.) 
Fluorescence (RFU) 
0 
0,05 
0,1 
A/ 
B/ 
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Avec les deux montages optiques, les LOD sont très proches. Pour la longueur d’onde 266 
nm, le montage avec demi-ellipsoïde est 9 fois moins sensible : cette différence est due à la 
difficulté de transmission des longueurs d’onde UV du demi-ellipsoïde et de la fibre cœur 
liquide. Hormis la longueur d’onde 266 nm, les sensibilités atteintes par les deux montages 
sont comparables. 
 
3.5.7. Amélioration de la longueur d’onde 266 nm 
 
Les tests précédents ont montrés des résultats décevants à 266 nm. Nous pensons que le 
matériau du demi-ellipsoïde est en cause car il transmet peu les longueurs d’onde en dessous 
de 300 nm (voir paragraphe 2.3).  
Plusieurs matériaux pour le demi-ellipsoïde sont donc testés. Les meilleurs résultats sont 
obtenus avec une catégorie de verre minéral. 
Le test décrit dans la paragraphe 3.5.6.5 sur du tryptophane 10-8 M est réitéré.  
Résultats : Le PMT 1 (montage colinéaire) donne un rapport S/N de 18 ± 2 figure 55A. Le 
PMT 2 (montage avec demi-ellipsoïde) donne un rapport S/N de 20 ± 2 figure 55B. 
 
          
          
 
 
Figure 55 : Analyse du tryptophane  à 10-8M A/ à l’aide du PMT 1 (montage colinéaire) ; B/ 
à l’aide du PMT 2 (montage avec le demi-ellipsoïde). Conditions d’analyses décrites 
précédemment. 
 
Ces résultats étant concluants, un montage définitif ou « unité bêta » a été réalisé. 
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3.5.8. Tests du montage à l’intérieur de l’électrophorèse capillaire Agilent  
 
Le montage optique définitif ou « unité bêta » est représenté par les photos suivantes : 
Le capillaire, avec le demi-ellipsoïde collé, est inséré dans un support capillaire. Le support 
avec la bille est positionné au-dessus. La fibre d’excitation arrive au niveau du connecteur. Le 
faisceau, grâce à un miroir à l’intérieur du support bille, est focalisé au niveau de la bille. La 
fluorescence émise par les molécules à l’intérieur du capillaire, est récoltée par une fibre de 
collection. Les supports capillaire et bille sont intégrés dans la cassette Agilent de 
l’électrophorèse capillaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 56 : Photographies du montage avec demi-ellipsoïde intégré dans la cassette de 
l’électrophorèse capillaire Agilent. 
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Les mêmes tests de sensibilité que ceux effectués au paragraphe précédent sont réalisés. Des 
résultats comparables sont obtenus. 
 
3.5.8.1. Tests de température 
 
Ce montage fonctionne au niveau de la performance optique mais il est important de vérifier 
que l’intégration de la cellule LIF ne perturbe pas la régulation de la cassette de 
l’électrophorèse capillaire. En effet, la température de la cassette Agilent est régulée par un 
module à effet Pelletier. Différents tests sont effectuées afin de vérifier la non perturbation de 
la cellule LIF. 
 
Pour cela, plusieurs températures à l’intérieur de la cassette ont été étudiées : figure 57 
 
- le passage de 30°C à 25°C est effectué en 8 min pour la cassette UV et également en 8 
min pour la cassette avec la cellule LIF intégrée ; 
- le passage de 25°C à 20°C est effectué en 11 min pour la cassette UV et également en 
11 min pour la cassette avec la cellule LIF intégrée ; 
- le passage de 20°C à 15°C est effectué en 17 min pour la cassette UV et également en 
17 min pour la cassette avec la cellule LIF intégrée. 
 
 
Ces expériences montrent donc que la cellule LIF ne perturbe pas la régulation de température 
par l’effet Pelletier à l’intérieur de la cassette. 
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Figure 57 : Tests de température sur la cassette de l’électrophorèse capillaire : détermination 
du temps nécessaire à une cassette UV et à une cassette avec la cellule LIF intégrée pour 
passer de 30°C à 25°C, de 25°C à 20°C, et de 20°C à 15°C. 
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3.5.8.2. Tests de répétabilité et de linéarité 
 
Afin de vérifier la répétabilité et la linéarité du système, de nombreuses analyses ont été 
effectuées à 488 nm. Une solution de FITC à 10-11 M, 10-10 M, 10-9  M et 10-8 M est injectée à 
50 mbar pendant 5 secondes. Un tampon carbonate/bicarbonate 25 mM est utilisé. Le 
capillaire a une longueur totale de 33 cm, et une longueur effective de 14 cm. Chaque 
échantillon est injecté six fois figure 58. 
 
Courbe de calibration
y = 3E+12x - 150,33
R2 = 0,9998
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Figure 58 : Courbe de calibration du FITC en CE-LIF (montage avec demi-ellipsoïde) à 488 
nm 
 
Pour les quatre concentrations, le pourcentage RSD (relative standard deviation) sur l’aire est 
inférieur à 3%. Le coefficient de corrélation obtenue est de 0,9998. 
 
 
 
 
 
FITC 10 -11 M FITC 10 -10 M FITC 10 -9 M FITC 10 -8 M
1 0,032 0,36 3,6 34,3
2 0,032 0,35 3,7 34,5
3 0,033 0,36 3,7 35
4 0,032 0,36 3,6 34
5 0,034 0,34 3,5 35,2
6 0,032 0,36 3,6 35,5
% RSD 2,05 1,88 1,54 1,39
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3.6. Conclusion 
 
Nous venons de présenter l’optimisation et les différentes étapes de validation du nouveau 
détecteur de fluorescence intégrée à une électrophorèse capillaire comprenant une bille afin de 
focaliser le faisceau du laser à l’intérieur du capillaire. Ce détecteur utilise un demi-ellipsoïde 
placé au niveau de la fenêtre de détection du capillaire afin de récolter la fluorescence. Ce 
montage permet d’utiliser un capillaire court de 14 cm de longueur effective. Les 
performances de ce montage sont comparables à celles du montage colinéaire. Ce montage est 
commercialisé depuis mars 2007 (voir annexe 1). Ce montage avec demi-ellipsoïde est utilisé 
dans la partie suivante afin d’analyser des anticorps monoclonaux recombinants. Ce montage 
permet ainsi de réguler la température du capillaire et de diminuer les temps d’analyse grâce à 
une courte longueur de capillaire. 
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molécules d’intérêt biologiques avec notre 
détecteur LIF 
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4.1. Séparation d’anticorps marqués par CE-LIF à 488 nm et 532 nm  
 
Le but de ce travail est de développer une méthode d’analyse pour le contrôle qualité 
des anticorps monoclonaux recombinants par CE/LIF à 488 nm et 532 nm après marquage de 
ces molécules par le FITC ou le TAMRA. Afin de répondre aux exigences de l’industrie 
pharmaceutique, il serait important d’atteindre une limite de détection inférieure à celle 
obtenue par SDS PAGE avec une coloration à l’argent et un temps d’analyse inférieur à 30 
minutes. Pour cela, le détecteur de fluorescence induite par laser avec ellipsoïde est 
utilisé avec une longueur totale de capillaire de 33 cm. 
 
4.1.1. Instrumentation 
 
Une électrophorèse capillaire HP3DCE Agilent (Waldbronn, Allemagne) est utilisée 
avec une cassette CE UV. Le détecteur de fluorescence est le Zetalif Discovery Picometrics 
(Toulouse, France), mis au point dans le chapitre 3.5. La cellule de détection LIF est donc 
intégrée à l’intérieur de la cassette UV. Deux lasers sont utilisés : un laser argon 488 nm de 26 
mW (Spectra Physics, Mountain View, Californie) et une diode laser 532 nm de 15 mW 
(CristaLaser, Messein, France). Un capillaire Polymicro Technologies (Phoenix, Arizona) est 
utilisé de longueur totale 33 cm, longueur effective 14 cm, diamètre interne 50 µm, diamètre 
externe 360 µm. 
 
4.1.2. Réactifs utilisés 
 
Les produits suivants ont été obtenus chez Sigma :  
-    IgG2a de souris marqué au FITC (ref : F6522),  
- IgG de sérum humain marqué au FITC (ref : F9636),  
- IgG de sérum de lapin marqué au FITC (ref : F2756),  
- IgG1 de myélome de murin marqué au FITC (ref : F6397),  
- IgG2 anti-souris marqué au TAMRA (ref : T2762).  
Le 5 TAMRA-SE (SE= succinimide ester) provient de Molecular Probes.  
Le tampon SDS provient de Beckman Coulter. 
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4.1.3. Mise au point de la méthode d’analyse d’un IgG2a-FITC par CE/LIF 
(488nm) 
 
La méthode de séparation est mise au point sur  l’IgG2a de souris marqué au FITC. 
Les analyses sont effectuées par CE/LIF à 488 nm avec le tampon SDS Beckman Coulter. 
 
4.1.3.1. L’injection 
 
L’IgG2a-FITC de souris à 100 ng/mL est injectée de manière électrocinétique à –15 
kV. Le temps d’injection est optimisé (figure 59). L’IgG2a-FITC est analysée avec un temps 
d’injection de 10, 15, 20, 25 et 30 s.  
 
 
 
      
 
 
 
 
Temps 
d’injection 
(secondes) à 
–15kV 
Aire (pic 2) 
Hauteur en 
RFU 
(pic 2) 
N (pic 2) Résolution  
10s 0,92 0,071 21 680 1,59 
15s 1,4 0,1 17 454 1,58 
20s 1,7 0,12 14 945 1,52 
25s 3,1 0,21 14 307 1.48 
30s 2,7 0,16 10 052 1,19 
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Figure 59 : Optimisation du temps d’injection en mode électrocinétique de l’IgG2a-FITC. A/ 
Analyse de l’IgG2a-FITC à 100 ng/mL : variation du temps d’injection à –15 kV de 10 à 30 s. 
B/ Variation du temps d’injection en fonction du rapport S/N. Capillaire 50 µm, longueur 
totale : 33 cm ; longueur effective : 14 cm. Séparation : -15 kV avec le tampon SDS Beckman 
Coulter. 
 
Jusqu’à 25 s, la sensibilité augmente avec le temps d’injection. Cependant, le nombre 
de plateaux théoriques et la résolution diminuent. Au-delà de 25 s, le pic d’IgG2a-FITC 
s’élargit et la sensibilité diminue. Une injection de –15 kV pendant 25 s permet d’obtenir la 
meilleure sensibilité ; la résolution entre les deux pics est suffisante pour  les séparer. 
 
4.1.3.2. Pré –injection 
 
Une pré-injection d’eau entraîne une zone de haut champ électrique dès le début de 
l’injection. Cela a pour effet de créer une frontière entre l’échantillon et l’électrolyte tampon 
où l’échantillon est concentré. La sensibilité est alors augmentée [89, 90, 91].  L’optimisation 
de cette pré-injection est réalisée figure 60. L’eau est injectée de manière hydrodynamique à 
1000 mbar jusqu’à 1 min.  
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Figure 60 : Optimisation du temps de pré injection d’eau. A/ Analyse de l’IgG2a-FITC à 100 
ng/mL : variation de la durée de pré-injection d’eau à 1000 mbar de 0 à 1 min. B/ Variation 
du temps de pré injection d’eau en fonction du rapport S/N. Capillaire 50 µm, longueur 
totale : 33 cm ; longueur effective : 14cm. Injection –15kV pendant 25 s ; Séparation : -15 kV 
avec le tampon SDS Beckman Coulter. 
 
Une pré injection d’eau de 0,2 min à 1000 mbar permet d’augmenter la sensibilité. Au-
delà de 0,2 min, la sensibilité diminue. Ainsi, la pré-injection d’eau optimale est de 0,2 min à 
1000 mbar. 
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4.1.3.3. Dilution de l’échantillon 
 
4.1.3.3.1. Dilution de l’échantillon dans le SDS 
 
L’IgG2a–FITC à 100 ng/mL est dilué dans du SDS à différentes concentrations 1 mM, 
2 mM, 4 mM, 6 mM, 8 mM et 10 mM (figure 61). Après une pré-injection d’eau (1000 mbar, 
12 s), l’échantillon est injecté pendant 25 s à –15 kV. 
S/N = f(concentration SDS)
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Figure 61 : Variation de la concentration de SDS (utilisé pour diluer l’échantillon de IgG2a – 
FITC) A/ en fonction du rapport signal / bruit et B/ en fonction du nombre de plateaux 
théoriques. Capillaire 50 µm, longueur totale : 33cm ; longueur effective : 14cm. Pré 
injection d’eau 1000 mbar pendant 0,2 min ; Injection –15 kV pendant 25 s ; Séparation : -15 
kV avec le tampon SDS Beckman Coulter. 
 
A 1 mM, le rapport S/N est le meilleur mais le pic d’IgG2a-FITC est large et déformé. 
De 1 mM à 6 mM, la sensibilité diminue mais le nombre de plateaux théoriques augmente. A 
A/ 
B/ 
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partir de 6 mM, le nombre de plateaux théoriques augmente peu et la sensibilité diminue. 6 
mM est donc la concentration de SDS où l’on obtient le meilleur compromis entre sensibilité 
et nombre de plateaux théoriques. 
 
4.1.3.3.2. Dilution de l’échantillon dans le LiDS 
 
L’IgG2a – FITC à 100 ng/mL est dilué dans du LiDS à différentes concentrations 2 
mM, 4 mM, 6 mM, 8 mM, 10 mM (figure 62). Après une pré-injection d’eau (1000 mbar, 12 
s), l’échantillon est injecté pendant 25 s à –15 kV. 
S/N = f(concentration LiDS)
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Figure 62 : Variation de la concentration de LiDS (utilisé pour diluer l’échantillon de IgG2a 
– FITC) A/ en fonction du rapport signal / bruit et B/ en fonction du nombre de plateaux 
théoriques. Capillaire 50 µm, longueur totale : 33 cm ; longueur effective : 14 cm. Pré 
injection d’eau 1000 mbar pendant 0,2 min ; Injection –15 kV pendant 25 s ; Séparation : -15 
kV avec le tampon SDS Beckman Coulter. 
A/ 
B/ 
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La meilleure sensibilité est obtenue pour une concentration en LiDS entre 4 mM et 6 
mM. A 6mM, le pic a un nombre de plateaux théoriques plus grand  ainsi nous trouvons 6 
mM comme étant  la concentration de LiDS optimale. 
 
4.1.3.3.3. Comparaison du milieu de dilution de l’IgG2a-FITC 
 
La figure 63 compare la séparation de l’IgG2a – FITC dilué : 
- en bleu : dilution dans l’eau 
- en rose : dilution dans le tampon SDS pour échantillon Beckman 
- en vert : dilution dans le SDS 6 mM 
- en rouge : dilution dans le LiDS 6 mM 
Après une pré-injection d’eau (1000 mbar, 12 s), l’échantillon est injecté pendant 25 s à –15 
kV. 
 
 
       
 
 
 
Figure 63 : Influence du milieu de dilution sur la sensibilité de l’IgG2a – FITC : bleu : 
dilution dans l’eau ; rose : dilution dans le gel SDS Beckman ; vert : dilution dans 6 mM de 
SDS ; rouge : dilution dans 6 mM de LiDS. Capillaire 50 µm, longueur totale : 33 cm ; 
longueur effective : 14 cm. Pré injection d’eau 1000 mbar pendant 0,2 min ; Injection –15 kV 
pendant 25 s ; Séparation : -15 kV avec le tampon SDS Beckman Coulter. 
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Temps de 
migration (min) 
Aire Hauteur (RFU) 
S/N (répétabilité 
sur 4 analyses) 
Eau 11,71 1,7 +/-0,1 
9,90x10-2 +/- 
1x10-2 
99 +/- 10 
Tampon SDS 
Beckman 
12,87 10,6 +/- 0,1 
1,10x10-1 +/- 
1x10-2 
110 +/- 10 
SDS 6 mM 11,81 19,1 +/- 0,1 
8,80x10-1 +/- 
2x10-2 
880 +/- 20 
LiDS 6 mM 11,92 22,7 +/- 0,1 1,00 +/- 0,02 1000 +/- 20 
Tableau 9 : Influence du milieu de dilution sur la le temps de migration, l’aire, la hauteur et 
le S/N  de l’IgG2a – FITC 
 
La meilleure sensibilité est obtenue lors de la dilution de l’IgG2a – FITC dans 6 mM de LiDS. 
La répétabilité des analyses (4 fois) montre que la différence de sensibilité est significative. 
 
4.1.3.4. Puissance du laser 
 
Van den Beld [92] écrit l’équation suivante afin de calculer l’intensité de fluorescence F : 
F = 2,3 ε φ C0 (dc2 / 2 rL) [pi vZ rL / 2 kD] [1 - exp(-σ)] 
 
Où  C0 est la concentration du fluorophore injecté dans un capillaire conventionnel ; 
 dc est le diamètre interne du capillaire; 
 rL est le rayon du faisceau laser; 
 σ est la puissance du laser réduite σ = 2 kD P / pi vZ rL, où P est la puissance du laser ; 
 ε est le coefficient d’extinction molaire du fluorophore ; 
 φ est le rendement quantique de fluorescence ; 
 vZ est la vitesse linéaire des molécules devant le faisceau laser ; 
 kD est la constante de photodégradation de la molécule fluorescente. 
Cette expression montre donc que l’intensité de fluorescence d’un composé peut être 
augmentée en optimisant la puissance du laser et le diamètre du capillaire. 
 
Bayle et al [93] étudient l’influence de la puissance d’un laser 488 nm sur l’analyse de la 
fluoresceine isothiocyanate (FITC). Pour cela, un capillaire 75 µm ID est utilisé. La solution 
de FITC 0,01 µM (diluée dans un tampon 40 mM acide borique pH=9,6) est injectée dans le 
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capillaire par dépression à 850 et 400 mbar. La puissance du laser est augmentée de 2 à 33 
mW. Lorsque la puissance du laser augmente, le signal augmente ainsi que le bruit de fond 
(figure 64). Le rapport S/N optimum est observé à 10 mW lorsque la pression est de 850 mbar 
et 6 mW lorsque la pression est de 400 mbar. Ces expériences montrent bien que le rapport 
S/N est très sensible au temps de résidence devant le faisceau laser. Lorsque le temps de 
résidence est court, il y a peu de photodégradation des molécules et donc la puissance du laser 
peut être augmentée afin d’optimiser le rapport S/N. 
 
Figure 64 : Variation de la puissance du laser lors de l’injection du FITC à 0,01 µM. a/ avec 
une dépression de 400 mbar. b/ avec une dépression de 850 mbar.          représente le bruit 
quand le capillaire est rempli d’eau (multiplié par 10).       représente le signal.    représente 
le rapport S/N [93] 
 
Nous avons également étudié l’influence de la puissance du laser lors de l’utilisation d’un 
capillaire à bulle en CE-LIF. Le capillaire à bulle est fréquemment utilisé en CE afin 
d’augmenter le trajet optique et ainsi augmenter la sensibilité. La variation de la puissance de 
différents lasers est ainsi étudiée. 
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• Variation de la puissance de la diode pulsée 266 nm 
 
Cinq composés (tryptophane, tyrosine, acide 5-hydroxyindole-3-acétique, acide 
homovanillique, acide hydroxymethoxymandelique) sont analysés par CE-LIF à 266 nm avec 
un capillaire conventionnel 75 µm de diamètre interne et un capillaire à bulle 3x75 µm. Ces 
deux capillaires ont une longueur totale de 60 cm et une longueur effective de 45 cm. 
L’injection est hydrodynamique : 10 s à 50 mbar. Le tampon utilisé est un tampon CAPS 10 
mM et tétraborate de sodium 15 mM à pH 9,2. Le voltage est de 15 kV.  
 
La figure 65A représente l’analyse avec un capillaire conventionnel. La puissance du 
laser a été optimisée (en additionnant des filtres à densité neutre à la sortie du laser) en 
analysant du tryptophane. Avec un capillaire conventionnel, le S/N augmente lorsque la 
puissance du laser augmente. A partir de 1,5 mW, le S/N stagne. 
 
L’analyse avec le capillaire à bulle est représentée figure 65B. La puissance du laser a 
également été optimisée en utilisant du tryptophane. Le S/N augmente lorsque la puissance 
augmente jusqu’à 1,5 mW. Au-dessus de 1,5 mW, le S/N diminue fortement. L’optimum de 
puissance est donc différent entre les deux capillaires. 
Après optimisation de la puissance du laser, le capillaire permet de gagner un facteur 3 
par rapport à un capillaire conventionnel. 
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Figure 65 : Séparation tryptophane (1), tyrosine (2), acide 5-hydroxyindole-3-acetique (3), 
acide homovanillique (4), acide hydroxymethoxymandelique (5) par CE LIF (266 nm) avec A/ 
un capillaire conventionnel 75 µm ; B/ un capillaire à  bulle 3 x 75 µm. Les conditions de 
séparation sont décrites ci-dessus. Sur le côté, les graphes représentent la variation du 
rapport S/N du tryptophane en fonction de la puissance du laser pour les deux capillaires. 
 
• Variation de la puissance de la diode continue 410 nm 
 
La variation de la puissance de la diode 410 nm est également étudiée pour l’analyse 
d’acides aminés marqués au NDA et plus particulièrement le GABA. Le tampon utilisé est un 
tampon 7,5 mM tétraborate de lithium. La figure 66  représente la variation du rapport S/N du 
GABA marqué au NDA en fonction de la puissance du laser avec un capillaire conventionnel 
50 µm de diamètre interne (figure 66A) et un capillaire à bulle 3 x 50 µm (figure 66B).  
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Figure 66 : Variation du rapport S/N du GABA marqué au NDA en fonction de la puissance 
du laser 410 nm A/ avec un capillaire conventionnel 50 µm de diamètre interne, B/ avec un 
capillaire à bulle 3 x 50 µm. 
 
Avec le capillaire conventionnel, le rapport S/N du GABA augmente jusqu’à 20 mW. Au-
dessus de 20 mW, le rapport S/N diminue progressivement. 
Avec le capillaire à bulle, le rapport S/N diminue lorsque la puissance augmente. Il est 
impossible de diminuer la puissance de ce laser en dessous de 4 mW. 4 mW est donc la 
puissance où la sensibilité est la meilleure.  
A 410 nm, lors de l’analyse d’acides aminés marqués au NDA, l’optimum de puissance est 
donc de 20 mW avec un capillaire conventionnel et de 4 mW avec un capillaire à  bulle. Ces 
deux optimums sont très différents. Nous pouvons penser que la photodégradation par le 
faisceau laser des acides aminés est plus importante avec le capillaire à bulle. Il faut donc 
diminuer la puissance du laser. 
L’ensemble de cette étude a permis de montrer que le capillaire à bulle augmente la 
sensibilité lors d’analyses par CE-LIF. Cependant, le gain de sensibilité dépend fortement de 
la nature des composés analysés ainsi que de la puissance du laser. En effet, à forte puissance, 
de nombreux composés sont photodégradés au niveau de la bulle de détection ; seule une 
diminution de la puissance permet de remédier à ce problème.  
 
 
Afin d’optimiser la sensibilité, la puissance du laser lors de l’analyse de l’IgG2a-FITC 
est donc optimisée pour obtenir le meilleur rapport S/N. L’IgG2a – FITC à 100 ng/mL est 
diluée dans du LiDS 6 mM. Après une pré-injection d’eau (1000 mbar, 12 s), l’échantillon est 
injecté pendant 25 s à –15 kV. L’analyse est effectuée en faisant varier la puissance du laser 
de 5 mW à 26 mW (figure 67). 
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Figure 67 : Influence de la puissance du laser sur la sensibilité de l’IgG2a – FITC : A/ 
Influence de la puissance du laser sur le signal de l’IgG2a – FITC, B/ Influence de la 
puissance du laser sur le bruit, C/ Influence de la puissance du laser sur le rapport S/N. 
Capillaire 50 µm, longueur totale : 33 cm ; longueur effective : 14 cm. Pré injection d’eau 
1000 mbar pendant 0,2 min ; Injection –15 kV pendant 25 s ; Séparation : -15 kV avec le 
tampon SDS Beckman Coulter. 
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La puissance du laser varie de 5 mW à 26 mW. Lorsque la puissance du laser augmente, le 
signal et le bruit augmentent. 22 mW est la puissance optimale afin d’obtenir la meilleure 
sensibilité. 
 
4.1.3.5. Répétabilité d’injection 
 
L’IgG2a – FITC à 100 ng/mL est dilué dans du LiDS 6 mM. Après une pré-injection 
d’eau (1000 mbar, 12 s), l’échantillon est injecté pendant 25 s à –15 kV. La puissance du laser 
est de 22 mW. L’analyse est effectuée six fois (figure 68). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 68 : Analyse de l’IgG2a – FITC répétée 6 fois. Pré-injection d’eau : 1000 mbar, 12 s. 
Injection –15 kV pendant 25 s. Séparation : -15 kV avec le tampon SDS Beckman Coulter. 
Capillaire 50 µm, longueur totale : 33 cm ; longueur effective : 14 cm. Pré injection d’eau 
1000 mbar pendant 0,2 min ; Injection –15 kV pendant 25 s ; Séparation : -15 kV avec le 
tampon SDS Beckman Coulter. Puissance du laser : 22 mW 
Tableau 10 : Calcul des RSD sur le temps de migration et sur l’aire 
Injection Temps de migration (min) Aire
1 11,754 1,6
2 11,711 1,6
3 11,711 1,6
4 11,712 1,6
5 11,718 1,5
6 11,735 1,5
RSD (temps migration) = 0,15% RSD (aire) = 3,2%
2 4 6 8 10 12 14 
Temps de migration (min.) 
0,08 
0,06 
0,12 
0.1 
0.14 
Fluorescence (RFU) 0.18 
0.16 
  111 
Le temps de migration est de 11,7 min. La déviation standard relative sur le temps de 
migration est de 0,15 % sur 6 analyses. La déviation standard relative sur l’aire est de 3,2 % 
(tableau 10). 
 
4.1.3.6. Courbe de calibration 
 
La linéarité et la répétabilité sont testées figure 69. Cinq concentrations sont analysées 
et répétées 4 fois. 
Courbe de calibration
y = 0,1345x - 0,2623
R2 = 0,992
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Figure 69: Courbe de calibration de l’IgG2a – FITC 
 
L’aire à chaque concentration est représentée. Une fonction linéaire est obtenue avec un 
coefficient de corrélation de 0,992. 
 
4.1.3.7. Limite de détection de l’échantillon non réduit 
 
La limite de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ) sont par définition la 
plus petite quantité d’analyte détectée et la plus petite quantité d’analyte pouvant être 
quantifiée, avec un niveau de confiance déterminé.  Il existe plusieurs méthodes pour évaluer 
ces quantités minimales dont la méthode du rapport signal/bruit. La LOD correspond à un 
rapport signal/bruit de l’analyte de 3 et la LOQ correspond à un rapport signal/bruit de 
l’analyte de 10 [94]. 
La LOQ et la LOD sur le pic principal de l’analyse de l’IgG2a–FITC sont 
déterminées. Ce pic principal correspond aux deux chaînes lourdes et aux deux chaînes 
légères de l’IgG2a-FITC.  
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Figure 70 : Analyse de l’IgG2a-FITC à 100 ng/mL avec un agrandissement de 4 min à 14 
min. Conditions d’analyses identiques à celles de la figure 7. 
 
 
La figure 70 représente l’analyse de l’IgG2a-FITC à 100 ng/mL. Le rapport S/N du pic 
principal est de 1980. L’agrandissement de l’électrophérogramme dans la plage de temps de 4 
min à 14 min montre la présence d’impuretés. Quelques unes seront attribuées dans le 
paragraphe 4.1.3.9 grâce à une cinétique de réduction. 
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0,2 
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1 Fluorescence (RFU) FITC 
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Figure 71 : Analyse de l’IgG2a-FITC à 0.5 ng/mL. Conditions d’analyses identiques à celles 
de la figure 7 
 
La figure 71 représente l’analyse de l’IgG2a-FITC à 0,5 ng/mL. Le rapport S/N obtenu est de 
10. La LOQ est donc de 0,5 ng/mL. La LOD est de 0,15 ng/mL (S/N = 3). Cette limite de 
détection est 66 fois plus sensible que la coloration à l’argent [54]. Cette sensibilité permet 
donc de visualiser des impuretés non détectées avec la coloration à l’argent. 
 
4.1.3.8. Limite de détection de l’échantillon réduit 
 
La LOD et la LOQ des deux pics correspondant à la chaîne légère et la chaîne lourde de 
l’IgG2a-FITC sont déterminées. Pour cela, l’échantillon est réduit : à 100 µL d’IgG2a-FITC à 
10 µg/mL (dilué dans du LiDS 6mM) sont ajoutés 3 µL de mercapto-éthanol ; puis chauffé 15 
min à 70°C. 
           
         
 
 
Figure 72 : Analyse de l’IgG2a-FITC réduit à 100 ng/mL. Conditions d’analyses identiques à 
celles de la figure 7 
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La figure 72 représente l’analyse de l’IgG2a-FITC réduit  à 100 ng/mL. Le rapport S/N 
obtenu est de 730 pour la chaîne légère et de 2070 pour la chaîne lourde. 
 
          
 
 
 
Figure 73 : Analyse de l’IgG2a-FITC réduit à 1 ng/mL. Conditions d’analyses identiques à 
celles de la figure 7. 
 
La figure 73 représente l’analyse de l’IgG2a-FITC réduit à 1 ng/mL. Le rapport S/N obtenu 
est de 8 pour la chaîne légère et de 19 pour la chaîne lourde. La LOQ est donc de 1,25 ng/mL 
pour la chaîne légère et de 0,5 ng/mL pour la chaîne lourde. La LOD est donc de 0,4 ng/mL 
pour la chaîne légère et de 0,15 ng/mL pour la chaîne lourde. 
 
Tableau 11 : LOQ et LOD de l’IgG2a-FITC non réduit et réduit 
 
Cette méthode par CE-LIF (488 nm) permet ainsi d’atteindre une LOD 66 fois plus sensible 
que la coloration à l’argent d’après les données reportées dans la littérature [54] 
 
 
 
  
LOQ 
(ng/mL) 
LOD 
(ng/mL) 
IgG2a-FITC non réduit 2 chaînes légères + 2 chaînes lourdes 0,5 0,15 
chaîne légère 1,25 0,4 
IgG2a-FITC  réduit 
chaîne lourde 0,5 0,15 
2 4 6 8 10 12 14 
Temps de migration (min.) 
Fluorescence (RFU) 
0,06 
0,062 
0,064 
0,066 
0,068 
0,07 
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4.1.3.9. Cinétique de réduction de l’IgG2a-FITC 
 
Afin d’identifier les différentes espèces présentes lors de l’analyse de l’IgG2a-FITC, 
une cinétique de réduction est effectuée. 3 µL de mercaptoéthanol sont ajoutés à 100 µL 
d’IgG en solution ; le mélange est chauffé à 70°C pendant 1 min, 5 min et 10 min. La figure 
74 représente cette cinétique de réduction. La figure 74A représente l’analyse de l’IgG2a-
FITC non réduit. Le pic principal correspond aux complexes 2 chaînes lourdes / 2 chaînes 
légères. Plusieurs espèces ayant un temps de migration inférieur à celui du pic principal sont 
présentes en faible quantité. La cinétique de réduction va permettre d’identifier leur temps de 
migration.  
 
La réduction de l’échantillon à 70°C pendant 1 min (figure 74B) entraîne une 
diminution du complexe 2 chaînes lourdes / 2 chaînes légères et l’augmentation du complexe 
2 chaînes lourdes / 1 chaîne légère avec un temps de migration de 12 min.  
 
La réduction de l’échantillon à 70°C pendant 5 min (figure 74C) entraîne la 
diminution des complexes 2 chaînes lourdes / 2 chaînes légères  et 2 chaînes lourdes / 1 
chaîne légère. Les complexes 2 chaînes lourdes (temps de migration 11 min) et 1 chaîne 
lourde / 1 chaîne légère (temps de migration 10 min) augmentent en intensité.  
 
La réduction de l’échantillon à 70°C pendant 10 min (figure 74D) entraîne une 
réduction totale de l’échantillon. Les différents complexes ont été réduits. Seules la chaîne 
légère (temps de migration 7 min) et la chaîne lourde (temps de migration  9 min) restent 
présents. 
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Figure 74 : Cinétique de réduction de l’IgG2a-FITC en CE-SDS-NGS : analyse de 100 µL de 
l’IgG2a-FITC (à 200 ng/mL) mélangés à 3 µL de mercapto-éthanol et chauffés à 70 °C et 
immédiatement injectés en électrophorèse capillaire après 0, 1, 5 et 10 min de temps de 
réduction.  Capillaire 50 µm ID, longueur totale 33 cm, longueur effective 14 cm. Après une 
pré-injection d’eau à 1000 mbar  pendant 12 s, l’échantillon est injecté à –15 kV pendant 10 
s ; le tampon est le tampon SDS Beckman Coulter, le voltage est de –20 kV. 
 
4.3.8 Comparaison de différents IgG marqués 
 
Quatre IgG marqués au FITC à 200 ng/mL ont été analysés par CE-LIF. Cette 
manipulation a pour but de comparer les différents profils de quatre anticorps et de visualiser 
les différentes impuretés présentes dans l’échantillon.  Figure 75 
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Figure 75 : Séparations de 4 IgG-FITC commerciaux non réduit à 200 ng/mL. Les conditions 
d’analyses sont identiques à celles de la figure 13. A/ IgG1-FITC contrôle isotype de 
myélome  murin ; B/ IgG-FITC de sérum de lapin ; C/ IgG-FITC de sérum humain ; D/ 
IgG2a-FITC de souris. Les différents complexes sont attribués grâce à leurs temps de 
migration. 
 
- l’IgG1-FITC non réduit contrôle isotype de myélome murin (figure 75A) présente 
des agrégats après le pic principal (complexe 2 chaînes lourdes / 2 chaînes 
légères) ; 
- l’IgG-FITC de sérum de lapin (figure 75B) non réduit migre différemment des 
autres. Un gros pic d’agrégats est présent ; 
- l’IgG –FITC de sérum humain (figure 75C) non réduit présente de nombreuses 
impuretés. La chaîne légère, la chaîne lourde et le complexe 2 chaînes lourdes sont 
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identifiés grâce aux temps de migration et à la réduction de l’échantillon (figure 
76C). Les composés (u) ne sont pas identifiés.  
- l’IgG2a-FITC (figure 75D) non réduit ne présente pas d’impuretés et d’agrégats. 
La cinétique de réduction de cet IgG est représentée figure 74. 
                                  
 
 
 
Figure 76: Séparations de 4 IgG-FITC commerciaux  réduit à 200 ng/mL. Les conditions 
d’analyses sont identiques à celles de la figure 13. A/ IgG1-FITC contrôle isotype de 
myélome murin ; B/ IgG-FITC de sérum de lapin ; C/ IgG-FITC de sérum humain ; D/ 
IgG2a-FITC de souris 
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La figure 76 représente l’analyse des quatres IgG-FITC (A/ IgG1-FITC contrôle 
isotype de myélome murin ; B/ IgG-FITC de sérum de lapin ; C/ IgG-FITC de sérum humain ; 
D/ IgG2a-FITC de souris) après réduction avec du mercapto-éthanol. Ces analyses montrent 
la disparition des agrégats (figure 76A et 76B). L’analyse de l’IgG-FITC de sérum humain 
réduit (figure 76C) permet d’identifier les différentes impuretés de l’IgG-FITC de sérum 
humain non réduit (figure 76C). Le pic à  6,3 min correspond à la chaîne légère ; le pic à  8 
min correspond à la chaîne lourde. Le pic à  10,8 min disparaît lors de la réduction : il 
correspond vraisemblablement au complexe 2 chaînes lourdes. Les deux composés à  7,6 et 
8,4 min sont toujours présents après réduction : ces deux composés n’ont pas été identifiés. 
 
4.1.4. Mise au point de la méthode d’analyse d’un IgG-TAMRA par CE/LIF 
(532nm) 
 
Dans le but d’augmenter la sensibilité, les analyses sont réalisées à 532 nm avec des 
anticorps marqués au tétraméthylrhodamine succinimide ester (TAMRA). Un anticorps anti-
souris marqué au TAMRA est donc analysé par CE/LIF à 532 nm. Une diode 532 nm est 
utilisée. La méthode mise au point précédemment sur l’IgG2a-FITC est utilisée. 
 
4.1.4.1. Limite de détection de l’échantillon non réduit 
 
La LOQ et la LOD sur le pic principal de l’analyse de l’IgG–TAMRA anti-souris sont 
déterminées. Ce pic principal correspond aux deux chaînes lourdes et aux deux chaînes 
légères de l’IgG-TAMRA.  
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Figure 77 : Analyse de l’IgG-TAMRA à 20 ng/mL. Capillaire 50 µm ID, longueur totale 33 
cm, longueur effective 14 cm. Après une pré-injection d’eau à 1000 mbar pendant 12 s, 
l’échantillon est injecté à –15 kV pendant 25 s ; le tampon est le tampon SDS Beckman 
Coulter, le voltage est de –20 kV. 
  
La figure 77 représente l’analyse de l’IgG-TAMRA anti-souris à 20 ng/mL. Le rapport S/N 
obtenu est de 425. 
 
 
              
 
 
 
 
Figure 78 : Analyse de l’IgG-TAMRA non réduit à 200 pg/mL. Conditions d’analyses 
identiques à celles de la figure 16. 
 
La figure 78 représente l’analyse de l’IgG-TAMRA à 200 pg/mL. Le rapport S/N 
obtenu est de 12. La LOQ est donc de 167 pg/mL. La LOD est de 50 pg/mL (S/N = 3). Cette 
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LOD obtenue est 200 fois plus sensible que la coloration à l’argent et 20 fois plus sensible 
que celle rapportée par Hunt et al [54]. 
 
4.1.4.2. Répétabilité de l’injection 
 
L’IgG-TAMRA à 200 ng/mL est dilué dans du LiDS 6 mM. Après une pré-injection 
d’eau (1000 mbar, 12 s), l’échantillon est injecté pendant 25 s à –15 kV. L’analyse est 
effectuée six fois. (Figure 79) 
 
               
 
               
 
 
 
 
Figure 79 : Analyse de l’IgG-TAMRA non réduit à 200 pg/mL répétée 6 fois. Conditions 
d’analyses identiques à celles de la figure 16. 
 
Tableau 3 : Calcul des RSD sur le temps de migration et sur l’aire 
 
Le temps de migration est de 11,65 min. La déviation standard relative sur le temps de 
migration est de 0,36 % sur 6 analyses. La déviation standard relative sur l’aire est de 5,5 % 
(tableau 3). 
 
2 4 6 8 10 12 14 
Temps de migration (min.) 
Fluorescence (RFU) 
0,095
0,1 
0,105 
0,11 
0,115 
Injection Temps de migration (min) Aire
1 11,59 0,18
2 11,63 0,19
3 11,65 0,18
4 11,70 0,18
5 11,70 0,18
6 11,66 0,16
RSD (temps migration) = 0,36% RSD (aire) = 5,5%
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4.1.4.3. Limite de détection de l’échantillon réduit 
 
La LOD et la LOQ des deux pics correspondant à la chaîne légère et la chaîne lourde 
de l’IgG-TAMRA sont déterminées. Pour cela, l’échantillon est réduit : à 100 µL d’IgG2a-
TAMRA à 40 ng/mL (dilué dans du LiDS 6 mM) sont ajoutés 3 µL de mercapto-éthanol ; 
puis chauffé 15 min à 70°C. 
 
           
 
 
 
 
Figure 80 : Analyse de l’IgG-TAMRA réduit à 20 ng/mL. Conditions d’analyses identiques à  
celles de la figure 16. 
 
La figure 80 représente l’analyse de l’IgG-TAMRA réduit à 20 ng/mL. Le rapport S/N obtenu 
est de 300 pour la chaîne légère et de 350 pour la chaîne lourde. 
 
 
        
 
 
 
 
Figure 81 : Analyse de l’IgG-TAMRA réduit à 2 ng/mL. Conditions d’analyses identiques à  
celles de la figure 16. 
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La figure 81 représente l’analyse de l’IgG-TAMRA réduit à 2 ng/mL. Le rapport S/N obtenu 
est de 35 pour la chaîne légère et de 48 pour la chaîne lourde. La LOQ est donc de 0,6 ng/mL 
pour la chaîne légère et de 0,4 ng/mL pour la chaîne lourde. La LOD est donc de 170 pg/mL 
pour la chaîne légère et de 125 pg/mL pour la chaîne lourde.  
 
Tableau 12 : LOQ et LOD de l’IgG-TAMRA non réduit et réduit 
La LOD atteinte sur l’immunoglobuline non réduite est 180 fois plus sensible par rapport à 
celle décrite dans la littérature lors de l’analyse d’une immunoglobuline marquée au TAMRA. 
[54] 
 
4.1.5. Conclusion 
 
Nous venons de développer une méthode d’analyse des IgG par CE/LIF. La détection LIF est 
intégrée à la CE grâce à un capillaire avec ellipsoïde. L’intégration de la détection LIF permet 
de réduire la longueur de capillaire (de 33 cm de longueur totale), d’automatiser les analyses 
et d’utiliser le tampon NGS. L’analyse est ainsi effectuée en 15 min. Différents IgG marqués 
au FITC ou au TAMRA ont été analysés respectivement à 488 nm et 532 nm. La limite de 
détection atteinte lors de l’analyse des IgG-TAMRA est 180 fois plus sensible que celle 
reportée dans la littérature [54]. Cette méthode d’analyse permet de séparer et de détecter les 
différentes impuretés présentes dans l’échantillon. Une cinétique de réduction permet 
d’identifier les différents fragments et agrégats. 
 
4.2. Séparation d’anticorps par CE-LIF à  266nm (fluorescence native) 
 
Le but de ce travail est de développer une méthode d’analyse pour le contrôle qualité 
des anticorps monoclonaux recombinants par CE/LIF à 266 nm (fluorescence native). Les 
IgG peuvent être analysés par CE/UV à 210 nm mais la limite de détection est seulement de 2 
µg/mL [93]. Cette sensibilité est insuffisante pour détecter les impuretés en faible quantité 
(IgG partiellement réduit, IgG déglycosylé, agrégats…) par ailleurs les utilisateurs notent des 
  
LOQ 
(pg/mL) 
LOD 
(pg/mL) 
IgG2a-FITC non réduit 2 chaînes légères + 2 chaînes lourdes 167 50 
chaîne légère 600 170 
IgG2a-FITC  réduit 
chaîne lourde 400 125 
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dérives de la ligne de base importantes qui peuvent gêner la détection de ces impuretés. 
L’analyse des IgG en CE/LIF à 266 nm permet d’éviter toute dérivatisation. La limite de 
détection doit être équivalente à une coloration à l’argent (méthode de révélation de protéines 
la plus sensible). Cette demande est imposée par l’industrie pharmaceutique pour son contrôle 
qualité. Le temps de migration doit être inférieur à 30 minutes. Pour cela, le détecteur de 
fluorescence induite par laser avec ellipsoïde est utilisé, toujours avec une longueur totale de 
capillaire de 33 cm. Par la suite, nous allons présenter une méthode d’analyse des IgG par 
CE/LIF en utilisant la fluorescence native. La LOD sera mesurée et différents IgG seront 
analysés. 
 
4.2.1. Instrumentation 
 
Une électrophorèse capillaire HP3DCE Agilent (Waldbronn, Allemagne) est utilisée 
avec une cassette CE UV. Le détecteur de fluorescence est le détecteur Zetalif Discovery 
Picometrics (Toulouse, France). La cellule de détection LIF est donc intégrée à l’intérieur de 
la cassette UV. Le laser 266 nm (diode pulsée, 3 mW) est utilisé (Team Photonics, Meylan, 
France). Un capillaire Polymicro technologies (Phoenix, Arizona) est utilisé de longueur 
totale 33 cm, longueur effective 14 cm, diamètre interne 50 µm, diamètre externe 360 µm. 
 
4.2.2. Réactifs utilisés 
 
Les produits suivants ont été obtenus chez Sigma :  
- IgG de serum de bovin (ref : 19640) ; 
- IgG de serum humain (ref : 12511); 
- IgG de serum de lapin (ref : 18140) ; 
- IgG de serum de rat (ref : 18015) ; 
- Lithium dodecyl sulfate ; 
Le tampon SDS provient de Beckman Coulter ainsi que l’IgG control standard (ref : 391734). 
Le kit protéine 230 (marqueur de tailles) provient d’Agilent. 
La PNGaseF provient de New England Biolabs (ref : P07045). 
 
4.2.3. Mise au point de la méthode d’analyse d’IgG  par CE/LIF à 266 nm 
 
La méthode de séparation est mise au point sur  « l’IgG control standard Beckman ». 
La méthode d’analyse est identique à celle utilisée pour l’analyse des IgG par CE/LIF 488 nm 
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et 532 nm. Vu l’importance de la puissance du laser sur la sensibilité, que nous avons notée 
dans le paragraphe 4.1.3.4, une étude sur la variation de la puissance du laser 266 nm est 
effectuée. 
Lors des premières analyses à 266 nm, un problème de rupture de courant a été mis en 
évidence alors que cette rupture de courant n’est pas observée avec un milieu non visqueux. 
Après trois analyses, le courant chute durant la manipulation. Après observation de la fenêtre 
de détection à la loupe binoculaire, nous pensons que cela est dû à un échauffement du 
capillaire au niveau de la bille lors de l’excitation par le laser dont le pulse est très puissant 
(1000 watts). Pour remédier à ce problème, la température à l’intérieur de la cassette Agilent a 
été fixée à 15°C. De plus un conditionnement du capillaire pendant une nuit, laser éteint, est 
indispensable. 
 
4.2.3.1. Optimisation de la puissance du laser 
 
La puissance du laser est optimisée afin d’obtenir la meilleure sensibilité. Comme il a 
été décrit au paragraphe 1.3.4, l’optimisation de la puissance du laser est importante afin 
d’optimiser la photodégradation des molécules devant le faisceau laser. 
L’IgG control standard Beckman est à 1 mg/mL. Après une pré-injection d’eau (1000 
mbar, 12 s), l’échantillon est injecté pendant 25 s à –15 kV. L’analyse est effectuée en faisant 
varier la puissance du laser de 0,3 mW à 3 mW (figure 82). 
 
 
 
 
P = 3mW 
P = 2,3mW 
P = 1,8mW 
P = 1,2mW 
P = 0,3mW 
24 25 
Temps de migration (min.) 
Fl
u
o
re
sc
en
ce
 
(R
FU
) 
A/ 
  126 
S/N =f(Puissance laser)
400
500
600
700
800
900
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Puissance laser en mW
S/
N
 
 
Figure 82 : Influence de la puissance du laser sur la sensibilité de l’IgG Beckman: A/ Analyse 
de l’IgG Beckman avec une puissance du laser qui varient de 0,3 mW à 3 mW : un 
agrandissement sur la ligne de base est réalisé ; B/ Influence de la puissance du laser sur le 
rapport S/N. Capillaire 50 µm, longueur totale : 33 cm ; longueur effective : 14 cm. Pré 
injection d’eau 1000 mbar pendant 0,2 min ; Injection –15 kV pendant 25 s ; Séparation : -15 
kV avec le gel SDS Beckman Coulter, T = 15°C 
 
L’analyse de l’IgG Beckman montre une augmentation du signal en fonction de la 
puissance du laser 266 nm. Cette augmentation du signal s’accompagne également d’une 
augmentation du bruit et des instabilités de la ligne de base. Le meilleur rapport signal/bruit 
est obtenu avec une puissance du laser de 1,2 mW. 
 
4.2.3.2. Limite de détection de l’échantillon non réduit 
 
La LOQ et la LOD sur le pic principal de l’analyse de l’IgG Beckman sont 
déterminées. Ce pic principal correspond aux deux chaînes lourdes et aux deux chaînes 
légères de l’IgG.  
 
 
 
 
 
 
B/ 
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Figure 83 : Analyse de l’IgG control standard Beckman à 1 mg/mL. Capillaire 50 µm ID, 
longueur totale 33 cm, longueur effective 14 cm. Après une pré-injection d’eau à 1000 mbar 
pendant 12 s, l’échantillon est injecté à –15 kV pendant 25 s ; le tampon est le tampon SDS 
Beckman Coulter , le voltage est de –20 kV ; température : 15°C. 
 
La figure 83 représente l’analyse de l’IgG control standard beckman à 1 mg/mL. Le rapport 
S/N obtenu est de 1080. De nombreuses impuretés sont présentes dans l’échantillon, elles 
seront identifiées lors de la cinétique de réduction de l’échantillon (paragraphe 4.2.3.5) 
 
 
       
 
 
Figure 84 : Analyse de l’IgG control standard Beckman non réduit à 50 ng/mL. Conditions 
d’analyses identiques à celles de la figure 22 
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La figure 84 représente l’analyse de l’IgG control standard Beckman à 50 ng/mL 
(analyses réalisées 3 fois : électrophérogrammes bleu, rouge et vert). Un « blanc » est réalisé 
(électrophérogramme rose). Le rapport S/N obtenu est de 6. Le signal est défini comme étant 
la hauteur du pic en partant de la ligne de base. Le bruit est défini comme une valeur moyenne 
de la distance entre le pic maximum et le pic minimum sur deux périodes de une minute avant 
et après le pic. La LOQ est donc de 85 ng/mL (S/N = 10). La LOD est de 25 ng/mL (S/N = 3). 
 
4.2.3.3. Limite de détection de l’échantillon réduit 
 
La LOD et la LOQ des deux pics correspondant à la chaîne légère et la chaîne lourde 
de l’IgG Beckman sont déterminées. Pour cela, l’échantillon est réduit : à 50 µL d’IgG control 
standard Beckman à 1mg/mL est ajouté 3 µL de mercapto-éthanol ; puis chauffer 15 min à 
70°C. 
 
 
 
 
Figure 85 : Analyse de l’IgG control standard Beckman réduit à 1 mg/mL. Conditions 
d’analyses identiques à celles de la figure 22  
 
La figure 85 représente l’analyse de l’IgG control standard Beckman réduit à 1 mg/mL. Le 
rapport S/N obtenu est de 780 pour la chaîne légère et de 800 pour la chaîne lourde. La LOQ 
est de 270 ng/mL pour la chaîne légère et de 250 ng/mL pour la chaîne lourde. La LOD est de 
80 ng/mL pour la chaîne légère et de 75 ng/mL pour la chaîne lourde (S/N = 3). 
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Tableau 13 : LOQ et LOD de l’IgG control standard Beckman non réduit et réduit 
 
La LOD atteinte sur l’IgG non réduit est donc 20 fois plus sensible que la coloration avec le 
bleu de Coomassie et 2,5 fois moins sensible que la coloration à l’argent selon les LOD 
reportées dans la littérature. [7] 
 
4.2.3.4. Action de la PNGase F sur l’IgG control standard Beckman  
 
Les anticorps possèdent une chaîne saccharidique. Afin de localiser dans 
l’électrophérogramme le pic qui correspondrait à la protéine dont la chaîne N-glycosilée a 
disparu, la N-Glycosidase F, aussi connue sous le nom de PNGase F, est utilisée. C’est une 
amidase qui clive la liaison  entre la  N-acetylglucosamine (GlcNAc)  et l’asparagine (Asn) 
des glycoprotéines [95, 96]. 
 
Spécificité :   
  
X        Man 
       Man          GlcNAc         GlcNAc          Asn   
 X        Man 
 
Conditions de réaction : 
 
1/  18µL d’IgG Beckman sont combinés avec 2µL de tampon dénaturant (5% SDS et 
0.4M DTT) ; 
2/  L’IgG dénaturée est chauffée à 100°C pendant 10 minutes ; 
3/  20µL de tampon 0.5M phosphate de sodium pH 7,5, 2 µL 10% NP40, 1µL de 
PNGase F et 11µL d’eau sont ajoutés. 
4/  L’ensemble est incubé à 37°C pendant 1 heure (pour une réaction totale). 
  
LOQ 
(ng/mL) 
LOD 
(ng/mL) 
IgG Beckman  non réduit 2 chaînes légères + 2 chaînes lourdes 85 25 
chaîne légère 270 80 
IgG Beckman réduit 
chaîne lourde 250 75 
PNGase F 
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Figure 86 : Action de la PNGase F sur  l’IgG control standard beckman à 1 mg/mL. 
Conditions de réaction voir le texte précédent. Conditions d’analyses identiques à la figure 22 
 
L’action de la PNGase F sur l’IgG Beckman est étudiée (figure 86). La figure 86A 
montre l’IgG Beckman dénaturé sans PNGase F : on identifie la chaîne légère et la chaîne 
lourde. Les figure 86 B, C et D montrent la cinétique d’action de la PNGase F. La figure 86B 
correspond à 10 min d’incubation avec la PNGase F. La chaîne légère reste identique ; la 
PNGaseF n’a pas d’action sur cette chaîne car elle ne porte pas de chaîne saccharidique. Par 
contre, le pic de la chaîne lourde N-glycosilée diminue et deux pics de temps de migration 
inférieur apparaissent. La figure 86C correspond à un temps d’incubation de 30 min. Le pic 
de la chaîne lourde N-glycosilée continue à diminuer, alors que le pic de la chaîne lourde non 
N-glycosilée augmente. La réaction est totale au bout d’une heure (figure 86D). La chaîne 
lourde N-glycosilée a disparu ; il ne reste que la chaîne lourde non glycosilée.  
Cette cinétique montre que 2 chaînes saccharidiques sont attachées à la chaîne lourde 
de l’IgG : en effet, la chaîne légère n’est pas affectée par la PNGase F. De plus, l’action de la 
PNGase F sur la chaîne lourde est bien démontrée : en effet, la coupure de la chaîne 
saccharidique entraîne une diminution du temps de migration de la chaîne lourde ; la chaîne 
saccharidique seule n’est pas visualisée car elle ne fluorescence pas à 266 nm. 
 
5 10 15 
Temps de migration (min.) 
0,1 
0,2 
Fluorescence (RFU) 0,4 
A/  Sans PNGase F 
B/  PNGase F incubation 10 min 
C/  PNGase F incubation 30 min 
D/  PNGase F incubation 1 H 0,3 
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4.2.3.5. Cinétique de réduction de l’IgG control standard Beckman  
 
Afin d’identifier les différentes impuretés présentes lors de l’analyse de l’IgG 
Beckman non réduit, une cinétique de réduction est réalisée. 
La figure 87 représente la cinétique de réduction de l’IgG control standard Beckman, 
1µL de mercaptoéthanol est ajouté à 50 µL d’IgG à 1 mg/mL ; le mélange est chauffé à 70°C 
pendant 1 min, 2 min et 10 min. La figure 87A représente l’analyse de l’IgG2a-FITC non 
réduit. Le pic principal correspond au complexe 2 chaînes lourdes / 2 chaînes légères (temps 
de migration de 20 min). Le pic à 19.5 min correspond au complexe 2 chaînes lourdes 
déglycosilées / 2 chaînes légères. Plusieurs espèces ayant un temps de migration inférieur à 
celui du pic principal sont présentes en faible quantité. La cinétique de réduction va permettre 
de les identifier.  
La réduction de l’échantillon à 70°C pendant 1 min (figure 87B) entraîne la disparition 
du complexe 2 chaînes lourdes / 2 chaînes légères (tm = 20 min) et du complexe 2 chaînes 
lourdes / 1 chaîne légère (tm = 18,5 min).  Le complexe 2 chaînes lourdes (tm = 17 min) 
diminue en intensité. Par contre, le complexe 1 chaîne lourde / 1chaîne légère (tm = 16 min), 
la chaîne lourde (tm = 14 min) et la chaîne légère (tm = 11 min) augmentent en intensité.  
La réduction de l’échantillon à 70°C pendant 2 min (figure 87C) entraîne une 
augmentation du complexe 1 chaîne lourde / 1chaîne légère (tm = 16 min), de la chaîne lourde 
(tm = 14 min) et de la chaîne légère (tm = 11 min). Le complexe 2 chaînes lourdes (tm = 17 
min) a totalement disparu. 
La réduction de l’échantillon à 70°C pendant 10 min (figure 87D) entraîne une 
réduction totale de l’échantillon. Les différents complexes ont été réduits. Seules la chaîne 
légère (tm = 11 min) et la chaîne lourde (tm = 14 min) restent présents. La chaîne lourde 
déglycosilée (temps de migration de 13,5 min) est séparée de la chaîne lourde glycosilée (tm 
= 14 min). 
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Figure 87 : Cinétique de réduction de l’IgG control standard Beckman: analyse de 50 µL de 
l’IgG (à 1 mg/mL) mélangés à 2 µL de mercapto-éthanol et chauffé à 70 °C et immédiatement 
injectés en électrophorèse capillaire après 0, 1, 2 et 10 min de temps de réduction.  Capillaire 
50 µm ID, longueur totale 33 cm, longueur effective 14 cm. Après une pré-injection d’eau à 
1000 mbar pendant 12 s, l’échantillon est injecté à –15 kV pendant 10 s ; le tampon est le 
tampon SDS Beckman Coulter , le voltage est de –20 kV. 
 
4.2.3.6. Comparaison détection UV et LIF (fluorescence native) sur 
l’analyse d’anticorps 
 
Afin de comparer la sensibilité entre la détection par absorption UV (Agilent, lampe 
deutérium) et la détection LIF mise au point dans ce travail avec un laser 266 nm, un 
capillaire avec deux fenêtres est utilisé. La première fenêtre (longueur effective : 14 cm) 
correspond à la détection LIF ; la seconde fenêtre (longueur effective : 25 cm) correspond à la 
fenêtre UV. Ce capillaire permet donc d’effectuer les deux détections et aussi d’assurer une 
bonne comparaison. Figure 88 
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Figure 88 : Schéma du capillaire avec deux fenêtres de détection  UV et LIF 
 
La première étape consiste à déterminer la longueur d’onde optimale de la lampe UV afin 
d’obtenir un maximum de sensibilité. Pour cela, l’IgG Beckman (1 mg/mL) est analysé à trois 
longueurs d’onde UV : 210 nm, 214 nm et 220 nm. Figure 89 
 
              
 
 
Figure 89 : Analyse de l’IgG control standard Beckman non réduit à 1 mg/mL avec une 
détection UV (210 nm, 214 nm et 220 nm). Capillaire 50 µm ID, longueur totale 33 cm, 
longueur effective 25 cm. Après une pré-injection d’eau à 1000 mbar pendant 12 s, 
l’échantillon est injecté à –15 kV pendant 10 s ; le tampon est le tampon SDS Beckman 
Coulter , le voltage est de –20 kV. 
 
Avec une détection à 210 nm, 214 nm et 220 nm, le rapport S/N du pic principal est 
respectivement de 114, 94 et 75. La comparaison est donc effectuée entre la détection UV 
(210 nm) et la détection LIF (266 nm). 
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La comparaison de la sensibilité entre la détection UV et LIF avec un capillaire doté 
de deux fenêtres est pertinente ; cependant il est important de s’assurer que le laser 266 nm 
n’influence pas la détection UV.  
 
        
 
 
       
 
 
Figure 90 : Analyse de l’IgG control standard Beckman non réduit à 1 mg/mL avec une 
détection UV (210nm) A/ laser 266 nm éteint ; B/ laser 266 nm allumé; Conditions d’analyses 
identiques à celles de la figure 28. 
 
Pour cela, l’IgG Beckman non réduit à 1 mg/mL est analysé en LIF et en UV. La 
première analyse (figure 90A) est réalisée laser éteint ; seule la détection d’absorption UV est 
réalisée. La deuxième analyse (figure 90B) est réalisée laser allumé : nous pouvons observer 
une dégradation de l’IgG par le laser 266 nm. Donc, les deux détections ne peuvent pas être 
réalisées simultanément. Une première injection (laser 266 nm allumé) permet de déterminer 
la sensibilité en LIF. Une seconde analyse (laser 266 nm éteint) permet de déterminer la 
sensibilité en UV. 
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L’IgG Beckman non réduit à 1 mg/mL est donc analysé avec la détection LIF (266 
nm) et la détection UV (210 nm). Le rapport S/N obtenu en détection LIF (figure 91A) est de 
950 alors que le S/N obtenu en UV (figure 91B) est de 114. La limite de détection atteinte en 
LIF est de 25 ng/mL. Celle obtenue en UV est de 1 µg/mL. La détection LIF permet donc de 
gagner de facteur 40 en sensibilité par rapport à la détection UV. 
 
 
          
 
 
 
          
 
 
Figure 91 : Comparaison entre la détection LIF (266nm) et la détection UV (210 nm) : 
analyse de l’IgG control standard Beckman non réduit à 1 mg/mL; mêmes conditions 
d’analyses que précédemment. 
 
4.2.3.7. Comparaison de différents IgG  
 
Cinq IgG non réduit à 1 mg/mL ont été analysés par CE-LIF (266 nm). Ils ont des 
profils très différents figure 92. Cette manipulation a pour but de comparer les différents 
profils de cinq anticorps et de visualiser les différentes impuretés présentes dans l’échantillon. 
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Figure 92: Séparations de 5 IgG  non réduit à 1 mg/mL. Les conditions d’analyses sont 
identiques à celle de la figure 22. A/ IgG control standard Beckman ; B/ IgG de sérum de rat ; 
C/ IgG de sérum de bovin; D/ IgG de sérum humain ; E/ IgG de sérum de lapin. 
 
- L’IgG control standard Beckman (figure 92A) a été étudié en détail précédemment. 
La cinétique de réduction a permis d’identifier l’ensemble des pics de l’échantillon 
(voir paragraphe 4.2.3.5) ; 
- l’IgG de sérum de rat (figure 924B) est très complexe ; il présente de nombreux 
pics. Une cinétique de réduction est décrite dans le paragraphe suivant afin 
d’identifier certains pics. 
- Les IgG de sérum de bovin (figure 92C), de sérum humain (figure 92D) et de 
sérum de lapin (figure 92E) ont très profils comparables. Seul l’IgG de lapin ne 
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présente pas d’agrégat. Les trois IgG présentent des impuretés avant le pic 
principal correspondant au complexe 2 chaînes lourdes / 2 chaînes légères. 
 
4.2.3.8. Cinétique de réduction de l’IgG de sérum de rat 
 
L’IgG de sérum de rat est très complexe, il présente de nombreux pics. Une cinétique 
de réduction est effectuée afin d’identifier certains composés. La figure 93A représente l’IgG 
de sérum de rat non réduit : onze composés sont présents dans cet échantillon. L’échantillon 
est ensuite réduit avec le mercaptoéthanol et immédiatement injecté après 1 min (figure 93B) ; 
5 min (figure 93C) et 10 min (figure 93D) de réduction.  
 
 
      
 
 
Figure 93 : Cinétique de réduction de l’IgG de sérum de rat: analyse de 50 µL de l’IgG (à 1 
mg/mL) mélangés à 2 µL de mercapto-éthanol et chauffé à 70 °C et immédiatement injectés 
en électrophorèse capillaire après 0, 1, 5 et 10 min de temps de réduction.  Capillaire 50 µm 
ID, longueur totale 33 cm, longueur effective 14 cm. Après une pré-injection d’eau à 1000 
mbar pendant 12 s, l’échantillon est injecté à –15 kV pendant 10 s ; le tampon est le tampon 
SDS Beckman Coulter, le voltage est de –20 kV. 
 
La figure 93B montre une diminution des pics 10 et 11 : on peut donc attribuer le pic 11 au 
complexe 2 chaînes lourdes / 2 chaînes légères et le 10 au complexe 2 chaînes lourdes / 1 
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chaîne légère ou au complexe 2 chaînes lourdes / 2 chaînes légères déglycosilé. Les pics 8 et 9 
ne sont pas identifiés. 
La figure 93C correspond à un temps de réduction de 5 min. Les pics 5 et 7 ont disparu ; on 
peut donc penser qu’ils correspondent respectivement au complexe 1 chaîne lourde / 1 chaîne 
légère et 2 chaînes lourdes. Les pics 3 et 6 ne sont pas identifiés. 
Après 10 min de réduction (figure 93D), il reste 5 pics. Les pics 2 et 4 ont augmenté en 
intensité ; ils peuvent donc être attribués à la chaîne légère et la chaîne lourde respectivement. 
Les pics 1, 3 et 6 ne sont pas identifiés. 
Pour cet échantillon, l’électrophorèse capillaire, comme en électrophorèse classique, ne 
permet pas d’identifier tous les composés présents. L’utilisation de marqueurs de taille 
pourrait aider à déterminer les tailles moléculaires de ces espèces pourvues qu’elles soient non 
glycosilées, sinon seule la spectrométrie de masse peut donner ces informations nécessaires. 
 
4.2.3.9. Mesure de la taille des immunoglobulines par électrophorèse 
capillaire 
 
Afin de déterminer le poids moléculaire des anticorps, la méthode CE-LIF est utilisée. 
Pour cela, les marqueurs de taille du kit protéine 230 (28 kDa, 46 kDa, 63 kDa, 95 kDa, 150 
kDa, 240 kDa) sont analysés (figure 94). Le logarithme du poids moléculaire des marqueurs 
de taille est donc tracé en fonction du temps de migration. Figure 95 
 
        
        
 
Figure 94 : Analyse des marqueurs de taille (Agilent protein 230 kit). Injection pré-injection 
d’eau pendant 12 s, injection –10 kV pendant 10 s. Capillaire 50 µm ID, longueur totale 33 
cm, longueur effective 14 cm, séparation –15 kV 
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Figure 95 : Courbe de calibration : logarithme (poids moléculaire) = f (temps de migration) 
 
La figure 95 représente donc le temps de migration des différents marqueurs de taille 
analysés dans la figure 94 en fonction du logarithme de leurs poids moléculaire. Ce graphe 
permet de déterminer la taille  de différents IgG.  
La chaîne légère de l’IgG Beckman (figure 83) a un temps de migration de 10,5 min 
soit une taille de 20 kDa ; la chaîne lourde non glycosylée 12,9 min soit une taille de 36 kDa 
et la chaîne lourde 13,2 min soit une taille de 39 kDa. L’IgG Beckman non réduit (figure 85) a 
un temps de migration de 19,7 min soit une taille de 184 kDa et l’IgG non réduit déglycosylé 
a un temps de migration de 19,4 min soit une taille de 171 kDa. Dans la littérature, le poids 
moléculaire d’un IgG est de 150 kDa [75]. Cette différence avec les résultats obtenus peut être 
due à la chaîne glycosidique. En effet, la chaîne glycosidique entraîne une modification au 
niveau de la structure de l’immunoglobuline, ce qui modifie les temps de migration [97]. Ce 
problème est également rencontré avec le SDS-PAGE. 
 
4.2.3.10. Analyses d’anticorps pharmaceutiques  
 
Deux lots d’un anticorps pharmaceutique (Cetuximab) sont analysés grâce à la méthode mise 
au point précédemment Figure 96. Le Cetuximab est un anticorps monoclonal chimérique 
homme/souris. Il bloque le récepteur du facteur de croissance épidermique humaine (EGFR) 
situé à la surface des cellules tumorales. Il permet ainsi de bloquer la liaison des ligands de ce 
récepteur et donc empêche la transduction du signal et la cancérogenèse due au EGFR activé. 
Il est composé de la région Fv d’un anticorps murin anti-EGFR et des régions constantes 
log(poids moléculaire) = f (temps de migration)
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IgG1 humaines (chaînes lourdes et kappa). Il est produit par culture cellulaire d’un myélome 
murin. Il est utilisé en association avec la chimiothérapie pour traiter les cancers du côlon 
métastasiques et avec la radiothérapie pour le traitement des cancers de la tête et du cou. 
                
 
 
Figure 96 : Analyses de deux lots d’un anticorps pharmaceutique : A-1 anticorps 
pharmaceutique  non réduit lot 1 ; A-2 anticorps pharmaceutique  non réduit lot 2 ; B-1 
anticorps pharmaceutique réduit lot 1 ; B-2 anticorps pharmaceutique réduit lot 2. 
Conditions d’analyses identiques à celles de la figure 22 
 
L’analyse des deux lots d’anticorps pharmaceutiques montre qu’ils ne présentent pas 
d’impuretés. Le pic de l’anticorps non réduit est large et dédoublé (2 minutes), il semble que 
plusieurs formes de l’anticorps soient présentes. L’échantillon est analysé à 1 mg/mL. La 
limite de détection du pic principal de l’échantillon non réduit est de 300 ng/mL soit 12 fois 
moins sensible que l’IgG Beckman, dans les mêmes conditions. La réduction de l’échantillon 
par le mercapto-éthanol montre deux pics : le premier correspond à la chaîne légère (pic très 
fin) et le second correspond à la chaîne lourde (pic plus large).  
Le temps de migration de la chaîne légère de l’anticorps pharmaceutique réduit est de 
10,6 min soit une taille de 21 kDa ; la chaîne lourde migre a 14,2 min soit une taille de 49 
kDa. L’anticorps non réduit présente un temps de migration de 20,6 min soit une taille de 228 
kDa.  
Dans la littérature, il est mentionné que ce médicament présente un poids moléculaire 
approximatif de 150 kDa . La taille de la chaîne légère et de la chaîne lourde déterminée 
précédemment est en accord avec ce poids moléculaire (2 x 21 kDa + 2 x 49 kDa = 140 kDa). 
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Cependant, les analyses précédentes attribuent un poids moléculaire de 228 kDa à l’anticorps 
non réduit. Il est possible que ce pic soit un agrégat et que son temps de migration soit par 
conséquence modifié ou alors que les chaînes saccharidiques modifient complètement la 
migration et empêche d’utiliser le comparatif avec les marqueurs de taille. Des résultats 
similaires à ceux-ci ont été obtenus en SDS PAGE conventionnels.  
 
4.2.4. Conclusion 
 
Nous venons de développer une méthode d’analyse des anticorps monoclonaux 
recombinants. Deux approches sont possibles. La première correspond à l’analyse des 
anticorps marqués. L’avantage de cette technique est la sensibilité atteinte (50 pg/mL pour 
une IgG marquée au TAMRA). L’inconvénient est l’étape de marquage qui augmente le 
temps de préparation de l’échantillon, et nécessite avec un colorant non fluorogène, une étape 
de purification. Dans ce cas avec un colorant réagissant avec les fonctions amine, toutes les 
impuretés de type amine primaire et secondaire sont visualisées. La deuxième approche est 
l’analyse à 266 nm (fluorescence native). Dans ce cas, l’échantillon est analysé directement 
(pas d’étape de marquage), mais seuls les composés contenant des groupements tyrosine et 
tryptophane sont détectés. Cette technique permet de gagner un facteur 40 par rapport à la 
détection UV. Selon les laboratoires pharmaceutiques, l’une ou l’autre technique est mise en 
avant. Par exemple, le laboratoire Genentech favorise la sensibilité et utilise la méthode avec 
marquage [54, 75]. Au contraire, le laboratoire Amgen privilégie la détection UV ou LIF (266 
nm) [98]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusion générale 
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L’objectif de ma thèse industrielle était de réaliser une nouvelle approche 
méthodologique en partenariat avec le service Recherche et Développement de Picometrics 
afin de développer un nouveau détecteur de fluorescence induite par laser qui puisse être 
intégré dans un appareil d’électrophorèse capillaire Agilent. Pour cela, une bille a été utilisée 
afin de focaliser le faisceau laser à l’intérieur du capillaire et un demi-ellipsoïde a été fixé au 
niveau de la fenêtre de détection afin de récolter la fluorescence. 
Différentes phases ont été nécessaires avant la commercialisation de ce détecteur : 
après une première phase de développement (choix du matériau d’assemblage, choix du 
matériau de l’ellipsoïde, fixation du demi-ellipsoïde sur le capillaire, tests de température…), 
la phase d’optimisation a suivi (optimisation des distances bille – demi-ellipsoïde et demi-
ellipsoïde - fibre cœur liquide, comparaison des performances avec le montage colinéaire). La 
dernière phase a été la phase de validation du détecteur à différentes longueurs d’onde (de 266 
nm à 780 nm). 
 
L’intégration de la détection LIF a l’intérieur de la CE Agilent permet ainsi de 
travailler avec un capillaire plus court (longueur totale minimale : 33 cm ; longueur effective 
minimale : 14 cm), de thermostater l’ensemble du capillaire, et d’automatiser les analyses. 
 
A partir de ce nouveau montage optique, une application a été développée sur le 
contrôle de la qualité d’anticorps monoclonaux recombinants par CE-LIF. En effet, les 
anticorps sont une nouvelle classe de médicaments en progression ces dernières années. Les 
industries pharmaceutiques ont l’obligation de contrôler la qualité de ces derniers (présence 
d’impuretés, d’agrégats). La méthode la plus utilisée est la méthode par SDS-PAGE. Les 
protéines sont alors séparées par une électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de 
SDS. Différentes méthodes de détection peuvent être utilisées dont la coloration à l’argent qui 
permet d’atteindre une limite de sensibilité de 10 ng/mL et le bleu de Coomassie qui permet 
d’atteindre une limite de sensibilité de 500 ng/mL. Mais cette méthode est longue, coûteuse et 
non automatisée. Ainsi, cette méthode est de plus en plus transposée à l’électrophorèse 
capillaire. La méthode cIEF sépare les protéines selon un gradient de pH à l’intérieur du 
capillaire. L’électrofocalisation utilise un mélange de solutions tampons contenant des 
zwittérions pour créer un gradient de pH dans le sens de la longueur du capillaire. Les 
molécules migrent alors jusqu’au point de gradient de pH, où elles n’ont aucune charge nette.  
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La méthode d’électrophorèse capillaire non gel est également utilisée. Dans ce cas, le gel est 
remplacé à chaque analyse. Deux méthodes de détection sont alors utilisées : la détection de 
fluorescence induite par laser ou l’absorption UV. 
 Nous avons donc développé avec notre nouveau système de détection deux méthodes 
d’analyses d’anticorps monoclonaux recombinants.  
La première est une méthode par CE-LIF à 488 nm ou 532 nm. Dans ce cas, 
l’anticorps est marqué par un fluorophore puis analysé à 488 nm (FITC) et 532 nm 
(TAMRA). Cette méthode permet d’atteindre une limite de détection de 50 pg/mL, cependant 
une étape de marquage avant analyse est indispensable. 
La deuxième méthode est une méthode par CE-LIF à 266 nm. Dans ce cas, aucune 
étape de marquage n’est nécessaire. La fluorescence native est détectée à cette longueur 
d’onde. Cette dernière méthode est 500 fois moins sensible que la précédente (limite de 
détection de 25 ng/mL) mais plus rapide, plus simple et plus sensible que la détection par 
absorption UV.  
Suivant les laboratoires pharmaceutiques et leurs priorités, l’une ou l’autre des deux 
méthodes pourra être utilisée. Ce travail réalisé ouvre la porte à l’étape de validation de la 
méthode des médicaments « anticorps » des compagnies pharmaceutiques qui sera nécessaire 
pour la commercialisation de nouvelles molécules. En outre l’industrie pharmaceutique est 
soucieuse, dans ses processus de contrôle qualité, de ne pas dépendre d’un seul fabriquant. 
Donc, à la solution CE-LIF Beckman s’ajoute la solution CE Agilent / LIF Picometrics. 
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Annexe 1 : Brochure commerciale du détecteur intégré à l’électrophorèse capillaire 
Agilent (1/2) 
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Annexe 1 : Brochure commerciale du détecteur intégré à l’électrophorèse capillaire 
Agilent (2/2) 
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Abréviations 
 
AS : ankylosing spondylitis 
Asp : aspartate 
BSA : serum albumine bovine 
c : concentration du fluorophore  
C : région constante des immunoglobulines 
CE : électrophorèse capillaire 
CEM : chromatographie électrocinétique micellaire  
CE-SDS-NGS : capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate nongel sieving 
CD : crohn’s disease 
CDR : régions déterminant la complémentarité  
CGE : capillary gel electrophoresis 
CHES : 2-(N-cyclohexylamino)ethanesulfonic acid 
CIEF : capillary isoelectric focusing 
CIEF-LCW-LIF-WCID : capillary isoelectric focusing-liquid core waveguide-laser            
induced fluorescence-whole column imaging detection 
cmc : concentration micellaire critique  
CW : laser continu 
DOX : doxorubicine 
D/P : rapport molaire marqueur/protéine 
DPSS : laser solide pompé par diode 
ε : coefficient d’extinction molaire du fluorophore 
E : champ électrique  
EGFR : epidermal growth factor receptor 
EOF : flux électro-osmotique 
ESI : electrospray ionisation 
FcR : récepteur du Fc 
FDA : food drung administration 
FQ : 3-(2-furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde 
FITC : fluorescein isothiocyanate 
Gly : glycine 
ΦF : rendement quantique de fluorescence 
H : heavy chain 
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 HPLAC : chromatographie liquide d’affinité haute performance 
 HPLC : chromatographie liquide haute performance 
HSA : serum albumine humaine  
IF : intensité de fluorescence  
IA : intensité absorbée  
ID : diamètre interne du capillaire 
Ig : immunoglobuline 
Io : intensité de la lumière incidente  
l : épaisseur optique  
L : light chain 
LASER : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  
LiDS : lithium dodecyl sulfate 
LIF : fluorescence induite par laser 
LOD : limite de détection 
LOQ : limite de quantification 
µeo : mobilité électro-osmotique  
 MS : spectrométrie de masse 
NBD-F : 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan 
NBD-Cl : 4-chloro-7-nitrobenzofurazan 
NGS : non gel separation 
OD : diamètre externe du capillaire 
PAGE : électrophorèse en gel polyacrylamide 
PEO : polymère poly(éthylène oxide) 
PEG : polyethylène glycol  
Phe : phénylalanine 
pI : potentiel d’ionisation 
PMT : tube photomultiplicateur 
 PNGase : peptidyl N-glycosidase 
 Pro : proline 
Ps : psoriasis 
PsA : psoriasis arthritis 
QPCR : quantitative polymérase chain reaction 
RA : rheumatoïd arthritis 
Ref : référence 
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rMAb : anticorps monoclonaux recombinants 
 RPLC : chromatographie liquide phase reverse 
RSD : relative standard deviation 
 RSV : respiratory syncytial virus 
SEC : size exclusion chromatography 
Ser : sérine 
SDS : sodium dodecyl sulfate 
S/N : rapport signal/bruit 
5-TAMRA SE : 5-carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester 
TNFα : tumor necrosis factor alpha 
Tyr : tyrosine 
Trp : tryptophane 
UC : ulcerative colitis 
UV : ultra violet 
V : région variable des immunoglobulines 
VEGF : vascular endothelial growth factor 
Veo : vitesse électro-osmotique  
ς : potentiel zêta de la surface du capillaire  
η : viscosité du milieu   
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TITRE: Development of a CE-LIF system integrated and application to the analysis of 
biomolecules 
 
 
SUMMARY: Laser Induced Fluorescence (LIF) detection is the most sensitive and selective 
detection technique for Capillary Electrophoresis (CE). Thanks to a new optical arrangement, 
LIF detection was integrated into a commercial CE instrument : this system uses a ball lens to 
focus the laser beam on the capillary and a half ellipsoïd placed on the capillary window to 
collect the fluorescence. The performance of this new arrangement was compared to the 
existing colinear arrangement commercialized by Picometrics. An application on 
immunoglobulins analysis was optimized in CE-LIF in order to meet the expectations of the 
pharmaceuticals products quality control. Two techniques were focused with the new detector 
: the first one is the analysis of FITC labelled immuoglobulin (488 nm) or of TAMRA 
labelled immunoglobulin (532 nm), the second one is the analysis of immunoglobulin at 266 
nm (native fluorescence). 
 
 
 
KEY WORDS: laser induced fluorescence, capillary electrophoresis, half ellipsoïd, 
immunoglobulin G, quality control 
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RESUME : La détection par Fluorescence Induite par Laser (LIF) est la technique de 
détection la plus sensible et la plus sélective pour l’Electrophorèse Capillaire (CE). Grâce à 
un nouvel arrangement optique, la détection LIF a été intégrée à un appareil commercial de 
CE : ce système utilise une bille qui focalise le faisceau laser dans le capillaire et un demi-
ellipsoïde placé sur la fenêtre du capillaire afin de collecter la fluorescence. Les performances 
de ce nouveau détecteur ont été comparées au montage colinéaire déjà existant et 
commercialisé par la société Picometrics. Afin de répondre aux attentes du contrôle qualité de 
produits pharmaceutiques, une application sur l’analyse d’immunoglobulines  a été optimisée 
par CE-LIF. Deux techniques sont mises au point avec notre nouveau détecteur : la première 
est l’analyse des immunoglobulines marqués au FITC (488 nm) ou au Tamra (532 nm), la 
seconde est l’analyse des immunoglobulines à 266 nm (fluorescence native). 
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